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PREFACE. 



Je désire qae ce volume puisse servir de guide , 
non -seulement à ceux qui déjà possèdent un 
microsœpe et ont acquis une certaine habitude' 
des observations microscopiques , mais aussi aux 
personnes qui n'ont que de rares occasions d'em- 
ployer cet instrument, et se contentent, en consé- 
quence, le plus souvent, de simples esquisses ou 
descriptions des objets microscopiques ; car, bien 
que l'emploi fréquent du microscope soit le meil- 
leur moyen d'en apprendre le maniement, les ren- 
seignements écrits sont souvent utiles, soit pour 
poser des règles et indiquer des manœuvres qui 
échapperaient autrement à l'attention de l'obser- 
vateur, soit pour lui épargner le temps et la peine 
que réclame généralement l'expérience. Bieji plus, 
j'ai, plus d'une fois , eu occasion de remarquer, 
quoique cela puisse parafe singulier, que ceux- 
là n^es auxquels l'usage du microscope est &- 
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milier, manquent de connaissances théoriques et 
ignorent les principes sur lesquels est basée la 
construction de Tinstrument. J'ose espérer que cet 
ouvrage paraîtra utile à cette classe plus nom- 
breuse de personnes qui, ne faisant pas elles- 
mêmes les recherches microscopiques , doivent 
conséquemment se contenter de simples dessins 
et de descriptions. Ces personnes pourront peut- 
être tirer profit de la partie pratique non moins 
que des détails théoriques de ce livre, puisqu'elles 
seront d'autant plus capables de juger l'exactitude 
d'une observation microscopique, qu'elles auront 
appris la manière dont elle aura été faite, et com- 
prendront les difficultés qu'elle présente et les 
moyens qui ont permis de les surmonter. J'ai en- 
core l'espoir que mon ouvrage ne sera pas tout-à- 
fait sans intérêt pour ceux mêmes qui ne s'adon- 
nent pas spécialement aux sciences naturelles ou 
médicales, puisqu'il donne des renseignements sur 
un instrument d'un usage si étendu et que l'on 
peut considérer non-seulement comme étant in- 
dispensable à quiconque s'occupe d'une branche 
des sciences naturelles, mais encore très fréquem- 
ment applicable aux besoins ordinaires de la* vie. 
Ces raisons m'ont engagé à donner à ce livre 
une forme plus populaire et à le rendre aussi pra- 
tiquement utile que possible. En conséquence, la 
partie théorique ne contient que les principes de la 
dioptrique et de la catoptrique, sans lesquels on ne 
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pourrait comprendre la structure du microscope ; 
la section où il est traité de ces matières ne con- 
tient que ce qui est relatif à l'explication de l'ap- 
pareil dont on se sert aujourd'hui, quoique, dans 
le but de compléter l'ouvrage, j'y aie joint une 
esquisse historique de la manière dont chaque 
partie du microscope est construite et disposée. 
Les renseignements sur l'usage du microscope 
sont donnés in extenso, parce qu'ils constituent la 
section la plus importante de l'ouvrage ; et comme 
le microscope composé dioptrique est de nos jours 
le plus employé , mes recherches lui sont exclu- 
sivement consacrées. 

En conséquence, j'ai pensé qu'il était inutile de 
donner la description détaillée des instruments et 
appareils dont on ne fait plus usage et qui ne pré- 
sentent d'intérêt, au point de vue technique, qu'il 
ceux qui les construisent ou désirent, au moyen 
de tesl-objecls ou autrement, rechercher les aber- 
rations chromatiques et sphériques des lentil- 
les , leur défaut de centrage , le pouvoir déflnis- 
sanl et pénétrant du microscope, l'angle d'ouver- 
ture de l'objectif et sa distance à l'objet, etc. 
Toutefois, une grande pratique est nécessaire pour 
diriger l'observateur dans . un pareil examen. Par 
la même raison, je me suis abstenu de porter 
aucun jugement sur les microscopes des diffé- 
rents constructeurs. On peut acquérir des mi- 
croscopes à divers prix, et presque tous lescons- 
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tructcurs, tels que Schiek, Plôssl, Charles-Cheva* 
lier, Oberhauser, Brunner» Pritchard, Amici, etc., 
établissent leurs instruments avec tant de soins 
et d'habileté, qu'il est difficile de dire quel est le 
meilleur. Si un microscope mérite la préférence 
en raison du mécanisme de ses diverses parties, 
un autre l'emportera par sa disposition optique ; 
tel microscope rendra de meilleurs services qu'un 
autre, pour l'étude des corps transparents ou opa- 
ques ; ou bien, la tendance d'un observateur lui 
fera désirer que le mécanisme ou la combinaison 
optique de son instrument soit disposée plus par- 
ticulièrement pour tel ou tel genre de recher- 
ches. En outre, lorsqu'on donne son avis sur 
le choix d'un microscope, on est entraîné par la 
{M*éférence que l'on accorde aux instruments d'un 
constructeur, à recommander celui dont on a cou- 
tume de se servir. La pratique journalière avec un 
même instrument, nous conduit naturellement à 
négliger ou à nous familiariser avec des imperfec- 
tions dont nous apprenons à compenser l' effet. Le 
meilleur microscope est celui qui fait voir, avec 
une faible amplification , les objets plus distincte* 
ment que d'autres appareils munis d'amplifica- 
teurs plus puissants et qui montre le plus nette- 
ment toute espèce d'objets. Lorsque le microscope 
n'est pas absolument mauvais , sa bonté relative 
est moins importante que la puissance visuelle de 
l'observateur. Les recherches microscopiques de 
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Leeuwenhoeck , faites avec des instruments très 
imparfaits, à notre point* de vue, fournissent un 
singulier exemple de ce que peut faire, malgré 
de tels obstacles, un œil pénétrant et exercé (1). 

La première planche contient les appareils les 
plus nécessaires ou les plus usités, sans que Ton 
ait eu rintention de recommander comme in- 
dispensables tous les instruments figurés. Ceci, du 
reste, sera démontré évidemment par les descrip- 
tions. Dans la seconde planche, on trouvera le mo- 
dèle du microscope le plus fréquemment employé 
de nos jours. 

Que cet ouvrage contribue à vulgariser Tusage 
d'un instrument à Tégard duquel je crois avoir 
depuis long-temps excité quelque intérêt parmi mes 
concitoyens, et j'aurai complètement atteint le but 
que je me suis proposé en le publiant. 

L'AUTEUR. 

GOPENHAQUE. 



(1) n y a daas la traductioa anglaise : Unfeiteredy dont on a 
ôtc les fers, qui n'est pas enchainé. 

(Noie du traducteur.) 



Le livre du docteur Hannover est Tœuvre d'un savant cons- 
ciencieux , aussi suis-je heureux d'avoir obtenu son approba- 
tion sur plusieurs points de mon Manuel du Micrographe, publié 
en 1839. Je n'ai pas toujours eu la même satisfaction, car de 
soi-disant inventeurs, même en ce pays, n*ont pas pris la 
peine de se rappeler Torigine de certaines découvertes dont par- 
fois ils s'attribuent tout le mérite , et parmi lesquelles je puis 
citer : la première construction des lentilles achromatiques à 
court foyer, les doublets , les objectifs variables à faible gros- 
sissement, le microscope à prismes redresseurs pour les dissec- 
tions ; le microscope diamant, le microscope chimique, des pro- 
cédés micrométriques , diverses applications de la chambre 
claire, etc. 

Cet ouvrage a obtenu un grand succès en Allemagne et en 
Angleterre. J'ose espérer que les amateurs et les savants fe- 
ront bon accueil à la traduction française. 

CHARLES-CHEVALIER. 



Paris, 1855. 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 



L'œil ne voit distinctement un objet que lorsqu'une 
image bien nette de cet objet est formée sur la rétine. Pour 
que cela ait lieu , chacun des pinceaux lumineux émanés 
des différents points de l'objet, doit être concentré dans 
autant de points correspondants de la rétine ; si les pin- 
ceaux de rayons se réunissent, soit au-devant, soit der- 
rière cette membrane , l'image, de même que l'objet, ne 
sera pas distincte. Tant que l'objet est situé à une grande 
distance , les rayons qui en proviennent doivent être con- 
sidérés comme parallèles , et les pinceaux lumineux s'en- 
trecroiseront sur la rétine, derrière la lentille oculaire. 
Mais que l'objet se rapproche et, par suite, que les rayons 
deviennent divergents , l'œil et ses milieux réfringents de- 
vront se modifier suivant les différentes distances de l'ob- 
jet, de telle façon qu'une image bien nette de cet objet 
tombe précisément sur la rétine. La faculté di" adaptation^ 
toutefois, est limitée particulièrement pour de petits objets 
rapprochés, et il y a une certaine distance à laquelle ces 
petits objets , éclairés modérément , peuvent être placés 
sans cesser d'être distincts. On nomme cette distance : 
Distance de la vision distincte. 

Cette distance varie avec les individus. L'œil normal 
peut généralement lire des caractères d'une grandeur or- 
dinaire à la distance de huit ou dix pouces ; un myope peut 
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rapprocher beaucoup plus le livre de ses yeux sans que la 
vision perde de sa netteté , parce que les parties transpa- 
rentes de son œil ont un pouvoir réfringent plus con- 
sidérable et réunissent les rayons très divergents qui pro- 
duisent le trouble de la vision chez les presbytes lorsque 
l'objet est placé trop près des yeux. Réciproquement, un 
presbyte pourra éloigner l'objet sans qu'il cesse d'être dis- 
tinct, car les milieux transparents de son œil ont un plus 
faible pouvoir réfringent et ne peuvent réunir que les 
rayons parallèles ou peu divergents émis par un objet plus 
éloigné. Ces variations dans les yeux des différents indi- 
vidus sont la cause des différences dans la distance de la 
vision distincte. Elle a été limitée par Brewster à cinq (1), 
mais par d'autres à quinze pouces (2). Toutefois, ainsi que 
nous l'avons dit, la distance oixlinaire est de huit à dix pou- 
ces (3) . Nous verrons bientôt que la détermination de cette 
distance est fort importante pour la micrométrie. Dans les 
recherches microscopiques, nous adopterons avec l'opticien 
français Charles-Chevalier, l'évaluation de vingt-cinq 
centimètres (environ neuf pouces). Elle mérite la préférwice 
en raison de sa forme décimale, lorsqu'on emploie une di- 
vision métrique convenable ; mais le manque d'uniformité 
fait sentir son influence sur la détermination des grandeurs 
microscopiques comme dans toutes les autres estimations 
numériques usuelles. 

Nous nous faisons une opinion de la grandeur d'un 
objet, d'après l'angle que forment les rayons de lumière 
partis de ses points extrêmes, lorsqu'ils s'entrecroisent der- 

(1) 0»,13535. 

(2) 0",406O5. 

(3) 0",21656 à 0»,«7070, 



— iS - 
rière la lentille oculaire. Oo dodne h cet angle le nom 
d'angle vimel. Tous les objets vus sous le même angle vi- 
suel , paraissent de la même grandeur. Ainsi , les objets 
A, B, G, nous paraissent égaux , parce que l'angle vbuel 

Fîg. 1. 






est le même, et l'espace occupé par l'image sur \a rétine N 
ne varie pas, quoique l'éloignemenl des objets soit diffé- 
rent et que les objets eoi-mêmes soient de grandeurs iné- 
gales. Si nous regardons un même objet en nous plaçant à 
différentes distances , il paraîtra plus grand ou plus petit, 
suivant qu'il sera plus ou moins rapproché de l'œil. Cela 
dépend également de la grandeur de l'angle visuel. Regar- 




dons, par exemple, laligneA; nous estimerons sagrandeur 
d'après celle de son image sur In rétine fl « ou d'après 
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Tangle sous-tendu par Farc, et opposé à Tangle visuel ; si 
nous voulons voir l'objet plus grand , avec le même éclai- 
rage , nous le rapprochons de Tœil en B, car alors Tangle 
visuel devient plus grand et conséquemment Tirnage b b 
sur la rétine y devient plus grande que /i a. La grandeur 
apparente de deux lignes est donc en proportion inverse de 
leurs distances à Tœil ; et comme un plan s'étend en deux 
senSy l'extension apparente de deux plans égaux est en 
proportion inverse des carrés de leurs distances. 

D'après ce qui précède, il semblerait que nous aurions 
la faculté de voir les objets amplifiés en les rapprochant de 
plus en plus de nos yeux ; mais ici nous rencontrons une 
limite. Si l'objet est placé trop près de l'œil, ou , en 
d'autres termes, trop en-deçà des limites de la vision 
distincte , il cesse d'être vu distinctement , parce que les 
rayons de lumière sont trop divergents. Néanmoins un 
myope peut réunir ces rayons , et , en conséquence , obte- 
nir une image distincte qui, en même temps, lui semblera 
plus grande qu'elle ne paraîtrait à un presbyte ; donc, le 
premier verra mieux de petits objets que le second. Ac- 
tuellement , ce qui est vrai pour l'image formée par l'œil 
nu, est également applicable à l'image produite à l'aide des 
instruments amplificateurs. Un grossissement donné sem- 
blera moindre à un myope dont la vision distincte s'exerce 
à cinq pouces seulement, qu'à un presbyte (1). 

Afin de voir un objet amplifié sans diminuer sa netteté 

en l'approchant trop près de l'œil, nous plaçons cet organe 

. dans les conditions de myopie, en rendant les rayons trop 

divergents parallèles ou presque parallèles. L'examen de 

(1) 0V3535. 



— 15 — 

la structure de l'œil nous enseigne naturellement un des 
moyens de parvenir à ce but. Entre Tœil et Tobjet nous 
plaçons un corps transparent dont les surfaces ont la pro- 
priété de changer la direction des rayons lumineux, en 
sorte que de divergents ou parallèles , ils deviennent con- 
vergents. Un tel corps se nomme une lentille; mais nous 
appliquons la même dénomination à des corps qui chan- 
gent les rayons convergents ou parallèles en rayons diver- 
gents. Suivant leurs diverses surfaces, on distingue les len- 
tilles en : A bi-conveie, B bi-concave, — les surfaces peu- 

Fig. 3. 
A B G D E F 






vent être des portions de sphères de rayons égaux ou iné- 
gaux. — C piano-convexe, une face étant plane et l'autre 
convexe ;D piano- concave , une surface plane, l'autre 
concave ; E concavo-convexc , une surface concave , l'autre 
convexe et ne pouvant jamais s'entrecouper, quelle que 
soit la distance à laquelle on les prolonge ; ou bien elles 
sont périscopiques F, formant un ménisque dont une sur- 
face est concave, l'autre convexe, mais qui s'entrecoupent 
lorsqu'on les prolonge. La section d'une de ces dernières 
lentilles a donc la forme d'un croissant. 

Dans les pages suivantes, nous porterons toute notre at- 
tention sur les lentilles de verre , substance dont elles sont 
ordinairement formées. Afin de comprendre la réfraction 
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des raj^ons latnineux, qui est l'objet de la dioplrîque, il est 
d'abord nécessaire d'examiner leur réfraciion dans les 
corps transparents à surfaces planes. 

Tant qu'un rayon traverse un même milieu , il poursuit 
son chemin en droite ligne et sans interruption. S'il ren- 
contre , à angle droit , un corps ^nsparent , il suit encore 
la même direction. Mais , lorsqu'au contraire il frappe sa' 
surface sous un autreangle, il est réfracté, Cecialieu égale- 
ment quand le nouveau corps présente une surface plane ou 
une surface courbe ; car, dans le dernier cas, la direction est 
déterminée par la tangente perpendiculaire au rayon de la 
surface courbe. La direction que prend le rayon lumineux 
dépend de la densitédw corps. Lorsque des rayons passent 
d'un milieu plus rare dans un Ailieu plus dense, ils se rap- 
prochent du rayon qtte l'oB «uppose perpendicOlaire au 
nouveau milieu; lorscjDe le passage a lieu d'un milieu plus 
dense dans un autre plus rart , ils s'éloignent de ce rayon 
perpendiculaire. Soit, par exeiMple, le rayon oblique A B, 

Fit. 4. 




passant de l'air dans une lame de verre g g, il se rappro- 
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chera de la perpendiculaire P L et suivra la direction B C ; 
lorsque du verre , milieu plus dense , il repasse dans Tair, 
il s'éloigne de la perpendiculaire et marche suivant C, D. 
Si les surfaces du verre g g sont parallèles , C D sera éga- 
lement parallèle à A B, en d'autres termes , le rayon ré- 
fracté poursuivra sa course parallèlement au rayon inci- 
dent. Quand, au contraire , les surfaces ne sont pas paral- 
lèles, le parallélisme des rayons incident et réfracté n'existe 
plus. Ceci a lieu dans le cas où les rayons traversent un 

Fig. 5. 
A 



prisme triangulaire. Si le rajotl g C rencontre oblique- 
ment la surface A B, il se rapproché de L P perpendicu- 
laire à A B et marche suivant C D ; mais passe-t-il du 
prisme dans l'air, il s'éloigne de / ;? perpendiculaire à A S 
et se dirige suivant D qui n'est pas parallèle au wyon in- 
cident ^ C. Il eu résulte que l'œil placé en 0, voit l'objet g 
dans la direction O D. Les deux surfaces A B et A S que 
traversent les rayons , forment l'an^/jp réfringent A , et le 
côté opposé B S est /ûT hase du prisme. 

La réfraction des rayons lumineux dans une lentille, suit 
les mêmes lois que la réfraction à travers un prisme trian- 
gulaire. Nous examinerons le cas le plus simple , dans le- 
quel des rayons parallèles tombent perpendiculairement 
surlasurface plane d'une lentille plano-con vexe, dont la coi>- 
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veiitô est le segment d'une sphère ajant C S pour ra^on. 

Fig. fi. 
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Les rayons lumineux B S, A S et R S traversent parallèle- 
ment la lentille jusqu'à ce qu'ib rencontrent la surface 
conveie. Le rayoïi A S prend le nom à'axe, parce qu'il 
suit Vaxe de la lentille, ou la ligne que l'on suppose me- 
née par les centres des deux surfaces du verre. Gomme 
le rayon C S est perpendiculaire à la tangente , il suit 
directement sa route vers F. Ainsi que dans le prisme, 
les rayons extrêmes R S, B S, ne conservent plus leur 
parallélisme et s'éloignent simultanément de la perpendi- 
culaire ou rayon C S. Ils convergent vers le point F. Ce 
point, où se réunissent les rayons parallèles, se nomme le 
foyer de la lentille. Pour une lentille plano-convèxe, le 
centre optique est situé au point où l'aie rencontre la sur- 
face convexe ; dans une lentille bi-convexe , il se trouve 
au centre même du verre , lorsque tes deux convexités 
sont égales. On nomme distance focale, la distance du 
foyer au centre optique de la lentille ; son étendue dépend 
de la snbstance dont est formée la lentille et des courbures 
des surfaces ; plus est grand le pom'oir réfringent de cette 
substance et plus les courbures sont prononcées, plus la 
distance focale d'une lentille convexe sera petite. 
La figure suivants fera comprendre clairement la moi^ 



chc de plusieurs rayons à travers une lentille bi-convexe. 

Fig. 7. 




Si les rayons P, A, P, parallèles entre eux et à l'aie , tra- 
versent une lentille bl-convexe, ils seront réfractés par les 
deux surfaces convexes et réunis au foyer F. Si les rayons 
D D rencontrent la lentille en divergeant, ils s'entrecroise- 
ront de l'autre côté du verre, au point D' situé plus loin 
que le foyer. Plus la lentille est rapprochée du point d'où 
émanent les rayons, plus le point de réunion sera éloigné 
de l'autre cAté de ta lentille, et si ce point coïncide avec le 
foyer de la lentille , les rayons deviendront parallèles et 
conséquemmeat ne se rencontreront jamais. Enfin, ils de- 
viennent divergents, lorsque le point d'où ils divergent est 
placé entre la lentille et son foyer. Si les rayons C C de- 
viennent convergents, ils se rencontreront au point G', entre 
la lentille et son foyer. Plus le point où les rayons diver- 
gents se rencontreraient s'ils marchaient en sens inverse, 
est éloigné de la lentille, plus leur point d'entrecroisement 
sera rapproché du foyer du verre, car leur divei^ence se 
rapproche de plus en plus du parallélisme, et ce point fi- 
nira par se confondre avec le foyer de la lentille. 

Quand les rayons qui traversent une lentille bi-convexe 
seront parallèles, bien qu'ils tombent obliquement sur 
l'axe, ils se réuniront en des points placés dans la même 
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direction que le rayon central ou axe des rayons obliques. 

La réfraclion au travers des sphères a lieu absolument 
de la môme manière que pour les lentilles bi-convexes à 
surfaces de même courbure, seulement la réfraction est 
plus forte et le foyer est conséquemment plus rapproché 
de la sphère. La réfraction peut être tellement forte , que 
le foyer tombe à l'intérieur même de la lentille; c'est ce 
qui arrive dans une sphère de diamant ; donc on ne pour- 
rait construire des amplificateurs avec cette matière (1). 

Les lentilles concaves suivent les mêmes lois que les len- 
tilles convexes, mais la direction des rayons est ici tout-à- 
fait inverse, Sî les rayons R B sont parallèles entre eux et 

Fîg. 8. 




à l'axe AS, ils divergeront; l'axe AS, qui coïncide avec le 
rayon de courbure dont le centre est en C, traverse la 
lentille sans ôtre réfracté. Les rayons partis de BR sont 
d'abord réfractés vers le rayon perpendiculaire à la tan- 
gente; mais lorsqu'ils sortent du verre, la réfraction les 
éloigne du rayon perpendiculaire à la tangente de la se- 
conde courbure du verre, qui, dans le cas actuel, est égale 
à la première, et enfin , les rayons divergent vers SS. On 
nomme le point F, foyer virtuel ou négatif; c'est celui oii 
se réuniraient les rayons divergents si on les considère en 

(]j Ceci est vrai pour les sphères mais non pour les lentilles. On a 

"icellentes 1er-'"'- ■■ ' ' " ■' " "■■" '" 

18 plus loin. 



d'eicellentes lentilles avec les pierres précieuses, ùnsi que 



sens inverse. Si des rayons divergents tombent sur une 
lentille concave , ils divei^eront encore plus après leur 
passage au travers de la lentille ; il en sera de même pour 
des rayons convergents , mab ils divergeront moins en 
quittant la lentille. 

Donc, la principale propriété des lentilles convexes est 
de réunir les rayons lumineux, et celle des lentilles con- 
caves, de les disperser. Les lentilles concavo-convcïcs et 
périscopiques agissent comme les lentilles concaves ou 
convexes, selon que c'est la surface concave ou la convexe 
qui est plus prononcée. 

Avant d'aller plus loin, il faut que nous indiquions cer- 
tains défauts que présentent les lentilles, par exemple, ceux 
que l'on nomme aberrations de sphéricité et de chroma- 
ticilé. Tous les rayons ne sont pas réfractés également par 
les différentes portions de la lentille , comme nous avons 
supposé que cela se passait généralement dans tout ce qui 
précède; les rayons les plus rapprochés de l'axe, ou 
rayons centraux, sont moins fortement réfractés que ceux 
qui tombent sur les bords de la lentille ou ruyom extrê- 
mes; donC, ils se réunissent en différents foyers, et l'ob- 
jet ou son image manque de netteté. On donne le nom 
il'aberralion de sphéricité h cette dévialion des rayons 
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du foyer principal. On peut voir que les rayons cen- 
trau;^ GG se réunissent en c, les rayons extrêmes RR 
en r, La dislance r r, sur l'axe A c, est Vaberration longi- 
tudinale; la distance rV ou intersection des rayons extrê- 
mes dans un plan perpendiculaire à Taxe, prend le nom 
d'aberration latérale. L'aberration sphérique augmente 
avec la convexité de la lentille ; elle est également plus pro- 
noncée lorsque les surfaces de la lentille sont d'égale 
courbure, mais elle est moindre quand les courbures sont 
inégales ou lorsqu'une des surfaces est plane ou elliptique; 
donc, elle est aussi moins sensible dans les lentilles péris- 
copiques. On obtient la proportion la plus convenable 
lorsque les rayons de courbure sont entre eux comme 
1 : 6. Pour détruire l'aberration sphérique, il faut inter- 
cepter les rayons' extrêmes ; on y parvient en couvrant 
les bords de la lentille d'une lame opaque percée dans 
son centre d'une ouverture circulaire; c'est un dior- 
phragme. 

Par ce moyen, l'objet ou son image se montre plus dis- 
tinctement; mais l'image est moins lumineuse, parce que 
la lentille donne passage à un plus petit nombre' de rayons. 
L'aberration de sphéricité est encore considérablement di- 
minuée, lorsqu'on place plusieurs lentilles sur le même 
axe. 

On sait que la lumière du soleil n'est pas homogène, 
mais bien composée de plusieurs sortes de lumières ayant 
chacune sa couleur propre, soit : violet, indigo, bleu, vert, 
jaune, orangé, rouge. En traversant un corps réfringent, 
la lumière est décomposée en ses parties constituantes; 
mais comme cbaque couleur n'est pas également réfractée, 
les rayons rouges, qui le sont moins que les autres, se 




réuniront en R et conséquemment plus loin de la lentille 
que les violets qui éprouvent la plus forte réfraction et se 
réunissent donc plus tôt en V. La distance qui eiiste entre 
V et R, sur l'axe du pinceau, prend le nom d'aberration 
chromatique. Tous les autres rayons colorés sont réunis ' 
en différents points entre V et R, et lorsqu'un objet ou son 
image se trouve entre les points d'entrecroisement des 
rayons rouges ou violets, il pgrattra entouré de diverses 
couleurs , suivant qu'il sera plus près ou plus loin des 
points de réunion de ces deux couleurs. Il sera presque in- 
colore au point d'entrecroisement des rayons- rouges et 
violets, ou en FK qui est le plus petit cercle de dispersion 
chromatique de la lentille. C'est la base d'un cône de cou- 
leurs dont le sommet est en R. Si l'aberration sphérique 
est considérable, la dispersion chromatique augmente, et 
cela en proportion de la convexité de la lentille. On peut 
obvier en partie à ce défaut, en faisant traverser à la fois 
au rayon une lentille bi-convexe et une autre bi-concave ; 
par ce moyen, les rayons , ronvergeant de la première sur 
la seconde , sont forcés de diverger de nouveau, et se trou- 
vent ainsi corrigés. Le meilleur moyen d'atteindre ce but 
consiste à combiner deux lentilles formées de substances 
dont les pouvoirs réfringents fet dispersifs ne sont pas 



vexîté est le segment d'une sphère ajanl C S pour ra^on. 

Fig. 6. 
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Les rayons lumineux H S, A S et R S traversent parallèle- 
ment la lentille jusqu'à ce qu'ils rencontrent la surface 
convexe. Le rayori A S prend le nom i'axe, parce qu'il 
suit i'axe de }a lentille, ou la ligne que l'on suppose me- 
née par les centres des deux surfaces du verre. Comme 
le rayon C S est perpendiculaire à la tangente, il suit 
directement sa route vers F. Ainsi que dans le prisme, 
les rayons extrêmes R S, B S, ne conservent plus leur 
parallélisme et s'éloignent simultanément de la perpendi- 
culaire ou rayon C S. Ils convei^ent vers le point F. Ce 
point, où se réunissent les raycms parallèles, se nomme le 
foyer de la lentille. Pour une lentille plano-convéxe , le 
centre optique est situé au point oà l'axe rencontre la sur- 
face convexe ; dans une lentille bi-conveie , il se trouve 
au centre même du verre , lorsque les deux convexités 
sont égales. On nomme distance focale , la distance du 
foyer au centre optique de la lentille; son étendue dépend 
de la substance dont est formée la lentille et des courbures 
des surfaces ; plus est grand te pouvoir réfringent de cette 
substance et plus les coarbures sont prononcées, plus la 
distance focale d'une lentille convexe sera petite. 
La tigure suivante fera comprendre clairement la mar- 
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che de plusieurs rayons à travers uDe lentille bi-convexe. 

Kg. 7. 




Si les rayons P, A, P, parallèles entre eui et à l'aie , tra- 
versent une lentille bi-convexe, ils seront réfractés par les 
deux surfaces convexes et réunis au foyer F. Si les rayons 
D D rencontrent la lentille en divergeant, ils s'entrecroise- 
ront de l'autre côté du verre, au point D' situé plus loin 
que le foyer. Plus la lentille est rapprochée du point d'où 
émanent les rayons, plus le point de réunion sera éloigné 
de l'autre cAlé de la lentille, et si ce point coïncide avec le 
foyer de la lentille , les rayons deviendront parallèles et 
conséquemment ne se rencontreront jamais. Enfin , ils de- 
viennent divergents, lorsque le point d'où ils divergent est 
placé entre la lentille et son foyer. Si les rayons C C de- 
viennent convei^ents, ils se rencontreront au point C, entre 
la lentille et son foyer. Plus le point où les rayons diver- 
gents se rencontreraient s'ils marchaient en sens inverse, 
est éloigné de la lentille, plus leur point d'entrecroisement 
sera rapproché du foyer du verre, car leur divei^ence se 
rapproche de plus en plus du parallélisme , et ce point fi- 
nira par se confondre avec le foyer de la lentille. 

Quand les rayons qui traversent une lentille bi-convexe 
seront parallèles , bien qu'ib tombent obliquement sur 
l'axe, ils se réuniront en des points placés dans la même 
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direction que le rayon central ou axe des rayons obliques. 

La réfraclion au travers des sphères a lieu absolument 
de la môme manière que pour les lentilles bî-conveses à 
surfaces de même courbure, seulement la réfraction est 
plus forte et le foyer est conséquemment plus rapproché 
de la sphère. La réfraction peut être tellement forte, que 
le foyer tombe à l'intérieur même de la lentille; c'est ce 
qui arrive dans nue sphère de diamant ; donc on ne pour- 
rait construire des amplificateurs avec cette matière (1). 

Les lentilles concaves suivent les mêmes lois que les len- 
tilles conveies, mais la direction des rayons est ici tout-à- 
fait inverse. Si les rayons R R sont parallèles entre eux et 

Fig. S. 




à l'axe AS, ils divergeront; Taxe AS, qui coïncide avec le 
rayon de courbure dont le centre est en C, traverse la 
lentille sans êire rérracté. Les rayons partis de RR sont 
d'abord réfractés vers le rayon perpendiculaire à la tan- 
gente; mais lorsqu'ils sortent du verre, la réfraction les 
éloigne du rayon perpendiculaire h la tangente de la se- 
conde courbure du verre, qui, dans le cas actuel, est égale 
à la première, et enfin , les rayons divergent vers SS. On 
nomme le point F, foyer virtuel ou négatif; c'est celui où 
se réuniraient les rayons divergents si on les considère en 

(1) Ceci eal yt 
d'eicellentes l&û 
Tong plus loin. 
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Tangle DGE sera plus grand que âGB, ou bien que la dis*- 
tance de A*B' à C\ ou distance focale de la lentille, sera 
contenue dans la distance visuelle normale qui est de 
0, 25°^. On trouve conséquemment le pouvoir grossissant 
de la lentille, en divisant la distance de la vision distincte, 
par la distance focale ; plus le diviseur ou distance focale 
est petit 9 plus est grand le quotient ou pouvoir amplifi- 
cateur de la lentille. Donc, plus une lentille est convexe, et 
par conséquent à court foyer, plus elle amplifie. 

Une lentille de grandes dimensions donne passage à un 
nombre de rayons lumineux plus considérable et laisse 
voir une surface plus étendue et plus lumineuse. Le pou- 
voir éclairant de deux lentilles est en proportion des car- 
rés de leurs diamètres; mais comme il faut exclure les 
rayons extrêmes, en raison de l'aberration sphérique, il est 
nécessaire de limiter le champ de vue ou la surface que 
Tœil peut embrasser à travers la lentille munie d'un dia- 
phragme, La bonté d'une lentille dépend beaucoup de la 
correction de l'aberration sphérique et de ce que l'on a 
convenablement limité le champ visuel, ce qui diminue le 
pouvoir éclairant. 

Le verre est la matière le plus généralement employée à 
la construction des lentilles. Il doit être parfaitement ho- 
mogène, exempt de bulles ou de stries, tout à la fois trans- 
parent et incolore. Les verres convexes peuvent être obte- 
nus soit par la fusion (1), soit en les façonnant sur le tour. 

Il y a deux siècles environ que Hooke (1656) et Hartsc&- 



(1] Le procédé de la fusion ii*est applicable qu'aux très petites lentilles 
sphériques désignées sous le nom d'ongiscope. 
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ker (1674) fondirent des fils de verre en petits globules 
qu^ils fixèrent entre deux lames de plomb ; Délia Torre . 
fondit des sphères de verre au chalumeau ; Butterfield em- 
ploya du verre pulvérisé qu'il chauffait dans la flamme 
d*une bougie sur Textrémité d*une aiguille ; Sivright fon- 
dait le globule sur un petit trou pratiqué dans une lame 
de platine, de manière qu'il se trouvait aussitôt en- 
châssé. 

Cette manière de faire des lentilles a encore eu des par- 
tisans à une époque bien plus rapprochée ; Lôbaillif fon- 
dait en globules de petites tiges de verre, et Harting (1840) 
adopta la méthode de Sivright. Mais avec les globules, 
Taberration de sphéricité est toujours plus grande; on 
peut, il est vrai, la diminuer au moyen d'un diaphragme, 
mais l'ouverture est alors si étroite que l'œil n'embrasse 
qu'une très petite partie de l'objet , qui , en outre, n'est 
pas assez éclairé et se trouve trop rapproché du verre. 
On a encore fait des lentilles avec d'autres substances; 
ainsi Stephen Gray, ayant remarqué que les taches for- 
mées dans les globules de verre, paraissaient considéra- 
blement amplifiées lorsqu'on plaçait le globule près de 
l'œil , conçut l'idée de percer un petit trou dans une lame 
métallique et d'y loger une goutte d'eau contenant des ani- 
malcules qui parurent grossis lorsque l'eau eut pris une for- 
me sphérique.Hooke suivit la même idée, lorsqu'il mit une 
lentille de verre en contact avec un fluide et obtint ainsi 
une lentille formée par la combinaison d'un solide et d'un 
liquide. Brewster (1837) fut probablement conduit par ces 
essais à employer d'autres fluidos dont le pouvoir réfringent 
était plus grand que celui de l'eau , tels que l'acide sulfu- 
rique, l'huile de ricin, ou plus particulièrement latéré- 
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beuthine et le baurae de Canada, qu'il fit sécher par gouttes 
sur une seule ou sur les deux faces d'une lame de verre. 
Ces lentilles pouvaient être conservées pendant toute une 
année. Il fit également usage du cristallin d'ablette (cyprin 
nus àlburnus) et d'autres petits poissons. Bien que 
l'alcool et les huiles volatiles réfractent puissamment la lu- 
mière , on ne peut s'en servir à cause de leur volatilité. 
n est évident que ces substances sont tout-à-fait impropres 
à cet usage. 

On fait d'excellentes lentilles avec les pierres précieuses. 
Brewster fit faire deux lentilles avec un rubis pi un grenat, 
et, en 1813, il essaya d'en faire établir en diamant, mais ne 
put trouver personne qui voulût s'en charger, jusqu'à ce 
que Pritchard (1826), sous la direction de Goring, parvînt 
à terminer la première lentille de diamant d'une longueur 
focale de moins d'un millimètre. Les avantages que pos- 
sèdent ces lentilles sont une grande puissance réfringente, 
un achromatisme presque parfait et une moindre aberra- 
tion de sphéricité. Cette dernière est toujours en propor- 
tion de Taugraentation de courbure de la lentille, et comme 
le diamant réfracte la lumière avec une grande puissance, 
on peut produire un effet égal avec une lentille de dia- 
mant dont la convexité sera plus de moitié moins forte que 
celle d'une lentille de verre. On peut donc agrandir le 
champ de vue en même temps que l'on augmente la dis- 
tance qui sépare la lentille de l'objet. Néanmoins les len- 
tilles de diamant n'ont pas réalisé les espérances qu'elles 
avaient fait naître ; car la cristallisation de la pierre^ sa 
double réfraction et son. action polarisante , ainsi que les 
difficultés que présente surtout le polissage, fort coûteux, 
s'opposent tellement à ce qu'on les utilise, que ces lentilles 
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n*ontpu devenir d*un usage général. Elles n*ont, au sur- 
plus, amené aucune découverte que Ton n*eût pu faire avec 
un bon microscot>e con!kposé. Bien plus, l'emploi d'une 
seule lentille puissante fatigue considérablement Toeil , le 
champ de vue est trop étroit, et quand la lentille est très 
forte, la distance qui la sépare de Tobjet est si petite , 
que Tamplificateur est presque en contact avec lui. Certai- 
nement, une lentille en pierre précieuse serait préférable à 
celle en verre qui est plus susceptible d'être détériorée, 
mais elle ne l'emporte en aucune manière sur un micros- 
cope composé. Si l'on emploie le zircon , le saphir, la to- 
paze ou d'autres pierres douées de la double réfraction, elles 
devront être taillées de manière que l'axe de la lentille 
coïncide avec l'axe de double réfraction. Brewster préfère 
le grenat au rubis. 

Les lentilles sphériques (lentilles œil <f oiseau) y dont 
ridée première appartient à Brewster, furent modifiées 
ensuite par Coddington;^ elles ont une forme particu- 
lière (pi. 1 , fig. 1). Ce sont des sphères de verre d'environ 
un quart à un demi-pouce de diamètre, rodées sur la 
circonférence et creusées d'une gorge profonde formant 
diaphragme et dans laquelle on coule parfois un mastic 
noir destiné à exclure les rayons qui tombent sur les bords 
du verre. Avec ces lentilles, on voit les objets très nette- 
ment , mais le champ visuel est très petit et la distance fo- 
cale trop courte. On a tenté d'obvier à ces défauts en 
donnant aux surfaces sphériques des courbures différentes 
et moins prononcées, et en agrandissant l'ouverture du 
diaphragme pour augmenter le champ de vue ; mais l'a- 
berration de sphéricité augmente en même temps. D'un 
autre côté, on a tellement exagéré la courbure de la len- 
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tille (Stanhope), que le foyer coïncide avec la surface de la 
lentille , sur laquelle il faut conséquemment poser Tobjet 
que l'on tourne vers la lumière pour Texaminer. Au sur- 
plus, ces lentilles ne sont pas très usitées, bien qu'elles 
aient Tavantage de pouvoir être plongées impunément dans 
Teau, parce qu'elles sont formées d'un seul verre. On 
corrige en grande partie tous ces défauts par l'emploi des 
doublets. Wollaston fut le premier qui, en 1812, cons- 
truisit un doublet périscopique, composé de deux lentilles 
plano-convcxes de même courbure ; les faces planes étaient 
juxtà-posées, mais séparées par un diaphragme dont l'ou- 
verture était égale à environ un cinquième de la longueur 
focale du doublet. Ce doublet a cependant le défaut d'agir 
comme une lentille bi-convexe , qui présente toujours plus 
d'aberration de sphéricité qu'une lentille piano-convexe. 
Le doublet microscopique construit par Wollaston en 
1828 est préférable. Cet instrument peut être comparé à 
deux dés, entrant l'un dans l'autre et portant tous deux 
une lentille piano-convexe dont la face plane est tournée 
vers l'objet qu'on observe. Si l'on avait placé de cette 
manière le côté convexe, il serait plus exposé à être sali ou 
détérioré. Les longueurs focales des lentilles sont dans le 
rapport de 3 à 1 ; la lentille la plus puissante est du côté 
de l'objet. Pritchard modifia l'écartement des deux ver- 
res. Bien que les aberrations de sphéricité et de chroma- 
ticité fussent presque entièrement corrigées, l'épaisseur du 
doublet et le peu de longueur du foyer s'opposant à ce que 
l'on pût disséquer les objets placés sous la lentille, Charles- 
Chevalier construisit un autre doublet formé de deux len- 
tilles piano-convexes d'égale puissance^ mais de diamètres 
différents, dont les faces planes étaient également tournées 
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TersTobjet et que séparait un diaphragme. La plus grande 

• 

lentille est la plus rapprochée de l'objet (pi. 1, fig. 2). Je 
préfère ce doublet à tous les autres. Cet instrument, qui 
n'est pas aussi épais que celui de Wollaston , donne pas- 
sage à un plus grand nombre de rayons lumineux , et il y 
a une distance suffisante entre la lentille et l'objet. Cheva- 
lier leur donne des foyers variés. Il a encore imaginé de 
placer un verre concave achromatique au-dessus du dou- 
blet, pour augmenter la distance entre le verre et l'objet, 
tout en faisant usage d'un plus fort grossissement. Pritchard 
a construit des triplets d'après le même principe que celui 
des doublets ; la lentille supérieure est la plus faible , mais 
le centrage des verres est très difficile. Les plus anciennes 
lentilles de Wilson et de Frauenhofer peuvent aussi être 
considérées comme des doublets. Elles sont composées de 
deux lentilles piano-convexes ajustées à différentes dis- 
tances dans un tube et adossées par leurs convexités. On 
emploie encore fréquemment la lentille de Wilson (pi. 1, 
fig. 3). La combinaison de plusieurs de ces lentilles prend 
le nom de système de lentilles ; elle a cet avantage que 
nous avons déjà mentionné, de ne pas diminuer le champ 
de vue et la dislance focale, quoiqu'on augmente le gros- 
sissement, et d'être en même temps achromatique. Si la 
combinaison est telle que l'aberration de sphéricité soit 
détruite, autant que possible, en même temps que l'aber- 
ration chromatique, le système de lentilles est aplanatique. 
Un objet examiné avec ce système paraît tout-à-fait 
exempt d'anneaux , très bien éclairé et limité par un con- 
tour bien arrêté. La lentille est ordinairement montée dans 
une bague ou dans un petit tube de bois, de corne, de 
métal, etc., de différentes formes, et muni ou non d'un 
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manche. L'usage de la lentille est trop connu pour qu'il 
soit nécessaire d'insister sur ce point. Il est bon d'avoir 
plusieurs lentilles de pouvoirs différents. Celles qui grossis- 
sent de 20 à 30 diamètres, seront suffisantes dans le plus 
grand nombre de cas. Si l'on désirait une amplification 
plus considérable , il vaudrait mieux avoir recours au mi- 
croscope composé, à moins que l'objet soit d'une telle na- 
ture qu'on ne puisse le placer sous le microscope, ainsi 
qu'il arrive, par exemple, quand on veut étudier une af- 
fection de la peau ou de l'œil sur un individu vivant; mais, 
dans ces circonstances, il est bien rare qu'on ait besoin d'une 
forte amplification. Plus la lentille est rapprochée de l'œil, 
plus le champ de vue est large ; son étendue diminue lors- 
qu'on éloigne la lentille, car, dans ce cas, les rayons ex- 
trêmes ne peuvent parvenir à l'œil ; de là, vient le précepte 
pratique de tenir la lentille le plus près possible de. l'œil , 
lorsqu'on veut voir une grande étendue de l'objet. Les 
myopes devront placer l'objet un peu plus près de la len- 
tille que son foyer, afin que les rayons soient plus diver- 
gents à leur entrée dans l'œil ; l'inverse aura lieu pour les 
presbytes. Les lentilles piano-convexes sont préférables 
aux verres bi-convexes, parce que les aberrations sphéri- 
que et chromatique sont moindres et que le champ de vue 
est plus étendu. Avec ces lentilles, il vaut mieux tourner le 
côté plan vers^ l'objet, parce que l'on augmente le grossis- 
sement et le champ visuel lorsqu'on regarde perpendicu- 
lairement à travers la lentille. Si la surface convexe est 
tournée vers l'objet, le grossissement est moins fort; alors, 
le champ de vue est moins étendu lorsque nous regardons 
perpendiculairement à travers la lentille, mais il s'agran- 
dit si nous regardons obliquement par les bords. 

3 
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On tient ordinairement la lentille à la main, ou bien on 
la fixe devant Toeil, au moyen d'un ruban attaché autour 
de la tête ; on peut encore la maintenir entre Tarcade orbi- 
taîre et l'os de la pommette , mais ce procédé est fatigant 
pour l'œil et empêche l'évaporalion de Thumidité. Il est 
préférable d'ajuster la lentille sur un pied, afin d'avoir les 
mains libres pour préparer l'objetqu'on étudie. Ainsi dis- 
posée sur un pied, une lentille forme le microscope simple 
(microscopium simpleos,) (I). 

Le support le plus simple est un anneau fixé à une tige 
horizontale et dans lequel on place la lentille. Il est plus 
commode de joindre l'anneau à la tige au moyen d'un 
genou, afin qu'on puisse le tourner dans totrs les sens. La 
tige horizontale est fixée à son tour à une autre tige verti- 
cale le long de laquelle elle peut se mouvoir en montant ou 
en descendant. Ce système doit être ajusté sur un pied 
lourd, si l'on veut éviter do renverser l'instrument. On peut 
encore adapter la tige à une large plate-forme qui servira 
en même temps de support pour la préparation de l'objet. 

Toutefois, quand la lentille grossit plus fortement et 
qu'elle a, par conséquent, un court foyer, son mouvement 
sur le pied, ou ceux de l'objet, doivent être effectués avec 
plus de précision. On y parvient en adaptant un engrenage 
à la colonne qui supporte la plate-forme ou la lentille, ou 
bien encore à tous deux. Lorsqu'on fait usage de puissants 



(1) Demisiano employa le premier Texpression microscope; il est pro- 
bable que ces instruments étaient désignés par les anciens sous les noms de 
conspicilia, muscaria^ puiiearia^ smicroscopia^ en^oscopia (de iyyvç, près, 
et oTcoTréfit), Je vois). Le docteur Goring voulait remettre en vigueur cette 
dernière désignation. 
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amplificateurs, on doit aussi avoir recours à un autre mode 
d'éclairage ; la lumière directe du jour ne suffit plus et 
veut être augmentée par un miroir placé sous la plate-forme. 
Leeuwenhoek, le premier, fil usage d'un réflecteur (1668).. 
Dans ses nombreuses recherches, il employait des lentilles 
bi-Kionvexes de très petites dimensions, maintenues entre 
deux lames de métal perforées. L'objet était fixé sur une 
épingle qui pouvait être mue dans toutes les directions au 
moyen d'une vis, et chaque instrument était spécialement 
destiné à l'observation d'un ou de deux objets ; on les pla- 
çait contre la lumière ; des observateurs modernes ont suivi 
le même système. Wilson (1702) se servit d'un microscope 
composé de deux tubes engaînés ; à l'extrémité de chaque 
tube se trouvait une lentille, l'une qui servait à amplifier, 
l'autre à condenser la lumière sur l'objet placé entre les 
deux et maintenu solidement au moyen d'un ressort en hé- 
lice ; l'observation se faisait à la lumière directe. Lieber- 
kuhn fixait la lentille dans un court tube de laiton, au cen- 
tre d'un miroir concave d'argent poli; à l'autre extrémité 
du tube se trouvait aussi une lentille destinée à condenser 
la lumière sur le miroir, et de là sur l'objet placé entre les 
deux lentilles. Swammerdam, Lyonnet, Ellis, Cuff et 
d'autres, se servaient de microscopes semblables ; mais au- 
jourd'hui on n'en fait plus usage. 

Nous aurons à nous occuper plus particulièrement des 
différentes dispositions de l'éclairage ainsi que du support 
et de son mécanisme, lorsque nous traiterons du micros- 
cope composé ; les principes de leur application et de leur 
emploi sont les mêmes, et certains microscopes composés 
peuvent être transformés, en quelques minutes, en micros- 
copes simples, lorsqu'on remplace leur combinaison opti- 
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que par une lentille. Toutefois on a construit pour les mi- 
croscopes simples des supports particuliers formés d'une 
colonne Bxée sur une base séparée ou vissée solidement sur 
la botte dans laquelle on renferme Tinstrument. Au moyen 
d'une crémaillère à pignon adaptée à la colonne, la platine 
percée en son centre peut être élevée ou abaissée ; au- 
dessus d'elle est un anneau qui reçoit la lentille, et au- 
dessous se trouve le miroir réflecteur. Dans d'autres mi- 
croscopes, au contraire, le pignon fait mouvoir la lentille 
et le support est immobile. On a encore appliqué à cet 
instrument une vis à pas fins, pour le mouvement lent , 
comme dans le microscope cgmposé , et , en général, les 
mêmes accessoires, le micromètre, la caméra lucida^ etc., 
peuvent s'y adapter. Plôssl, Pritchard, Cuff,Ross, Charles- 
Chevalier, Raspail, Lebaillif et Strauss-Durckheim ont 
imaginé plusieurs formes de microscope simple. 



CHAPITRE U. 



DU HICKUKOPB DIOPTHIQUK COMPOSt. 



Les aberrations considérables de sphéricité et de chro- 
malicité d'une lentille simple ou d'un système de lentilles, 
le peu d'étendue du champ fisuel,la diminution de l'é- 
clairage , la fatigue qu'éprouve l'organe visuel , le peu de 
distance qui existe entre l'objet et la lentille, sont autant 
de défauts déjii signalés dans la précédente section et en 
raison desquels le microscope simple est rarement employé 
lorsqu'on veut se servir de forts pouvoirs grossissants ou 
de lentilles dont l'amplification dépasse vingt ou trente 
fois. Nous avons recours alors à une autre propriété 
qu'ont les lentilles convexes de grossir Virraffe d'un objet. 
Fig. is. 




Par exemple, en supposant que l'objet a b soit placé 
derrière une lentille, des rayons divei^nts partiront de a 
et rencontreront la surface de la lentille ; ils seront réfrac- 
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tés en y pénétrant et en en sortant, et enfin convergeront 
au-devant de la lentille en A. Il en sera de même pour les 
rayons venus du point b ; ces rayons divergents converge- 
ront de Tautre côté de la lentille et se réuniront en B. De 
tous les points intermédiaires à a et 6, partiront également 
dos pinceaux de rayons qui se réuniront entre A et B, et une 
image de a 6 se produira en A B, mais elle sera renversée. 
Pour qu'une image puisse se former, Tobjet ne doit pas 
être placé au foyer de la lentille, car alors les rayons de- 
viennent parallèles et ne se réunissent pas de Tautre côté 
de la lentille. Il ne pourra non plus être situé en-deçà du 
foyer, parce que, dans ce cas^ les rayons émergents diver- 
geront. Nous avons déjà indiqué Tusage de cette propriété 
en traitant de Tamplification des corps par le microscope 
simple. L'objet devra donc être placé au-delà du foyer de 
la lentille; c'est dans ce cas seulement que les rayons 
convergent de l'autre côté de la lentille. (Voir fig. 7.) Si 
l'objet se trouve à deux fois la distance focale, l'image est 
exactement de la même grandeur que lui ; s'il est situé à 
une plus grande distance, l'image est plus petite. Mais 
cette disposition ne produit pas l'amplification de l'image; 
il nous faut donc amener l'objet entre la longu^r focale 
simple et double, le plus près possible du foyer, afin d'ob- 
tenir une grande image. Celle-ci n'est vue distinctement 
que lorsqu'elle tombe en un point où se réunissent tous 
les pinceaux lumineux ; si les rayons peuvent s'entrecroiser, 
comme au-delà de A B, par exemple, l'image devient con- 
fuse. Le rapport de la grandeur de l'image à l'objet est le 
même que celui qui existe entre la distance qui la sépare 
de la lentille et celle qui sépare celle-ci de l'objet. Plus la 
lentille est convexe, plus l'objet doit être rapproché d'elle, 



— 39 — 
mais alors l'image se formera à une distaoce relative et 
paraîtra d'autant plus grande. 

Si les rayons (raversent uoe seule lentille convexe, l'i- 
mage sera renversée; traversent-tb nue seconde lentille, la 
nouvelle image sera redressée, et nous obtiendrons ainsi 
des images renversées ou des images redressées en em- 
ployant une ou plusieurs lentilles. Donc, uu objet renversé 
produit une image redressée lorsqu'elle est produite par 
une seule lentille. 

Si nous employons une autre lentille pour amplifier 
l'image, nous aurons un microscope composé (microsco- 
pium compositum) ; comme l'image est formée par une 
lentille, on le nomme aussi microscope composé dioptrique, 
pour le distinguer du microscope composé catadtoptrigue, 
dans lequel l'image est formée à l'aide d'un miroir concave 
et dont nous parlerons dans la suite. 

On comprendra facilement la théorie du microscope 

composé, si l'on se rappelle les deux propriétés qu'ont les 

lentilles convexes d'amplifier un objet ainsi que son 

image, comme nous l'avons déjà dit. Le premier grossis- 

Fig. is. 




sèment est produit par la lentille OV, fig. 15; les rayons 
divergents, partis de l'objet a b, continuent leur marche de 
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manière que Timage amplifiée se trouve exactement au 
foyer de la seconde lentille OR. Cette image^ vue à travers 
cette lentille » est amplifiée comme un objet grossi par un 
microscope simple. Ainsi, lorsque T image deab est formée 
en AB, on Tobserve à travers la lentille OR et on la voit 
suivant la direction RA^ OB' sous l'apparence X'B\ 

La lentille OY, par laquelle est formée Timage et qui est 
la plus rapprochée de l'objet , prend le nom S! objectif; la 
lentille OR, qui amplifie Timage et qui est située près de 
Tœil, se nomme Voculaire. Ces deux lentilles sont fixées 
aux extrémités d'un tube, et entre l'objectif et l'oculaire se 
trouvé un verre que l'on nomme verre de champ. Le tube 
est fixé sur un pied qui supporte à la fois la platine et Vap^ 
pareil d éclairage . Nous allons d'abord étudier attentive- 
ment ces principales parties du microscope. 

A. Des parties principales du microscope composé 

dioptrique. 

La découverte du microscope composé est attribuée à 
Zacharias Joannidès ou Jansen , né en Hollande en 1590. 
Son microscope était composé d'un tube de cuivre, long de 
six pieds et d'un pouce de diamètre. Il présenta un de ces 
instruments à l'archiduc Charles-Albert d'Autriche; ce 
prince le donna à Cornélius Drebbel, alchimiste hollan- 
dais, qui fut ensuite astronome à la cour de Jacques P' 
d'Angleterre, où il apporta l'instrument en 1619 , et le 
montra à Borelli et à quelques autres savants. Il en 
résulta que plusieurs personnes firent honneur de la 
découverte à Drebbel. Fontana revendiqua le mérite 
d'avoir fait cette découverte en 1618. L'usage des mi- 
croscopes composés ne tarda pas à se propager considé* 
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rablement, et parmi les instruments que Ton employa 
d'abord, il faut mentionner ceux de Hooke (1656), 
d'Eustachius Divini (1668), de Griendel (1687), de Phi- 
lippe Bonnani (1698) et de Zahn (1702). Le microscope 
de Hooke avait trois pouces de diamètre , sept pouces de 
long, et pouvait s'allonger à Taide de quatre tubes engai- 
nés les uns dans les autres. Il était composé d'un petit ob- 
jectif, d'un verre de champ et d'un puissant oculaire. Le 
microscope de Divini comprenait les trois mêmes parties, 
mais l'oculaire était composé de deux lentilles piano-con- 
vexes, ce qui augmentait le champ de vue et l'amplifica- 
tion, tout en diminuant l'aberration de sphéricité. L'ocu- 
laire était grand comme la paume de la main et le diamè- 
tre du tube égalait celui de la cuisse, et pourtant, avec ce 
colossal instrument, il ne pouvait grossir les objets plus de 
143 fois. Le microscope de Bonnani , encore plus incom- 
mode, était horizontal, et on le manœuvrait au moyen d'une 
crémaillère et d'un pignon. L'éclairage était produit par 
la concentration de la flamme d'une lampe au moyen de 
deux lentilles. Griendel composait chaque verre de deux 
lentilles piano-convexes, en sorte que l'instrument en 
comprenait six. Zahn, entre autres, construisit un double 
microscope pour les deux yeux. La cause principale de 
l'imperfection de ces instruments et d'autres vieux micros- 
copes, était la difficulté de construire des objectifs achro- 
matiques, et même après que Chester More Hall (1729), 
guidé par l'étude de la structure de l'œil humain et peut- 
être aussi suivant les idées de Gregory (1713) sur ce sujet, 
eut découvert le moyen d'achromatiser en combinant deux 
espèces de verre, il s'écoula un fort long temps avant que 
les lentilles de microscope fussent construites d'après ce 
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principe. Dollond, lui-même, qui construisit des téles- 
copes achromatiques en 1757, n'appliqua pas rachroma* 
tisme au microscope. Ce ne fut qu'en 1774, qu'Euler pro- 
posa d'employer des objectifs achromatiques pour le mi- 
croscope , et ses idées furent réalisées d'abord, quatre ans 
plus tard, par Nicolas Fuss, qui construisit un objectif com- 
posé de trois lentilles, dont la première et la troisième 
étaient en crown-glass et la seconde enflint (1). Les essais 
d'iEpinus (1784), sur le même sujet, furent infructueux, 
et à peine pouvait-on considérer comme achromatiques les 
lentilles de Charles (1800-1810) (2). Les lentilles de Brewster 
(1812), formées de verre et de fluides de différentes den- 
sités, n'étaient pas d'une application pratique. Suivant 
Harting, Herman van Deyl aurait fait d'excellents objec- 
tifs achromatiques en 1807. Les microscopes achroma- 
tiques de Frauenhofer (1811 ), furent toutefois les pre- 
miers dont on fit usage pour les recherches scientifiques, 
car avant cette époque, cet instrument avait servi simple- 
ment de jouet *Ott de moyen de distraction. L'objectif de 
Frauenhofer consistait en une seule lentille achromatique 
dont les deux verres n'étaient pas collés , la convexité était 
tournée vers l'objet. Cette lentille ne grossissait pas beau- 
coup et le champ de vue clait restreint ; mais Timage était 
plus nette et mieux éclairée que par les objectifs non achro- 
matiques. Avec Frauenhofer commença une ère nou- 
velle pour la construction des objectifs. Toutefois l'aber- 

m 

ration sphérique n'élait pas détruite, parce que son objec- 

(1) Fuss proposa seulement la construction de ces lentilles. 

C-C. 

(2) Ces lentilles, formées de flint et do crown, étaient achromatiques mais 
fort mal construites. C.-G. 
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tif était formé d*une seule lentille^ nécessairement très 
convexe, et, par suite , fort difficile à travailler. Selligue fit 
donc une découverte très importante lorsqu'il combina 
plusieurs lentilles plus faibles pour obtenir un fort grossis-^ 
sèment. En 1824, Vincent et Charles-Chevalier, d'après la 
combinaison proposée par Selligue Tannée précédente, fi- 
rent un objectif composé de quatre lentilles vissées les unes 
sur les autres et formées chacune d'un flint piano-convexe 
et d'un crown bi-convexe, réunis par leurs faces corres- 
pondantes. Bien que l'aberration chromatique fût certai- 
nement bien diminuée par cette disposition, l'aberration 
de sphéricité était augmentée lorsque la surface convexe 
de la lentille était tournée vers l'objet, quoique l'ouverture 
des lentilles fût très petite. Charles-Chevalier modifia son 
objectif de façon que la surface plane était tournée vers 
l'objet , et en réunissant les verres qui formaient chaque 
lentille avec la térébenthine ou le baume du Canada, il em- 
pêcha la poussière ou l'humidité de pénétrer entre les len- 
tilles et remédia à la perte de lumière causée par les réflec- 
tions répétées sur les surfaces opposées des lentilles (1). 
En 1824 et 1825, des lentilles achromatiques furent cons- 
truites en Angleterre par TuUey, d'après les données de 
Goring, et par Amici, en Italie (1827). 

On a conservé la disposition adoptée d'abord par Selli- 
gue, et qui consiste à visser plusieurs lentilles achromati- 
ques les unes sur les autres, en y associant les perfection- 
nements de Charles-Chevalier. Les avantages de cette mé- 
thode sont de corriger l'aberration d'une lentille par celle 

(1) Ce fut en construisant avec précision des objectifs achromatiques à 
courts foyers, que Charles-Clievalier perfectionna réellement le microscope. 

c.-c. 
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d*une autre, ël de rendre ainsi la combinaison aplanatique; 
donc, Topticien qui prépare des jeux de lentilles, derra tou*- 
jours en atoir un grand assortiment pour faire son choix, de 
manière à associer celles qui donnent Timage la plus dis- 
tincte. Comme les différentes lentilles ne sont pas d*égal 
foyer, lorsqu*on teut examiner un objet, on doit avoir soin 
d^associer les lentilles toujours dans Tordre suivi par le 
constructeur. Ainsi, les lentilles de Schiek et Plôessl suivent 
Tordre des chiffres dont elles sont marquées : 1, 1+2, 
1+2+3, 2+3+4, 3+4+5, 4+5+6, 5+6+7, dernière et 
plus puissante combinaison. On ne peut pas combiner ar- 
bitrairement 2 avec 4 et 5, etc. Chevalier, Oberhauser et 
quelques autres, adaptent à leurs microscopes des séries 
déterminées d'objectifs, de pouvoirs grossissants variés, et 
composées de une à trois lentilles. On évite ainsi Tincon- 
vénient de visser leslentillesTunesurTautre, et elles se sa- 
lissent moins facilement, parce qu*il n*est pas nécessaire 
de les dévisser ; la manière dont Tobjectif complet est fixé 
au tube par un assemblage à baïonnette, évite la perte de 
temps et Tennui de visser chaque lentille. Ces séries mé- 
ritent donc d'être préférées (pi. 1, fig. 4). 

Non-seulement les aberrations sont corrigées dans les 
objectifs modernes, mais ils se distinguent encore des an- 
ciens par Tamélioration du. mode d'éclairage, par la plus 
grande netteté de Timage et le fort grossissement que Ton 
obtient aujourd'hui sans avoir recours aux puissants ocu- 
laires dont on faisait usage autrefois, et qui déforment tou- 
jours Timage; enfin, ces objectifs sont préférables parce 
qu'ils sont placés à une plus grande distance de Tobjet. 
Plus Tamplification est puissante, plus Tobjectif est rap- 
proché de Tobjet ; la distance qui les sépare ne doit pas 
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être moindre d*uQ trentième de pouce, car autrement il de- 
vient très difficile de recouvrir l'objet d'une lame de verre 
mince, l'objectif est aisément sali ou terni par l'évapora- 
tion, et on le détériore par des nettoyages trop répétés. 
L'excellence de l'objectif dépend de la distance que Ton 
peut laisser entre lui et l'objet lorsque la mise au point est 
parfaite, sans qu'il en résulte aucune diminution djins le 
pouvoir grossissant. Afin d'augmenter cette distance et 
d'agrandir le champ visuel, Charles-Chevalier a construit 
un objectif formé de deux lentilles dont la distance est 
variable, mais l'objet est moins amplifié que par les 
objectifs ordinaires. Amici en construit de deux es- 
pèces pour l'observation des objets couverts ou non 
d'une lame de verre. On prétend que Brunner fait des 
objectifs dont la distance interlenticulaire peut être mo* 
difiée. 

L'image formée par l'objectif est observée à l'aide de 
C oculaire et paraît conséquemment renversée. Autrefois , 
on n'employait comme oculaire qu'une seule lentille très 
puissante, afin de compenser la faiblesse de l'objectif; mais 
il résultait de cette disposition qu'il fallait considérable- 
ment réduire le champ de vue et que l'aberration n'était 
pas détruite. Aujourd'hui, dans tout bon oculaire, on in- 
troduit, entre l'objectif et le point où se forme l'image, ' 
une lentille qui porte le nom de verre de champ; ce verre 
est piano-convexe , comme la lentille oculaire proprement 
dite, et sa face convexe regarde cette dernière. Il est deux 
ou trois fois aussi large, et son rayon de courbure est en 
général trois fois aussi grand que C/elui de la lentille ocu- 
laire ; cependant, on lui donne quelquefois plus ou moins 
de puissance. La figure suivante explique l'action du verre 
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de champ. L'objcclif achiooiatiquo OVproduit une image 




db' de l'objet ab. Mais le verre do champ CV placé entre 
l'objectif OV et l'oculaire OK, réfracte le pinceau de rayons 
et l'image se forme en AB exactement au foyer de l'ocu- 
lairtf OB. De cette image partent des rayons divergents qui 
frappent l'œil ; donc on voit, avec l'oculaire OR, l'image 
qui pâraU auiplifiée sous les proportions A'B', suivant la 
direclion AA' BB'. Bien que l'image soit réellement dimi- 
nuée par le verre de champ et que AB soit plus petit que 
dy, elle devient plus distincte et l'on peut en embrasser à 
la fois une plus grande étendue ; en d'autres termes , on 
obtient un plus grand champ de vue. Mais l'efTet qu'il ira- 
porte surtout de produire avec le verre de champ, c'est de 
corriger les aberrations sphérique et chromatique. Cette 
dernière pourrait être détruite, il est vrai, par une combi- 
naison achromatique de flint et de crown-glass, et l'aber- 
ration sphérique au moyen d'un diaphragme, mais alors le 
champ de vue serait considérablement diminué. Toutefois, 
un diaphragme est placé entre l'oculaire el le verre de 
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champ, afin d'intercepter les rayons eitrémes , cependant 
son ouverture ne devra pas être aussi petite que dans le 
cas précédent. 

Il doit y avoir une distance déterminée entre l'oculaire 
et le verre de champ, de manière que l'image vienne se 
former exactement au foyer de l'oculaire. Ces verres sont 
donc assemblés dans un tube noirci à l'intérieur pour que 
la lumière ne se réfléchisse pas sur las parois. Ordinaire- 
ment on les fixe, ils ne peuvent se mouvoir l'nn vers l'au- 
tre, et la distance doit être telle que les aberrations puis- 
sent être corrigées par l'objectif. Il serait donc préférable 
d'employer un seul oculaire avec un objectif donné ; quand 
l'observateur s'est familiarisé avec son microscope, il re- 
connaît bien vite qu'une combinaison est meilleure qu'une 
autre, ou bien que l'image la plus distincte ne peut être ob- 
tenue que par l'association de tel oculaire avec tel objectif. 
Mais, le plus fréquemment, on emploie le même ocu- 
laire avec plusieurs objectifs, et cela est permis quand 
il n'y a pas une grande différence entre les aberrations des 
objectifs. C'est ce qui a conduit Amici à construire des 
oculaires disposés de manière que l'oculaire puisse être 
rapproché ou éloigné du verre de champ, di^osition favo- 
rable surtout lorsqu'on allonge ou que l'on raccourcit le 
tube du microscope pour obtenir une amplification plus 
grande ou moindre, modification dont nous allons bientôt 
nous occuper. 

On connaît deux espèces d'oculaires : celui de Campani, 
décrit ci-dessus et dans lequel l'image est formée entre 
l'oculaire et le verre de champ , et celui de Ramsden avec 
lequel l'image se trouve au-devant du verre de champ ; 
mais, autant que je puis le savoir, ce dernier, appliqué 
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à certains télescopes astronomiques , n'a pas encore été em- 
ployé pour les microscopes. 

Les oculaires ont des grossissements variables ; les plus 
puissants sont disposés dans les tubes .les plus courts. Les 
microscopes de Ploessl et de Schiek ont quatre ou cinq 
oculaires, et, dans ce nombre, une lentille aplanatique qui 
fait voir Tobjet plus lumineux et plus distinct, et dont on 
fait surtout usage pour étudier les objets opaques ; mais 
ce verre donne un plus petit champ de vue et grossit 
moins. Les microscopes de Chevalier ont ordinairement 
moins d'objectifs; en général, il suffit d'en avoir deux, 
un plus faible et l'autre plus fort. Le tube dans lequel sont 
fixées les lentilles doit être cylindrique et entrer facilement 
dans le tube du microscope, afin d'éviter la perte de temps 
que nécessiterait un ajustage à vis. Avec les objectifs coni- 
ques, ainsi que les construit Oberhauser, les lentilles peu- 
vent se décentrer aiséodent , parce qu'elles ne sont pas 
fixées solidement dans le tube du microscope. Pour que 
rimage soit satisfaisante, le centrage de toutes les lentilles 
est indispensable , c'est-à-dire que les axes de toutes les 
lentilles qui composent le microscope doivent se trouver 
sur la même ligne droite. 

On fixe souvent des fils déliés d'araignée ou de ver-à- 
soie dans l'ouverture du diaphragme, où ils servent en 
partie à mesurer les objets, en partie à les désigner à l'ob- 
servateur le moins exercé, qui les découvre plus aisément 
lorsqu'ils sont placés près d'un des fils. 

On peut adapter un disque de carton à Toculaire, 
surtout lorsqu'on se sert du microscope horizontal , afin 
d'exclure toute autre lumière que celle qui tombe sur 
l'objet ; l'image paraît plus brillante lorsqu'un plus grand 
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nombre de rayons lumineux pénètrent dans Vœil par la 
pupille dilatée et quand on fatigue moins l'autre œil en le 
tenant ouvert ou en regardant en face du jour. Charles-r- 
Chevalier a encore adapté à Toculaire un petit tube garni 
d'un prisme dont la base est tournée vers les parois du 
tube. Ce prisme a pour effet de rétablir dans sa véritable 
position l'image qui, autrement, est renversée ; par exem- 
ple , lorsqu'on fait mouvoir l'objet de droite à gauche, 
riraage suit une direction inverse, et cela peut embarras- 
ser le commençant. Cette pièce deviendra inutile lorsque 
l'observateur se sera habitué à voir l'image suivre une di- 
rection opposée à celle de l'objet. 

L'objectif et l'oculaire sont ajustés sur le tube du mi- 
croscope de la manière que nous avons déjà indiquée. Le 
tube est un cylindre creux de métal, noirci à l'intérieur 
comme l'oculaire et pour la*même raison; il est également 
muni d'un diaphragme destiné à exclure les rayons les plus 
éloignés du centre. La longueur du tube doîl être prise en 
considération , car nous avons déjà vu que plus l'obj^ 
peut être rapproché de la lentille, plus l'image est éloignée, 
mais aussi plus elle est grande. Donc, si l'on fait le tube 
plus long, l'image se formera en u,n point plus éloigné, et 
les rayons continueront à diverger ; en d'autres termes , 
l'image devient plus gnande en même temps que l'objet 
se rapproche de l'objectif. Mais ce qye l'on gigne en am- 
plification, on le perd aisément en netteté, et, en outre, on 
ne peut voir qu'une petite portion de l'image. D'un autre 
côté, si le tube est plus court, on doit faire usage d'un ocu- 
laire plus fort afin d'obtenir un grossissement égal. On don- 
nera donc de justes proportions à la longueur du tube, pour 
qu'il ne soit pas nécessaire d'empbyer un oculaire trop 

4 
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puissant avec un lube trop court , car, dans ce cas, l'image 
est toujours déformée par l'effet d'une plus forte aberra- 
tion. D'un autre cAté, ilfaut éviter de diminuer la netteté de 
l'image, de rendre l'éclairage imparfait et de rétrécir par 
trop le champ de vue en employant un lube trop long. 
Ajoutons que ce dernier rend le microscope incommode, 
surtout lorsqu'on s'en sert dans la position verticale. Quand 
le tube est très long, il est bon qu'il soit divisé en deux ou 
un plus grand nombre de pièces, glissant les unes dans les 
autres au moyen d'une crémaillère h pignon , de manière 
que le centrage des lentilles ne soit pas altéré. Au surplus, 
on peut allonger le tube, soit en faisant mouvoir la partie 
qui porte l'oculaire, soit celle qui rei^it l'objectif; c'est 
cette dernière disposition que, d'après mon indication, 
Charles-Chevalier a adoptée pour ses plus grands micros- 
copes. 

Selligue fut le premier à se servir d'un procédé propre à 
augmenter l'amplification sans qu'il fût besoin d'allonger le 
tube. Il plaça, entre l'oculaire et l'objectif, une lentille 
concave qui faisait diverger les rayons partis de l'image 
avant qu'ils fussent4'epris par l'oculaire. Plus tard, Frauen- 
hofer la remplaça par une lentille concave achromatique. 
Cette disposition a l'avantage de permettre que l'on place 
l'objet à une plus grande dislance de l'objectif ; mais comme 
l'image devient moins nette par suite du surcroît d'aber- 
ration, on a presque entièrement abandonné ce moyen. 

La description du microscope pancratique, dont le gros- 
sissement est modiHé par l'allongement du tube, se place 
naturellement ici. Cet instrument fut d'abord construit par 
Chevalier (1841), d'après les indications de Fischer de 
Uoscou. L'image formée par l'objectif est examinée à ira- 
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vers un microscope composé ( c'est-à-dire un tube muni 
d'un objectif et d'un oculaire), qui se meut à frottement 
dans le tube de l'objectif; en allongeant le tube, on aug- 
mente le grossissement. Avec ce microscope, l'image pa- 
raît dans la même position que l'objet, au lieu d'être ren- 
versée. Merz (18A3), successeur de Frauenhofer à Munich, 
a remplacé l'objectif intérieur par une lentille concave 
achromatique, qui permet de raccourcir le microscope, 
mais qui renverse l'image ; le même constructeur a donné à 
l'oculaire un mouvement indépendant. 

Le tube du microscope, l'objectif et l'oculaire, consti- 
tuent l'appareil optique proprement dit. Dans le but de 
donner de la régularité et de la précision à tous les mouve- 
ments, on a fixé le tube sur une base qui supporte la pla- 
tine et l'appareil d'éclairage dont nous nous occuperons 
particulièrement. La base doit être lourde et solide, afin 
qu'elle demeure immobile ; il faut qu*elle soit d'une cons- 
truction peu compliquée. Elle est formée d'un pied et d'une 
colonne qui porte l'appareil décrit plus haut. Dans beau- 
coup de microscopes, la boite qui renferme l'instrument 
sert de pied , et la colonne se visse sur sa paroi supé- 
rieure ; mais, dans ce cas, cette paro>ne doit pas former le 
couvercle de la boîte, parce qu'il est nécessaire d'ouvrir 
cette dernière pour y chercher les objets dont on peut avoir 
besoin dans le cours d'une observation. Quand la colonne 
est fixée de cette manière, le microscope est certainement 
bien stable ; mais comme il repose sur une large surface, 
on trouvera souvent difficile de placer la boîte tout-à-fait 
horizontalement , ainsi que nous en démontrerons la né- 
cessité pendant l'observation. La colonne de quelques au^ 
très microscopes est assujettie sur un disque ou sur un cy- 
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lînclre lourd et élevé ( Oberhauser ] ; mais, dans ce cas eu- 
eore, on trouve le mémo inconvénient par rapport à Tho- 
rizontalité. La uieiUeure disposition consiste à placer la 
colonne sur un trépied que Voix renferme avec le micros- 
cope; car, bien que I9 stabilité soit peut-être moins grande, 
il est plus facile d*obtenir rhorizontalité , surtout quand 
des yis caUu^es sont convenablement disposé^ aux angles 
du trépied . 

Sur 1^ ]>f^ô 6st f^ée i^ne colopne ron^e ou prismatique. 
Sa hauteur et les ajustements dépen^^ut en pfirtie de la 
position que Von donpe au microscope. Si Ton adopte la 
position Terticale , de manière à regarder Tobjet de haut 
en bas, la colonne ne devra pas être trop haute, parce que 
le microscope devient d'un maniement incommode quand 
il est plaoé si^r une tal)le ordinaire. Lorsque, au contraire, 
on observe horizonta^lement , la hauteur est de peu d'im- 
portance t car nou$ verrons qu'il est plus commode pour 
dessiner l'objet, que la distance de l'oculaire à la t£^ble qui 
siipporte le microscope i^oit exactement égale à celle de la 
vjsion distincte. En général, la colonne peut porter en son 
milieu une arjtiçt^latÎQn qui permettra de changer la po- 
sitiQn Yf^rticale du ti^e e^^ position horizontale ou Qblique. 
Là. pl^tîne . gur laquelle on plaee l'objet se meut avec le 
tqb^i f^i Vofi observe à la lumière direQte , ou bien cette 
platine reste îigmobile, et alors le tube du microscope doit 
être brise et l'on place un prisme dans le coude pour 
changer la direction des rayons lumineux; dans ce cas, le 
priçme sera placé le plus près possible de l'objectif, afin 
que la réflection s'opère le plus promptement possible 
avant que les rayons n'atteignent l'oculaire. 

Le tube du microscope est assemblé avec le support, de 
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telle manière qu'il peut se mouvoir sur ce dernier ou de- 
meurer itrimobile ; il se meut à frottement dans un autre 
tube, mais ce procédé est imparfait, parce que ta résis- 
tance occasionnée par le frottement peut devenir trop fort» 
lorsque le tube s'encrasse» ou trop faible lorsqu'il tient à 
s'user. II vaut donc mieux que le tube soit mu par une 
crémaillère et un pignon, et, dans ce cas, la crémaillère 
est placée à la partie postérieure de la colonne dans la- 
quelle le pignon est ajusté avec soin. Quelquefois la colonne 
en supporte une plus petite qui reçoit le mécanisme, ou 
bien encore, le mouvement rapide est produit par la cré- 
maillère, et l'on imprime un mouvement lent à l'aide d'ufne 
vis particulière. Cette vis , à pas fin , devient , au surplus, 
presque inutile dès que l'on a acquis l'habitude de se servir 
du pignon, mais celui-ci doit être bien exécuté et afjusté 
de façon qu'il ne se relâche ni ne se resserre et qu'il mar^ 
che toujours bien verticalement sans vaciller d'un côté 
ou d'autre. Si le tube du microscope reste fixe, la pla- 
tine devra se mouvoir le long de la colonne par le même 
moyen qui produit le mouvement dans l'autre disposition. 
Le pied et la crémaillère sont construits en laiton et en 
acier ; ce dernier métal se rouille aisément, ce qui nuit 
à l'ajustage; une crémaillère de laiton est donc pettt- 
être préférable, bien que les dents s'usent plus p^oxnpte- 
ment. 

Parmi les dispositions particulières des microscopes de 
différentes formes, nous mentionnerons ici le Inouvement 
rotatoire du tube (Amici et Oberhauâer); la séparation du 
support et de la platine, qui se trouve ainâ isolée pour fa- 
ciliter la préparation des objets (Oberhauser) ; la rotation 
horizontale du tube (Charles-Chevalier), qui permet de faire 
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voir l'objet à un second observateur assis de Vautre côté de 
la table sur laquelle se trouve le microscope. Dans les mi- 
croscopes de Chevalier, le tube peut être retourné de ma- 
nière que Tobjectif soit placé horizontalement , disposition 
avantageuse lorsqu'on veut changer de lentilles. Dans son 
plus petit modèle , on fait pivoter le tube et la platine, 
en sorte que cette dernière se trouve placée au-dessus 
de l'objectif et que l'on regarde l'objet de bas en haut. 
Cette position peut être utilisée lorsqu'on a recours aux 
agents chimiques susceptibles de salir ou d'altérer l'ob- 
jectif, ou bien quand on veut chauffer la platine, parce 
que les vapeurs dégagées des corps terniraient les lentilles ; 
la lame de verre sur laquelle l'objet est placé, dans ce cas, 
ne devra pas être trop épaisse pour les plus forts grossisse- 
ments. Nous ne nous arrêterons pas plus long-temps à la 
description du support, parce qu'il est bien plus facile de 
se former une idée de la structure des différents microscopes 
en les voyant une seule fois , qu'en étudiant une descrip- 
tion minutieuse et fatigante. Une telle description est 
d'ailleurs peu utile sous le rapport pratique, car la dispo- 
sition mécanique de l'instrument est moins importante que 
la perfection des lentilles et la facilité dont l'observateur 
est doué pour le maniement de son appareil. 

La platine sert à supporter et à fixer l'objet que l'on 
examine. Elle est formée d'une plaque de laiton percée en 
son centre d'une ouverture qui correspond au centre de 
l'objectif et ne doit pas être trop petite puisqu'elle donne 
passage à la lumière qui vient d'en bas. Elle sera assez 
solide et assez large (de deux à trois pouces (1) de large, sur 

(1) 0,"»05414 à 0,'»08t21. 
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quatre pouces (1) de long) pour qu'on puisse y faire des pré- 
parations. Sa surface sera tout-à-fait plane, noircie et dé- 
polie, afin que la lumière ne soit .pas réfléchie sur l'objectif. 
Il est avantageux de la doubler d'une lame de verre noir 
dépoli, dans le but d'éviter l'action de l'humidité, des aci- 
des, etc., sur la plaque métallique. Il est bon d'adapter à 
la platine quelques tenons pour maintenir la lame sur 
laquelle l'objet est placé; on emploie souvent à cet usage 
un ressort en hélice placé sous la platine, mais il est pré- 
férable de se servir de tenons que l'on peut enlever à vo- 
lonté. On pratique souvent aussi dans la platine une ou- 
verture dans laquelle on fixe un miroir réflecteur pour 
éclairer l'objet par dessus. 

La structure de la platine varie autant qu^ celle du sup- 
port. Un observateur habile se contentera d'une simple 
plaque ; mais pour celui qui est moins familiarisé avec 
l'instrument, il vaut mieux que les mouvements nécessaires 
à l'examen de l'objet, quand on veut l'avancer ou le recu- 
ler sous l'objectif, soient réglés avec la plus grande préci- 
sion. En conséquence, on a construit la platine de telle ma- 
nière qu'elle puisse pivoter sur son axe (Oberhauser), afin 
que l'objet reçoive Téclairage de tous côtés; ou bien on l'a 
formée de deux plaques superposées dont les mouvements 
sont produits par deux vis, l'une qui entraîne la plaque en 
avant et en arrière, l'autre qui la fait glisser latéralement. 
Quand les deux vis agissent simultanément , la plaque et 
l'objet qu'elle supporte suivent une direction diagonale. 
Comme les deux mains sont nécessaires à cette manœuvre, 
Turrell a ingénieusement placé les deux vis sur le côté de 

(1) 0,»10828. 
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la platine; Taxe de Tune est creusé pour recevoir Tautre; 
il en résulte que la platine peut être mue par une seule 
main en avant, en arrière, latéralement et diagonalement 
quand on tourne les deux vis à la fois. Cette platine mérite 
d'être recommandée (pi. 1, flg 6). 

La platine est fixée au support invariablement ou de 
manière à être mise en mouvement au moyen d'un pignon 
semblable à celui que Ton adapte au tube du microscope. 
Quelques personnes préfèrent la platine immobile, parce 
qu'elle est plus solide lorsqu'on veut y faire des prépara- 
tions et moins sujette à se déplacer quand on mesure des 
corps. La première raison a peu d'importance, parce qu'on 
ne fait jamais, sous le microscope, les préparations gros- 
sières des grands objets ; mais la seconde milite en faveur 
de la platine immobile employée avec le micromètre à vis. 
Il n'est pas nécessaire, non plus, de modifier l'éclairage 
pour être sûr que l'objet se trouve toujours placé dans une 
section convenable du cône des rayons réfléchis par le mi- 
roir. D'un autre côté, lorsque la partie optique du micros- 
cope est mobile, l'œil ne peut être maintenu dans une aussi 
parfaite stabilité, car il doit constamment suivre le mou- 
vement de l'oculaire ; bien plus, si la crémaillère et le pi- 
gnon ne sont pas bien exécutés, le tube s'incline facilement 
sur le côté ou dévie de sa position verticale, et, par suite, 
l'obseiTation est troublée. Quand la platine est solide et 
fixée avec soin et d'une manière invariable au support, 
lorsque les crémaillères et les pignons sont faits avec 
précision et jouent sans soubresauts, il paraît tout-à-fait 
indifférent que ce soit la platine ou le tube du microscope 
qui soit mis en mouvement. En supposant que l'instru- 
ment soit construit avec soin, il est utile que les deux 
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parties puissent être mues par une crémaillère ou par une 
vis plus fine. L'observateur s'accoutume bientôt à se ser- 
vir exclusivement de l'un ou de l'autre système. 

Si nous récapitulons tous les mouvements appliqués au 
tube du microscope et à la platine, nous trouverons les sui- 
vants : — la mise au point de la platine à l'aide de la cré- 
maillère et de la vis fine ; le même mouvement du tube 
entier ; celui de l'objectif seul ou de l'oculaire, en y joi- 
gnant l'allongement du tube. 

Nous arrivons maintenant à la dernière des parties es- 
sentielles du microscope, c'esi-h-^iTehl'appareil éclairant . 
Lors même que l'on emploie de faibles pouvoirs amplifica- 
teurs, cet appareil est indispensable en raison du peu de 
clarté de l'image microscopique ; il devient encore plus 
nécessaire quand on fait usage d'un grossissement plus 
considérable. On ne peut se dispenser d'avoir recours à un 
appareil éclairant particulier, que dans le cas où l'on se 
sert de très faibles grossissements ou lorsqu'on oppose di- 
rectement l'objectif à la lumière. Mais on ne peut appli- 
quer ce procédé qu'aux corps solides qui devront être fixés 
sur la platine verticale au moyen d'un tenon ; les objets 
placés dans un fluide, tomberaient dans le point le plus 
déclive et sortiraient du champ de vue. En général , on ne 
dirige jamais l'objectif vers la lumière, si ce n'est en se 
servant des petils microscopes à main et à faible grossisse- 
ment, ou bien quand l'objet est collé sur l'objectif, comme 
il arrive pour les lentilles déjà mentionnées. 

Les objets transparents et opaques exigent un éclairage 
différent. Pour les objets opaques, les rayons lumineux 
sont dirigés sur l'objet comme d'habitude, mais leur nom- 
bre et leur intensité doivent être augmentés ; on éclaire 
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les objets transparents , au contraire, en dirigeant les 
rayons lumineux réfléchis par un miroir placé sous la pla- 
tine, de manière qu*ils traversent ces objets. De là natt la 
différence entre l'éclairage par la lumière réfléchie et l'é- 
clairage par la lumière transmise. 

Pour les objets opaques, la lumière ordinaire, ainsi que 
nous l'avons déjà dit, peut être employée avec de faibles 
grossissements. On augmentera son intensité, pour de plus 
puissantes amplifications, en concentrant les rayons de lu- 
mière au moyen d'une grande lentille ou d'un prisme (Sel- 
ligue), pour les diriger sur l'objet. La lentille bi-convexe 
ou piano-convexe doit être grande afin qu'elle puisse con- 
centrer un grand nombre de rayons ; le prisme est trian- 
gulaire à faces planes ou courbes. On les fixe à la platine 
soit au moyen d'une tige qui les supporte, soit, ce qui est 
préférable, sur un support isolé à base lourde, le long du- 
quel ils se meuvent dans toutes les directions requises. 
De cette manière, on obtient des rayons lumineux ré- 
fractés; mais l'objet, qui devra reposer sur une lame 
opaque, ne pourra être éclairé que d'un côté, particu- 
lièrement de celui d'où vient la lumière, et il sera impos- 
sible d'employer un fort grossissement. Il vaut mieux éclai- 
rer les corps opaques avec un miroir de Lieberkuhn. C'est 
un miroir plus ou moins concave, de verre ou de métal, 
au centre duquel est placé l'objectif. Sous la platine, per- 
cée, dans ce cas, d'une large ouverture, est un miroir 
concave (le miroir réflecteur dont nous nous occuperons 
plus spécialement dans la suite), qui réfléchit les rayons 
sur le miroir de Lieberkuhn, d'où ils sont renvoyés sur 
l'objet placé sur une lame de verre afin que la marche des 
rayons réfléchis par le miroir ne soit pas interrompue. De 
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cette manière, Tobjet est également éclairé de tous côtés 
et Ton peut en même temps se servir d'un haut pouvoir 
amplificateur, lorsque le mirpir n'est pas trop grand ou 
trop concave. En conséquence-, il est préférable de placer 
l'objectif près du centre de courbure et non pas exactement 
à la périphérie du miroir, comme on le fait habituelle- 
ment (pi. 1, fig. 7). 

Un miroir situé sous la platine sert à éclairer les objets 
transparents. On le fixera de préférence au support, de 
façon qu'il puisse glisser de haut en bas et réciproque* 
ment ; on peut parfois le disposer de manière qu'il se dé- 
place avec la platine , et il doit se mouvoir librement dans 
toutes les directions. On l'assujettira donc dans une bague, 
comme une lampe de Cardan ; bien que sa largeur soit varia- 
ble , il vaut mieux qu'il soit trop grand que trop petit (trois ou 
quatre pouces de diamètre (1) . H est habituellement de forme 
ronde. Goring se sert de miroirs elliptiques et obtient ainsi 
des pinceaux de lumière cylindriques. Ces miroirs sont or- 
dinairement doubles et portent un verre concave d'un côté 
et un verre plan de l'autre. On fait usage du second lors- 
que la lumière est très forte ; il suffit pour de faibles gros- 
sissements. Dans certains cas,on substitue une plaque noire 
au miroir plan , afin d'obtenir un champ obscur pour 
observer les corps opaques. Le miroir est dirigé vers la 
lumière et réfléchit les rayons sur l'objet ; mais celte lu- 
mière est parfois trop forte et les objets très transparents 
seraient invisibles. On a donc imaginé divers moyens de 
diminuer la "lumière. Ainsi, on peut placer sur le miroir 
réflecteur, des anneaux plus ou moins larges de carton 

(1) 0,»08121 à 0,'»10828. 
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mince ôt noirci, de manière à diminuer à la fois la sur- 
face du miroir et la quantité des rayons lumineux. Ce 
moyen est incommode et n'est plus employé. On préfère 
aujourd'hui placer sous la platine, un diaphragme mobile 
percé de quatre ou cinq ouvertures dont le diamètre dé- 
pend en partie de leur éloigneraent de la platine. La dis- 
tance du diaphragme à la platine est une condition essen- 
tielle de cette disposition ; car si le premier est plus éloigné 
de la seconde, si la lumière traverse une large ouverture , 
une lumière plus faible, mais plus également répartie, 
tombera sur l'objet, tandis que si l'ouverture est au con- 
traire plus petite mais plus rapprochée de la platine, la lu- 
mière qui frappera l'objet sera moins étendue mais plus 
intense. La dernière disposition est préférable avec les forts 
grossissements, lorsqu'on veut concentrer toute la masse de 
lumière sur un seul point. Quand la lumière est répartie 
sur une plus grande surface, on peut, avec une plus faible 
amplification, rendre visible une plus grande portion d'un 
objet. Comme il est plus facile de diminuer la lumière que 
de l'augmenter, le diaphragme devra être placé le plus près 
possible de la platine (pi. 1 , fig. 8) . Oberhauser construit des 
diaphragmes détachés, formés d'un petit cylindre ou d'une 
plaque percée d'une très fine ouverture qui ne donne pas- 
sage qu'à un pinceau de rayons très délié mais très in- 
tense. Ce diaphragme est ajusté de manière que Touver- 
ture est appliquée immédiatement au-dessous de la lame 
de verre qui porte l'objet et correspond au centre de l'ob- 
jectif. Le mécanisme qui sert à ajuster ce diaphragme 
n'est pas d'un emploi commode, parce que chaque fois 
qu'on veut changer d'ouverture, il faut déplacer l'objet et, 
par conséquent, troubler l'observation. Il est donc préféra- 
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ble de se servir du disque mobile à ouvertures variables, 
et place, comme nous l'avons déjà dit, le plus près possible 
de la platine. On ajuste parfois un verre coloré dans une 
des ouvertures. 

Lorsqu'on veut augmenter la lumière réfléchie par le 
miroir, on emploie des lentilles disposées sous la plAtIne et 
qui concentrent la lumière sur Tobjet. Pour atteindre ce 
but, Brewster (1820) «e servait de quatre lentilles réfracr 
tant chacune un pinceau de lumière sur Tobjet. Il était 
ainsi éclairé de quatre cotés, et Ton pouvait à volonté sujh- 
primer les lentilles. WoUaston (1829) adapta, soua la pla- 
tine, une lentille piano-convexe dont le côté plan était 
tourné vers Tobjet; elle concentrait la lumière réfléchie par 
un miroir plan et la réfractait sur robjet.En 1831, Brews- 
ter modifia cet appareil de fagonque la lumière concentrée 
par une lentille bi-convexe périscopique, vint tomber sur 
un miroir plan d'où elle était réfléchie sur un système de 
lentilles composé de deux verres semblables qui la réfrao- 
taient enfin sur l'objet. Outre un appareil éclairant cons^ 
truit par Goring, nous en mentionnerons un imaginé par 
Dujar^in .((838). ]ll^t composé de trois' lentilles achroma- 
tique^ assemblées dans un tube placé sous la platine. Les 
rayons de lumière parallèles venant d'un prisme ou d'un 
miroir plan, sont concentrés graduellement par des lentilles 
dont la plus forte se trouve immédiatement sous l'objet 
situé à son foyer. Si la lumière est trop forte, un écran 
pefcé d'oyvertures de différentes grandeurs est placé de- 
vant le prisme (pi. 1, fig. 9). Oberhauser a ajouté à l'appa- 
reil de Dujardin des diaphragmes à ouvertures très étroi- 
tes. Merz (1843) a également construit un appareil d'é- 
clairage composé de deux lentilles fixées dans un tube 
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et dirigées vers un prisme qui leur fournit la lumière. 
Tous ces appareils sont construits sur ce principe, que 
Tobjet est suffisamment éclairé alors seulement qu'il se 
trouve au foyer des rayons de lumière fournis par le prisme 
ou par les lentilles. Mais, bien que ce principe soit théori- 
quement exact, on reconnaît qu'il est inutile dans la pra- 
tique, et que pour les microscopes de construction 
moderne, on obtient assez de lumière sans cet appareil 
et sans que Tobjet se trouve précisément au foyer des 
rayons lumineux; on peut donc, suivant ma manière de 
voir, se dispenser de l'usage de ce genre d'appareil. Il faut 
aussi tenir compte de Tinconvénient qu'entraîne dans 
ce cas remploi d'un objectif d'une certaine épaisseur 
quand les lentilles sont fixées à demeure sous la platine ; 
enfin, il est assez compliqué et exige une certaine pratique 
de la part de l'opérateur. Le moyen le plus simple d'ap- 
pliquer une lentille condensatrice , est celui qu'Amici 
adapte à ses microscopes; il consiste à mployer une 
lentille planoHX)nvexe qui glisse sur une tige, reçoit la lu- 
mière réfléchie par le miroir et la renvoie sur l'objet ; cette 
disposition nécessite l'addition d'un diaphragme. On peut 
encore augmenter l'intensité de la lumière à l'aide de la 
lentille et du prisme de Selligue , dont nous avons déjà 
parlé et qui renvoient les rayons sur le miroir réflecteur. 
Nobert a fait usage d'une lentille de un tiers de pouce de 
foyer (1) , placée sous la platine au foyer d'un réflecteur con- 
cave, afin d'éclairer l'objet par des rayons parallèles qu'il 
considère comme préférables aux rayons convergents. 
Reade dirige les rayons lumineux obliquement sur l'objet, 
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de façon que la lumière ne soit pas transmise ; il en résulte 
que l'objet se dessine sur un fond obscur, parce que le 
reste du champ de vue n'est pas éclaire ; mais ce moyen 
n'est applicable qu'avec de faibles grossissements et lors- 
qu'il y a un grand intervalle entre l'objet et l'objectif. Au 
surplus, il n'est pas nécessaire d'employer ces différentes 
formes d'appareils éclairants. 

B. — Des parties secondaires du microscope. 

L'examen microscopique des substances organiques 
étant fondé sur une étude anatomique préalable, il est na- 
turel que la partie de l'appareil nécessaire aux recherches 
analomiques, puisse servir en même temps aux observa- 
tions microscopiques. Les procédés de recherche varient 
toutefois ; il faut donc que l'appareil ordinaire de dissec- 
tion soit quelque peu modifié. Ajoutons qu'il y a certains 
accessoires qui sont commandés par la construction gé- 
nérale du microscope, et d'autres enfin que l'on emploie à 
des recherches spéciales ou à des procédés particuliers de 
recherche. Nous parlerons de l'appareil à mesurer et à 
dessiner les objets lorsque nous traiterons de l'usage du 
microscope. 

Parmi les accessoires ordinaires du microscope à dissec- 
tions, nous mentionnerons seulement les suivants : — Des 
presselles plus ou moins fines ; une presselle qui se ferme 
d'elle-même et maintient l'objet immobile sous l'objectif 
lorsqu'on le place sur la platine ; des scalpels de formes et 
de dimensions variées, tel que le scalpel à double lame de 
Valentin, destiné à couper des tranches minces d'égale 
épaisseur. Ce scalpel est formé de deux lames aplaties, 
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coupant des deux côtés, et qu'à l'aide d'une vis ou d'un 
coulant, on maintient parallèles et à des distances différen- 
tes, suivant l'épaisseur que l'on veut donner à la tranche 
(pi. 1, fig. 10). Le microtome d'Oschatz sert aussi à cou- 
per des tranches minces ; il consiste essentiellement en 
une lame horizontale à laquelle un mécanisme particulier 
et compliqué imprime un mouvement de scie très rapide. 
L'objet est disposé devant cette lame dans une case que 
l'on place à diverses hauteurs au moyen d'une vis mi- 
crométrîque. On peut déterminer à l'avance l'épaisseur 
des lames qui sont bien uniformes et d'une finesse extrême. 
Cet instrument est encore construit de manière que la 
tranche puisse être coupée sous l'eau. Ajoutons aux acces- 
soires, des aiguilles droites et courbées, fixées dans des 
manches plats afin qu'elles ne roulent pas quand on les 
pose sur une table ; des aiguilles à cataracte , des plumes 
taillées en pointe, des ciseaux à lames étroites ; le micro- 
tome de Strauss-Durckheim , consistant en ciseaux ter- 
minés par deux lames aiguës ; de petits syphons ou des 
entonnoirs destinés d'une part à tirer d'un verre des petits 
corps, tels que des infusoires , de l'autre, à ajouter une 
goutte de fluide à une préparation ; des lames de cire et de 
liège sur lesquelles on fixe les corps pendant qu'on les pré- 
pare; on se procurera des lames de liège doublées en des- 
sous de zinc ou de plomb , pour les empêcher de se gon- 
doler sous l'influence de l'humidité et les faire tomber au 
fond de3 récipients lorsque la préparation est faite sous 
l'eau ; des vases de verre variés , des meules ^ des scies, des 
limes et des ciseqxix pour préparer les corps durs (par 
exemple les dents); des pinceaux de poils de chameau ^ un 
chalumeau^ une seringue, un appareil à injections, etc. 



— 65 — 

Il est bon de s'habituer à employer le moins d'instruments 
possible. 

Quelle que soit la construction du microscope, des lames 
de verre sont indispensables. Les objets que l'on veut exa- 
miner par transparence sont étendus à leur surface. Leur 
forme et leur grandeur dépendront de la grandeur et de la 
forme de la platine. Le verre qui sert à les former doit être 
plan, incolore, sans aucune teinte rouge, verte ou bleue, 
exempt de stries ou de bulles, et débarrassé de toute trace 
d'oxyde rouge de fer employé à polir le verre et que l'on 
rencontre souvent en soumettant la plaque au microscope, 
ce qui donne lieu à des erreurs ; il faut donc examiner 
avec soin les lames de verre avant de s'en servir. On leur 
donne environ un douzième de pouce d'épaisseur ; tropt 
minces, elles se cassent aisément quand on les nettoie ou 
qu'elles viennent à tomber. Des verres concaves, tels que 
de petits verres de montre, peuvent servir à l'étude d'un 
objet qui nage dans une assez grande quantité de liquide. 
On renferme aussi des animaux vivants dans de petits tubes 
cylindriques ; mais de petites auges, imperméables à l'eau 
et formées de lames planes de verre , conviennent mieux à 
cet usage. Des anneaux de verre sont aussi utiles dans les 
mêmes cas ; on détache ces anneaux d'un tube et on les 
fixe avec du mastic sur une lame de verre^ ou bien encore 
on réunit dans un anneau métallique deux verres, l'un 
plan, l'autre concave, bu deux verres de montre , dans le 
cas, par exemple, où l'on veut y renfermer un animal vi- 
vant, etc. Chacun construit ces accessoires de la façon qui 
convient le mieux à ses besoins. On s'est encore servi de 
verres noirs pour étudier les corps opaques; alors la 
nature de la matière est de peu d'importance ; de petites 

5 
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lames de bois peintes en noir conviennent parfaitenaent à 
cet usage. Les lames de verre minces servent à recouvrir 
les objets soumis à Tétude ; on préfère celles qui sont car- 
rées, d^environ un demi-pouce de diamètre(l)9parcequon 
les saisit avec plus de facilité et qu*on les pose plus aisé- 
ment sur les corps que les rondes. Elles ne doivent pas être 
trop minces, car elles se briseraient trop facilement lors- 
qu'on les essuie ; d*un autre côté, on ne leur donnera pas 
assez d'épaisseur pour qu'elles compriment Tobjet trop for- 
tement ou qu'elles empêchent l'objectif de s'en rapprocher 
et, par conséquent, de se placer au foyer. Pour tout le reste, 
ce qye Ton a déjà dit des grandes lames de verre est appli- 
cable aux autres. Les lames de mica ne sont pas aussi 
bonnes, à cause des rayures et de leur fragilité , cependant 
on peut les employer dans certains cas. 

Parmi les divers appareils, nous mentionnerons d'abord 
le compr essor iiim, que nous trouverons nécessaire à l'é- 
tude de plusieurs objets qui exigent une compression préa- 
lable. Soumises à l'action de cet instrument, les différentes 
parties sont étalées sur une plus grande surface, éloignées 
les unes des autres, maintenues et amenées dans un seul 
et même plan. Ce but est atteint, en partie, par la super- 
position d'une lame mince agissant en raison de son pro- 
pre poids. Afin d'augmenter la pression , particulièrement 
sur les corps élastiques ou plus durs que l'on veut écraser, 
et dans le but d'agir plus uniformément, on a construit un 
appareil spécial, mis d'abord en usage par Purkinge en 
1834. Son compresseur est composé d'un disque de cuivre 
portant en son centre une lame plane de verre ordinaire. 

(1) 13,»'»535. 
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Un anneau de cuivre garni d'un verre plus mince est vissé 
perpendiculairement sur l'objet qu'il peut comprimer 
avec plus ou moins de force. Pour y placer l'objet, on 
tourne l'anneau en dehors au-delà du bord de la plaque de 
cuivre, puis on la referme au moyen d'un crochet et d*une 
goupille, etc. Bien que Purkinge et d'autres observateurs 
se servent de cet instrument dans tontes leurs recherches, 
il paraît trop compliqué et trop lourd. Le verre qui produit 
la pression doit être assez épais, on ne peut donc employer 
un objectif à court foyer ; si ce verre est trop mince, il se 
casse aisément et ne peut être remplacé aussi prcrmptement 
que dans le compresseur de Schiek (pi. i, fig. 11). 
Celui-ci est formé d'une plaque de cuivre carrée por- 
tant en son centre une lame de verre sur laquelle appuie 
une lame mince fiiée dans un anneau métallique mo- 
bile dans là fourche d'un levier articulé au milieu de la pla- 
que de cuivre. En tournant une vis, l'autre extrémité de là 
vis estsoulevéeetl'anneau de cuivre s'abaisse ; mais comme 
il n'est mobile qu'en un sens, la pression n'est pas aussi 
uniforme qu'avec le compressorium de Purkinge, où elle 
s'exerce tout-à-fait perpendiculairement. L'objet est donc 
sujet à s'échapper lorsqu'il est élastique. Oberhauser, Pa- 
cini, Amici et Wallach ont fait subir quelques modifica- 
tions de peu d'importance au compressorium de Schiek. 
Afin que l'objet se roule sur lui-même et se plie lorsqu'on 
opère sur] une membrane, Mandl a ajouté une vis sur 
un côté du compressorium de Schiek; en tournant la vis, 
la plaque supérieure est abaissée sur l'objet et produit son 
effet. Quatrefages a adapté quatre petites tiges à la face 
supérieure du compressorium, afin qu'on puisse le placer 
horizontalement quand on le retourne pour examiner l'ob- 



— 68 — 

jet sur son autre face. Dujardin a aussi modifié quelque 
peu cet iastrument pour le rendre apte à servir avec son 
appareil éclairant. 

Le compressorium doit être construit avec tout le soin 
nécessaire pour que les deux lames de verre soient toujours 
parallèles entre elles, parce que, autrement, la pression ne 
serait pas uniforme. Si les glaces sont rayées par Tusage, 
il faut les changer. Quand on se servira du compressorium, 
on évitera d'employer trop de force , de crainte que le 
verre le plus mince ne soit brisé et la préparation détruite; 
c'est ce qui arrive surtout avec des substances très dures, 
ou lorsqu'un grain de sable est mêlé à un objet mou. Au 
surplus, le compressorium est employé bien moins com- 
munément aujourd'hui qu'à l'époque où Purkinge l'intro- 
duisit dans la pratique, et, en définitive, on peut fort bien 
s'en passer. On s'en sert aussi bien pour écraser des 
corps durs que pour faire voir un objet que l'on veut 
maintenir solidement et dans l'immobilité ; mais, dans ce 
cas même, on peut y suppléer en plaçant de petites boules 
de cire entre les verres, afin de modérer la pression. Avec 
quelque pratique, on apprend bien vite à estimer le degré 
de pression qu'un objet exige ou peut supporter, et on la 
* produit facilement en appuyant sur la lame supérieure 
avec une aiguille ou la pointe d'un canif. 

Certains corps, tels que la tourmaline et le spath d'Is- 
lande sont doués de la double réfraction. Cette propriété 
du spath d'Islande fut découverte par Bartholin en 1669. 
Après la découverte que Malus fit, en 1810, de la polari- 
sation de la lumière par ces corps, Talbot fut le premier 
à appliquer la lumière polarisée au microscope, et Brews- 
ter l'employa ensuite. Si l'on fait usage d'une seule len- 
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tille, on la couvre d'une lame de tourmaline transparente, 
ou bien on la compose de deux verres plano-conveies entre 
lesquels la plaque de tourmaline est collée avec du baume 
de Canada. Une seconde lame de tourmaline est placée sous 
la platine ou dans une des ouvertures du diaphragme. Ces 
tourmalines sont disposées Tune par rapport à l'autre, de 
manière que la lumière du miroir réflecteur soit polarisée, 
c'est-à-dire ne puisse pas être transmise en raison de la ré- 
fraction particulière ; mais le champ de vue paraît noir. Si 
l'on place alors un objet sur la platine, il dépolarise la lu- 
mière et paraît vivement coloré sur un champ opaque. On 
polarise encore la lumière, pour le microscope composé, 
en plaçant une lame de tourmaline sous la platine et l'au- 
tre sur l'oculaire ; mais comme les plaques de tourmaline 
sont toujours un peu colorées et opaques, Nicol, le pre- 
mier, leur substitua deux prismes de spath d'Islande qu'il 
disposa de la manière que nous avons indiquée. Toutefois, 
par ce moyen, le champ de vue était considérablement ré- 
tréci ; en conséquence , Charles-Chevalier introduisit un 
des prismes dans le tube du microscope, entre l'oculaire et 
l'objectif, immédiatement au-dessus de ce dernier; tandis 
que l'autre prisme, disposé comme d'habitude sous la pla- 
tine, était mobile et pouvait tourner jusqu'à ce que le 
champ de vue devînt obscur. L'objet placé sur la platine 
dépolarise la lumière, aiûsi qu'on l'a dit. On peut encore 
polariser la lumière avec des lames de verre qui deman- 
dent à être ajustées d'une manière spéciale. 

Je dois faire remarquer que bien que j'aie beaucoup tra- 
vaillé avec les prismes de Nicol, je n'ai pas trouvé les ap- 
pareils polarisateurs, quels qu'ils soient, dignes des appli- 
cations étendues qu'en ont fait divers observateurs. Ils ne 
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sont propres qu*à Tobseryation de certains objets, comme, 
par exemple, les cristaux, la structure des globules d'ami- 
don ou le cristallin. En gtoéral, toutefois, on peut à peine 
dire que les caractères particuliers de structure soient ren- 
dus plus distinctement visibles atec un microscope éclairé 
par la lumière polarisée. 

La polarisation dont il a été question ci-dessus, est la 
forme ordinaire. On n*a pas encore appliqué au microscope 
la polarisation circulaire, qu*on emploie pour reconnaî- 
tre la densité de plusieurs liquides (tels que différentes es- 
pèces de bière, des solutions sucrées, comme Turine dia- 
bétique) . 

On aura encore moins souvent recours à C appareil élec- 
trique particulier construit par Plôssl. On a récemment 
fait usage d*un appareil électrique rotatoire, afin d*exciter 
les contractions des fibres musculaires placées sous le mi- 
croscope (Weber). Dans le but de protéger l'objectif con- 
tre l'action des agents chimiques, ou pour éviter qu'il 
plonge dans un liquide, on se sert d'un protecteur consis- 
tant soit eu une petite cloche de verre, soit en un petit 
cylindi e portant à son extrémité un verre plan et vissé sur 
Tobjectif. Quand on veut observer dans la position hori- 
zontale, on peut adapter un tube contenant un prisme à 
Tobjectif que l'on plonge alors dans le liquide. Wagner 
et Donné ont construit des formes particulières d'appareils 
pour démontrer la circulation du sang dans la membrane 
des pattes de grenouille. J'emploie, dans ce cas , une lame 
de li^e sur laquelle la grenouille , enveloppée dans un 
lix^ge, est solidement fixée ; le membre et chaque doigt sont 
maintenus par des anses de fil qui traversent le liège, et 
soQt assujettis de mamèr e que la membrane de la patte est 
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étendue et se présente immédiatement à une ouvierture de 
plusieurs millimètres, pratiquée dans le liège et donnant 
passage à la lumière ; en serrant ou en lâchant les anses 
qui entourent le meitibre, la circulation sera dccélérée ou 
retardée. Cet appareil, ainsi que d'autres appropriés à des 
recherches spéciales, peuvent être disposés suivant le goût 
ou les exigences de l'observateur. 

Enfin, les recherches microscopiques réclament souvent 
l'emploi des agents chimiques. Parmi ceis agents, nous ci- 
terons en particulier l'eau distillée, l'alcool, la térében- 
thine, le baume de Canada, différents acides, et spéciale- 
ment les acides acétique , chromique , sulfurique , chlory- 
drique , iodique (recommandé, au lieu de l'acide acétique, 
par Platner pour la démonstration des noyaux ou des cel- 
lules), des solutions de carbonate de potasse, de potasse 
caustique, de sel et de sucre ordinaires, de teinture d'iode 
pour déceler la présence de l'amidon, etc. Charles-Cheva- 
lier a construit un appareil pyro-chimique, composé d'une 
platine sous laquelle se trouvent deux lampes à l'alcool 
destinées à la chauffer ainsi que l'objet qu'elle sup- 
porte. 

Nous pouvons clore cette section par une courte descrip- 
tion de la boîte qui renferme le microscope et qui doit être 
construite comme les autres Qoffrets destinés à conserver 
les instruments. Il faut qu'elle soit solide mais non pas 
massive, et formée de matériaux secs qui n'absorbent 
pas l'humidité. Il est essentiel que les objets soient com- 
modément disposés dans la boite, de manière à empêcher 
qu'ils ne se heurtent ou ne soient ballottés lorsqu'on 
transporte l'instrument. Sous ce rapport, les instruments 
français sont supérieurs aux autres. Il vaut mieux faire 
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doubler les parties qui Texigenti de velours ou de drap 
au lieu de peau. On trouvera commode d'avoir, pour le 
voyage, une botte d'emballage plus ordinaire, dans la- 
quelle on abritera l'instrument contre toute chance de 
dégftt. 
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CHAPITRE III. 



INSTRUCTIONS SDR L*IJSAQB DD MICROSCOPE DIOPTRIQUB COMPOSÉ. 

L'usage pratique du microscope s'acquiert bien plus fa- 
cilement lorsqu'on est dirigé par une personne habile à 
s'en servir, ainsi que par l'étude particulière et l'expé- 
rience personnelle , que par l'observation de plusieurs rè- 
gles qui, en conséquence de la nature du sujet, doivent 
nécessairement être imparfaites. Nous devons, au surplus, 
prendre en considération les dispositions diverses de l'ins- 
trument, les propriétés différentes des lentilles, la dexté- 
rité et les facultés de l'observateur, ainsi que la variété des 
objets sur lesquels portent les observations microscopi- 
ques. Tandis que quelques personnes emploient le mi- 
croscope uniquement pour se récréer ou tout au plus pour 
observer les formes variées des objets, d'autres cherchent à 
démontrer le but de ces formes en découvrant les principes 
et les lois qui les gouvernent. Ce n'est qu'autant que 
ces deux classes d'individus continuent à être de simples 
observateurs, que la manière de faire usage de l'instrument 
est invariable ; car dès qu'on tente de chercher la cause du 
fait observé, il faut aussitôt adopter ime nouvelle disposi- 
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tion de Tobjet , et comme, dans ce cas, on ne peut donner 
que des renseignements généraux , il est très important 
de se bien familiariser avec Finstrument , d'être très ingé- 
nieux et persévérant, et d'avoir cette sûreté de vision 
qu'une longue pratique peut seule procurer. 

Dans les pages suivantes, nous ne pourrons donc donner 
nos renseignements que d'une manière générale, nous pro- 
posant, dans ce chapitre, d'indiquer simplement les règles 
que l'on doit suivre pour conserver et disposer le mi- 
croscope , pour l'éclairage et la préférence à donner aux 
grossissements, et pour le choix, la préparation, l'observa- 
tion et la description de l'objet; en dernier lieu, nous trai- 
terons de la mesure , du de^in et do la conservation des 
objets. 

Les personnes qui possèdent an microscope et en font 
usage, doivent surtout veiller à sa conservation , et réelle- 
ment, l'état dans lequel un observateur maintient son ap- 
pareil, peut être considéré comme un indice de la manière 
dont il dirige ses observations. Lorsqu'un microscope sert 
continuellement, il vaut mieux ne pas le démonter; on 
peut le garantir de la poussière, etc., en le couvrant d'une 
cage de carton ou de bois mince sur les joints de laqtietle 
on collera du papier. Quoiqu'un cylindre de verre offle 
davantage , il est plus exposé à des accidents et n'empê^ 
chepas l'action: nuisible des rayons solaires directs. 

L'iostrument sera tenu à l'abri de Thumidité , des chocs 
ou commotions violentes qui pourraient déranger le cen- 
trage des lentilles. Il est moins facile de préserver les len- 
tilles de la poussière ou des traces des doigts. On enlève la 
poussière d'abord avec un pioceau doux de poib de eha^ 
meau *y s'il devient nécessaire de nettoyer les verres, sur- 
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tout lorsqu'ils sont humides ou salis par le contact des 
doigts, on pourra faire usage d'un morceau de linge fin qui 
ne soit pas trop usé, de crainte que les brins de fil n'adhèrent 
à la lentille et ne troublent l'observation. La peau souple 
n'est pas aussi bonne , parce qu'elle devient raide quand 
elle a été mouillée et que les corps étrangers , par exem- 
ple des grains de sable, s'y attachent aisément et raient 
les lentilles lorsqu'on les nettoie. Il est encore plus mauvais 
d'employer à cet usage de la soie, qui laisse souvent sur le 
verre une légère couche grasse. Il est bon de nettoyer les 
lentilles en conduisant la main circulairement , de manière 
que si, par une cause quelconque, on les raie, les traits 
soient concentriques à 'la circonférence du verre, ce qui est 
moins nuisible que lorsqu'ils traversent le centre. Si la len- 
tille était ternie, on pourrait la nettoyer avec un peu d'es- 
sence de térébenthine (1) ; mais il faut s'en servir rapidement 
pour qu'elle nep/nètre pas entre les deux verres qui com- 
posent la lentille, lorsqu'ils sont collés avec le baume de 
Canada. Quand on a employé des agents chimiques^ parti- 
culièrement ceux qui pourraient attirer de l'humidité 
sur l'objectif, il faut nettoyer les lentilles immédiatement 
après l'observation. Sous ce rapport, l'acide hydro-sulfuri- 
que attaque fortement le fiint-glass qui contient une grande 
quantité de plomb et dont la surface plane est en dehors 
dans nos objectifs achromatiques ; il faudra donc éviter de 
laisser un microscope dans un laboratoire de chimie. Lors- 
que, pendant l'hiver, on transporte le microscope d'une 
chambre froide dans une pièce chaude, et qu'il se couvre 
d'humidité, il est préférable, ou d'attendre que l'humidité 

(1) L* alcool absolu est bien préférable. 

C.-C. 
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se soit dissipée ou de tenir Tinstrument devant le feu pen- 
dant quelques moments, plutôt que de nettoyer tout l'ap- 
pareil. En général, il vaut mieux éviter des nettoyages trop 
fréquents, moins nécessaires pour l'objectif parce qu'il est 
dirigé en bas et ne se salit ordinairement que faute de 
soins et lorsqu'on place l'objet sous la lentille; l'oculaire, 
tourné vers la partie supérieure, est sali plus aisément ' 
par le contact des cils. 

Ce que nous avons dit des lentilles est également appli- 
cable aux lames de verre sur lesquelles on place les objets, 
et aux lames minces. Celles-ci seront nettoyées, quand cela 
deviendra nécessaire, avec delà batiste fine humectée d'eau 
ou de térébenthine (1); il faut aussi avoir soin de les bien 
nettoyer lorsqu'on y place l'objet soumis à l'observation. 
Comme ces lames ne sont pas d'un prix élevé, il ne faut 
pas se servir long-temps des mêmes verres, parce qu'on 
les raie avec facilité en les nettoyant. On essayera les 
nouveaux verres avant de s'en servir, pour reconnaître s'ils 
sont rayés ou autrement altérés, ou bien si quelque^ubs- 
tance étrangère est attachée au verre ou à l'objet qu'on 
examine, parce que, dans ce cas, ils ne se trouveraient pas 
au même foyer. En tournant l'oculaire ou l'objectif sur son 
axe pendant l'observation, le mouvement fera reconnaître 
la position exacte de la poussière ou de la raie. 

Plusieurs observateurs se servent toujours du micros- 
cope dans la position verticale, d'autres dans la position 
horizontale. La préférence est déterminée par l'habitude. 
Si l'instrument est employé verticalement, il faut qu'on 



(1) L'alcool absolu est bien préférable. 

C-C. 
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se tienne debout pendant l'observation; il en résulte 
qu'une personne qui travaille pendant plusieurs heures 
consécutives, sera exposée à éprouver une fatigue générale 
et plus particulièrement de la douleur dans les muscles du 
cou et de l'oppression à la poitrine ; on prétend aussi que 
le fluide lacrymal peut- tomber à la surface antérieure de 
la cornée, et qu'en s' accumulant en plus grande quan- 
tité il trouble l'observation ; cette objection est peut-être 
plus théorique que réelle. Quand on se sert du microscope 
dans la position horizontale, on a l'avantage de pouvoir 
s'asseoir pendant qu'on fait les préparations ainsi que du- 
rant les recherches; les mouvements de la main seront 
aussi plus sûrs, parce que le coude peut porter sur la 
table ; cette position est encore la plus commode lors- 
que l'observateur veut dessiner un objet à la chambre 
claire; mais la puissance de l'éclairage est peut-être un 
peu moins grande que dans la position verticale, car il 
faut employer un prisme quand le tube du microscope est 
coudé. 

Lorsqu'on est sûr que l'instrument est en bon état, il 
faut avoir soin d'ajuster exactement toutes ses parties. La 
table sur laquelle il repose doit être bien assise, pour que 
les secousses ne puissent lui imprimer aucun tremblement, 
ce dont ou s'aperçoit très facilement pendant l'observation, 
car il suffit qu'une personne se promène dans la chambre 
pour que le mouvement de l'objet placé sous le microscope 
n'échappe pas à un observateur attentif. La surface de la 
table doit être horizontale, ou bien le microscope sera placé 
horizontalement, soit en le nivelant par un procédé quel- 
conque, soit au moyen des vis calantes lorsque l'instrument 
en est muni ; autrement , les objets suspendus dans un li- 



quide, suivront la loi de la gravité el parfois disparaîtront 
entièrement du champ de vue. On comprend, sans doute, 
que la table sera d'une hauteur convenable à l'observateur, 
qu'il soit assis ou debout, de manière que ses mouvements 
ne soient pas gênés et que la position ne le fatigue pas. Il 
est bon d'avoir une table particulièrement destinée à rece- 
voir le microscope et les autres appareils. 

L'éclairage peut être produit par la lumière du jour ou 
paruoe lainière artificielle. Si l'on se sert de la première, 
la croisée qui éclaire la pièce où se trouve placé le micros- 
cope, devra de préférence être exposée au Nord, parce 
qu'on obtient ainsi la lumière la plus constante et que l'ob- 
servateur n'est pas incommodé par les rayons directs du 
soleil. Il serait à peu près inutile de fermer les volets des 
autres croisées et de ne donner accès qu'à la quantité de 
lumière qui peut tomber sur le réflecteur, de façon que la 
pupille soit plus dilatée et reçoive un plus grand nombre 
de rayons; ajoutons que si la pièce n'est pas convenable- 
ment éclairée, on est gêné pour préparer et dessiner l'objet 
que l'on étudie. AQude garantir l'objet contre la lumière 
réfléchie , on pourra Hier un écran devant la platine el 
l'objectif. L'horizon devra être aussi Libre qu'il sera pos- 
sible et ne présenter ni conslruclion élevée et surtout do 
couleur sombre , ni des objets qui se balancent devant la 
croisée. D'après mon expérience, un ciel à nuages blancs 
fournit la meilleure lumière ; il y a peu de personnes qui 
préfèrent un ciel bleu pur. Si le ciel est bleu et traversé de 
temps à autre par des nuages blancs, l'observation est trou- 
blée, parce que l'éclairage change à tous moments. Par un 
temps couvert, la lumière est généralement insuffisante. Il 
ne faut jamais avoir recours à la lumière directe du soleil , 
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si ce n'est pour étudier certains corps moins transparents, 
et alors même , n'en faire usage que pendant quelques 
instants. La vive lumière du soleil fatigue les yeux; on a 
cherché à combattre cet inconvénient en adaptant des 
verres colorés (bleus ou rouges) à l'oculaire ou sur l'objec- 
tif ; cette lumière rend parfois invisibles des objets très 
transparents et produit des apparences de stries et de 
flammes tremblottantes , encore plus prononcées lorsque 
l'objet n'est pas parfaitement immobile; il arrive aussi que 
par l'effet de la diffraction, les corps se montrent entourés 
de franges irisées. Un bon nombre d'erreurs anciennes et 
même modernes, sont dues à l'usage d'une vive lumière 
solaire. Goring a conseillé de recevoir les rayons directs 
du soleil sur un miroir recouvert de plâtre à mouler ou de 
papier blanc qui les réfléchit ensuite sur l'objet ; mais 
on n'obtient pas de meilleurs résultats par ce moyen qu'à 
l'aide de la lumière ordinaire. Les rayons solaires peuvent, 
au contraire, être employés quelquefois pour étudier des 
corps opaques moins fortement amplifiés, ou ceux qui ont 
des couleurs foncées et brillantes. 

Quand on se sert de la lumière artificielle , il faut em- 
ployer de préférence une lampe d'Argand^ dont la flaminc 
est bien blanche et immobile ; la bougie ou la chandelle 
présentent des inconvénients, parce que la flamme ne brûle 
pas sans osciller et que la chandelle s'use pendant l'obser- 
vation, en sorte qu'il devient nécessaire de changer cons- 
tamment la position du réflecteur ou celle de la bougie. 
J'ignore si la flamme du gaz liquide est applicable aux re- 
cherches microscopiques. Il est inutile de se servir de plus 
d'une flamme , car le réflecteur ne peut être dirigé que 
vers une seule lumière à la fois. La lampe sera placée de 



— 80 — 

telle manière que les distances du miroir à celle-ci et à 
l'objet, soient à peu près égales. 

Au surplus , je dois conseiller à mes lecteurs de ne pas 
faire usage de la lumière artificielle, bien que je sache que 
plusieurs observateurs distingués font toutes leurs recher- 
ches le soir. La lumière artificielle fatigue Tœil bien plus 
que celle du jour; elle est moins fixe, et souvent il en 
résulte une apparence de tremblement dans les objets sou- 
mis à Tétude ; en outre, les couleurs ne sont plus appa- 
rentes, et personne, assurément, ne niera que les recher- 
ches anatomiques ne présentent de plus grandes difficultés 
le soir que durant le jour. Je ne donnerai la préférence à 
la lumière artificielle que dans le cas où l'on observe 
des objets opaques , colorés profondément , des prépara- 
tions injectées, par exemple, et surtout quand on a recours 
à une puissante amplification. Le conseil donné par Grif- 
fith, défaire passer la lumière d'une lampe, dont le jaune 
est ordinairement la couleur prédominante, à travers un 
verre teint de la couleur complémentaire, afin de produire 
de la pure lumière blanche , ce conseil est aussi mauvais, 
au point de vue théorique, que Tidée émise par Brewster, 
d'employer une lumière homogène ; il manque d'exactitude 
pratique. Quand l'objet est opaque, on ne se sert pas du 
miroir réflecteur, si ce n'est avec leLieberkuhn ; dans tous 
les autres cas, l'objet doit être observé à la lumière réfléchie 
dont on augmentera l'intensité par les moyens déjà indi- 
qués. Fait-on usage de la lentille de Selligue , on aura le 
maximum de lumière en tournant le côté plan vers la lu- 
mière et le convexe vers l'objet, lorsque la lentille est 
piano-convexe. Pour l'éclairage artificiel, la lumière doit 
être placée très près de la lentille. 
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D'un autre côté, si on se sert de la lumière transmise, le 
miroir réflecteur devra être dirigé plus ou moins oblique- 
ment vers l'objet d'où elle émane, et l'on trouvera facile- 
ment alors le maximum d'éclairage en faisant exécuter 
divers mouvements au miroir. Lorsqu'on emploie la lu- 
mière naturelle, ce que nous considérons comme constant 
dans les remarques suivantes, on trouve la lumière 
qui éclaire le champ de vue tantôt plus forte et rou- 
geâtre, tantôt plus faible et tirant davantage sur le bleu. 
En général, aucune de ces lumières n'est convenable aux 
observations ; il faut que le miroir soit placé de manière à 
fournir de la lumière blanche ; afin d'y parvenir, il est 
souvent nécessaire de le tourner un peu sur le côté ; cette 
disposition est encore utile lorsqu'un objet placé de- 
vant le miroir empêche l'accès de la lumière. Pour obtenir 
un bon éclairage, le réflecteur doit être tantôt rapproché, 
tantôt éloigné de l'objet, pourvu toutefois que la structure 
du microscope permette ce mouvement de va et vient. 

Nous avons déjà examiné les moyens qui permettent 
d'augmenter et de diminuer l'éclairage à l'aide d'un dia- 
phragme. Si le diaphragme n'existe pas, ce qui n'arrive 
presque jamais avec les instruments modernes, il faut 
changer la position du miroir ou bien y projeter de l'om- 
bre avec la main. Quoiqu'il soit moins commode de pro- 
céder ainsi que de changer les ouvertures du diaphragme, 
il est pourtant plusieurs circonstances où cette manœuvre . 
peut être préférée avec avantage ; quelques personnes re- 
muent constamment le miroir pendant l'observation pour 
placer l'objet dans des éclairages variés et surtout afin de 
l'éclairer d'un côté tandis que l'ombre tombe sur le côté 
opposé ; on peut également obtenir ce résultat avec ledia- 

6 
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phragme, lorsqu'on n'emploie que la moitié d'une outer- 
ture. Le plus grand nombre des observateurs laisse ra 
même temps le miroir dans la même position » une fois 
qu'il est convenablement disposé ; il faut alors veiller à ce 
que les vis sur lesquelles pivote le miroir ne se relâchent 
pas 9 de peur que la position ne varie tandis que l'on 
observe. Quand on change l'éclairage, il est quelquefois 
nécessaire de modifier l^èrement la distance entre l'objec- 
tif et l'objet. 

Relativement au choix du grossissement convenable, j'ai 
déjà plusieurs fois conseillé l'usage des oculaires faibles et 
des objectifs puissants , parce qu'ainsi on obtient une meil- 
leure image qu'avec le procédé inverse. Les objectifs sont 
ordinairement construits avec plus de précisicm que les 
oculaires, et bien que l'image formée par l'objectif puisse 
être amplifiée lorsqu'on la regarde à travers l'oculaire, 
elle ne devient ni plus lumineuse ni phis nette. Les com- 
mençants se trompent souvent sur ce point , parce qu'il 
est plus commode d'avoir une grande distance entre l'ob- 
jet et l'objectif, soit au moment où l'on place l'objet sur la 
platine, soit durant l'observation, en employant un puissant 
oculaire et un faible objectif; il peut aisément arriver 
que l'objectif vienne en contact avec la lame sur laquelle se 
trouve l'objet, et que ce dw'nier soit déplacé en même temps 
que la lentille sera ternie. Quand l'oculaire est très puis- 
sant, sa surface devient trop peu étendue pour embrasser 
toute l'image formée par l'objectif, car la largeur du champ 
de vue et l'intensité de l'éclairage décroissent avec les dia- 
mètres de l'oculaire et de l'objectif ou suivant le grossisse- 
ment dont on fait usage. Il est donc préférable pour les 
commençants, de choisir un objectif plus faible et de s'en 
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Servir à rechercher rohjet et à ie copd^iire au centre du 
champ visuel ; ils le trouverout ensuite avec beaucoup plus 
de certitude au moyen des lentilles plus puissantes. Le 
praticien plus exercé p^ut certaipement recourir de suite 
au grossissement qu'il croit le mieux approprié à l'obser- 
vation. 

En général, on doit avoir soin de varier le grossisse- 
ment le moins que Ton pourra, et quand cela sera possible, 
l'observateur devra toujours se servir du même micros- 
cope, parce qu'il est plus facile de se familis^riser ainsi 
avec la disposition de l'instrupa^nt Qt les qualités des len- 
tilles, et de reconnaître la combinaison d'objectifs et d'o- 
culaires çui donne Içi meilleujre image; mais, surtout, on 
peut déterininer plus rapidemetpt la véritable grandeur de 
différents objets , et, en même temps , il est plus facile de 
démontrer leurs proportions à d'autres personnes , lors- 
qu'on ne se sert .que d'un oïi de deax grossis3eJ3aentspour les 
dessiner. Il n'esj pas rare de rencontrer sur une même 
planche des objets dessinés sur des échelles diverses, quoi- 
que la différence .soit jpeut-être fort pe^ sensible , et il en 
résulte que la comparaison , de la,^randqur des objets pré- 
sente beaucoup de difficultés.. En résumé, deux grossisse- 
ments suffiront : l'un plus Jfaible, l'autre plu3 fort. On peut 
adopter, pour le plus faible^ un grossissement linéaire 
de 20 à 50 diamètres ; pour le plus fort, un grossissement 
linéaire de 300 à 400, et au plus de 500 diamètres. Cette 
amplification est employée par les meilleurs observateurs ; 
il en est un bon nombre dont les recherches gont gé- 
néralement faites avec un grossissement de 300. Une forte 
amplification n'a pas autant d'importance qu une image 
pure et nette. De très hauts pouvoirs de mille fois ou plus. 
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produisent très fréquemment une mauvaise image, en par- 
tie à cause de la faiblesse de la lumière , en partie parce 
que les contours des objets ne se montrent pas avec assez 
de netteté; il est bien rarement nécessaire d'avoir recours 
à d*aussi hauts pouvoirs pour examiner les parties les plus 
délicates des objets. 

Nous avons déjà parlé des diverses combinaisons des 
objectifs avec les oculaires, et nous verrons tout à l'heure 
que chacun doit calculer le pouvoir pour lui-même. Afin 
d'augmenter ce pouvoir, on peut, soit changer l'oculaire 
ou l'objectif, soit les deux, soit allonger le tube du micros- 
cope ; mais, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, 
bien que l'image augmente lorsqu'on emploie le dernier 
procédé, il en résulte une diminution de la lumière, du 
champ de vue et de la netteté de l'image. On devra donc 
y avoir recours très rarement. 

Im préparation de l'objet soumis à l'étude exige la 
même précision et la même dextérité que les dissections 
anatomiques; le succès des recherches dépend du soin 
que l'on apporte à la préparation, et ce n'est que dans des 
cas fort rares que l'on peut s'en dispenser. Mais le grand 
nombre des corps aussi bien que les dispositions indi- 
viduelles, s'opposent à ce que l'on puisse établir autre 
chose que des règles générales pour la préparation des 
objets, et il adviendra souvent que l'on emploira beau- 
coup de temps et plusieurs procédés avant de décou- 
vrir celui qui permettra d'analyser bien nettement la 
structure des différentes parties. D'un autre côté, deux ob- 
servateurs peuvent arriver au même résultat par différen- 
tes méthodes , et chacun d'eux estimera que son mode de 
préparation est le meilleur 
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II faut d'abord reconnaître si Tobjet se prête aux recher- 
ches microscopiques. Noys n'avons pas seulement en vue 
■ les cas dans lesquels le microscope ne peut nous fournir 
des caractères plus prononcés que ceux que nous aperce- 
vons à l'œil nu , non plus que ceux où le microscope en 
fournit moins encore, parce que les différences qui peu- 
vent exister moins dans les parties élémentaires que dans 
leur disposition , disparaissent fréquemment sous le mi- 
croscope, quoiqu'elles soient visibles à l'œil nu. Nous en- 
tendons parler ici de ces influences extérieures qui font 
que les objets se montrent à nos yeux dans des conditions 
qui ne sont plus normales. Actuellement, nous poserons 
comme règle de ne jamais soumettre au microscope un 
corps qui n'est pas parfaitement frais, au moins pour le 
premier examen. Il est certain que l'observateur devra être 
bien familiarisé avec les changements que détermine la 
mort et l'influence des agents externes (l'air, l'eau, le 
froid, etc.). Nombreuses sont les erreurs qui se sont glis- 
sées dans la science, parce que les observateurs ont fait un 
mauvais choix de matériaux et ont observé et décrit des 
formes qui avaient cessé d'être normales. Il ne faut pas 
oublier non plus, que tandis que plusieurs parties des 
animaux et des plantes conservent long-temps après la 
mort les formes naturelles et la disposition des parties 
élémentaires, et peuvent en conséquence servir à la 
fois aux recherches anatomiques et microscopiques, il en 
est d'autres, surtout dans le règne animal, chez lesquelles, 
au contraire , la forme et la disposition se montrent sous 
des conditions qui nous permettent à peine de former des 
conjectures relativement à leur état naturel. Je rappel- 
lerai seulement à ce sujet, les recherches relatives à la 
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rétine, et les opinions erronées sur la structure de 
cet organe , nées pour la plupart du mauvais choix de 
l'objet. 

Les règles essentielles pour la préparation des objets 
destinés aux recherches microscopiques, dépendent, en gé- 
néral, de la consistance de ces objets. Le but de la prépa- 
ration est de réduire les parties opaques à un tel état de 
ténuité, et les corps fluides à une couche si mince, que 
l'on puisse faire usage de la lumière transmise. En consé- 
quence, les substances opaques que l'on ne peut rendre 
transparentes ou que l'on ne veut examiner qu'à la lumière 
réfléchie, n'exigent aucune autre préparation que celle qui 
est nécessaire pour les fixer sur un fond convenable. On 
devra les poser sur la platine et les étudier de la manière 
que nous avons déjà indiquée en traitant de l'éclairage des 
corps opaques par la lumière réfléchie. Il sera bon, s'il est 
possible, de disposer en même temps la surface de l'objet 
de façon qu'elle soit plane et que cette surface entière se 
présente à égale distance de l'objectif. L'image est plus 
lumineuse lorsqu'on la voit sur un champ poU. Si le corps 
n'est pas brillant par lui-même , on peut lui donnef cet 
aspect au moyen d'une mince couche d'eau , de térében- 
thine ou de quelque autre vernis. 

Lorsque, au contraire, l'objet doit être observé sur une 
lame de verre, au moyen de la lumière transmise, et s'il 
n'a que peu de consistance, il faut en couper une tranche 
aussi mince que possible. Cette opération exige une certaine 
habitude, surtout quand on veut obtenir une tranche dé 
quelque étendue. On emploie rarement des ciseaux à cet 
usage, parce qu'ils exposent à éôraser l'objet. Il vaut 
mieux se servir d'un couteàii ordinaire bien tranchait ou 
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à large lame, lorsqu'on a besoin de tranches plus grandes ; 
' dans ce cas, ainsi que dans d'autres, on peut avoir recours 
à un rasoir bien affilé. Le couteau double de Valentin est 
fort utile pour couper de larges tranches que Tobservaleur 
a rintention de conserver. En général, on coupera plus fa- 
cilement avec un couteau ordinaire. Afin que la tranche se 
détache plus aisément du couteau , il faut laisser tomber 
une goutte d'eau sur le corps ou tremper l'instrument 
tranchant dans ce liquide ; il sera môme nécessaire parfois 
d'opérer la section dans l'eau. Dans le cas où l'objet serait 
très petit, délicat et difficile à tenir entre les doigts, on le 
posera sur un morceau de liège mince ou bien on le fixera 
sur ce dernier et on coupera les deux à la fois. On se ser- 
vira également de la moelle du sureau ou d'une plume 
d'oie. Le microtome d'Oschatz serait utile pour tailler un 
grand nombre de pièces semblables, si cet instrument n'é- 
tait pas si compliqué et d'un prix aussi élevé* Pappenheim 
se sert d'un rabot pour faire des lames très longues ; au 
moyen d'un rabotage répété, il divise le corps en plusieurs 
copeaux minces; mais le corps doit être durci dans une so- 
lution de carbonate de potasse ou dans la créosote^ dont 
nous allons bientôt nous occuper. 

Si la std>stânce est trop dure pour qu'il soit possible de 
la couper avec un scalpel, il faut se servir d'une lime ou 
d'une meule. Dans ce cas, .on unira bien un des côtés 
de l'objet, que l'on fixera solidement avec de la gomme ou 
de la cire à cacheter, sur un mandrin de bois , puis on 
usera l'autre côté avec la lime ou la meule. Durant cette 
opération , il est préféraible de fixer le corps sur une lame 
de verre, afin de ne pas le perdre de vue et de savoir s'il 
est assez mince pour être éclairé par la lumière trané- 
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mise. On dissoudra la gomme ou la cire à cacheter en 
faisant tremper la préparation dans l'eau froide pen- 
dant quelque temps. Dans la plupart des cas, la pièce 
entière devra être d'une égale épaisseur ; mais, parfois, on 
peut la couper plus mince dans certains points que dans 
d'autres, pour mettre mieux en évidence la disposition des 
parties élémentaires. Les lames seront coupées en diffé- 
rents sens, longitudinalement et transversalement, de ma- 
nière qu'on puisse avoir une image distincte des éléments 
constitutifs et de leurs positions relatives, quand on les 
examine de face ou de profil. 

Enfin , si l'objet est très mou, en sorte qu'il ne puisse 
être coupé en lames assez minces, on pourra obtenir un 
degré de ténuité convenable en en comprimant une petite 
portion ; dans ce cas, on fera usage de l'un des compres- 
seurs, ou^bien l'objet sera recouvert d'une lame de verre 
mince que l'on pressera légèrement avec une aiguille con- 
tre la plaque de verre qui supporte les corps. Ceux-ci sont 
quelquefois tellement mous, que le poids de la lame mince 
suffit pour les rendre assez minces et assez transparents. Si 
l'on craint que la pression ne soit trop forte (comme, par 
exemple, lorsqu'on étudie les mouvements des infusoires 
dans un fluide) ou lorsque l'observateur désire voir une 
lame plus ou moins mince de l'objet, on placera entre les 
deux verres un cheveu délié oaun autre objet très mince, à 
une distance plus ou moins grande de l'un des bords ; le 
corps interposé de cette façon s'opposera à une trop forte 
pression. Si les parties élémentaires sont dans un fluide, 
il est presque toujours ou toujours inutile de le préparer, 
et il suffit de mettre une petite goutte du liquide sur le 
verre et de la couvrir d'une glace mince, pour lui 
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donner Taspect d*une pellicule transparente au moyen 
d'une pression plus ou moins forte. 

Parfois il peut être utile de durcir la substance afin de 
pouvoir couper quelques portions des parties les plus mol- 
les. Dans ce but, on a recours à Talcool, à la créosote, au 
carbonate de potasse, et surtout à Tacide chromique très 
étendu. L'acide chromique facilite la séparation des élé- 
ments lorsqu'on les prépare avec des aiguilles, et les rend 
plus distincts en les colorant en jaune. Les éléments du 
plus grand nombre des substances animales se conservent 
sans altération dans l'acide chromique dilué; plusieurs 
d'entre eux deviennent plus distinctement visibles que 
dans leur état ordinaire ; ce réactif est donc particuliè- 
rement utile pour la conservation des objets soumis à 
l'observation microscopique. Il est un autre mode de pré- 
paration qui consiste à dessécher le corps, puis à en déta- 
cher des tranches minces qu'il faut ensuite ramollir dans 
un liquide avant de les soumettre à l'observation . On peut 
préalablement faire macérer, bouillir ou traiter d'au- 
tres portions par les agents chimiques, par exemple 
l'élher ou la térébenthine, afin d'en séparer les par- 
ties grasses; l'acide chlorhydrique pour dissoudre la 
chaux ; l'acide acétique ou iodique dans le but de déce- 
ler les noyaux des cellules; l'acide sulfurique pour faire 
voir l'épiderme des cheveux; l'iode pour connaître les 
globules d'amidon; l'indigo ou le carmin pour étudier 
le canal alimentaire des infusoires. On peut faire des cou- 
pes transversales de poils, en se rasant ou en fixant les 
poils dans une fente (comme pour faire une brosse) et en 
les coupant en travers, etc. Chaque observateur adoptera , 
du reste, le procédé qui lui paraîtra le mieux approprié. 
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caPy dans des cas semblables, qaelqaes personnes auront 
recours à un moyen de préférence h un autre qui demande 
plus de soins. Ainsi, par exemple, il est plus facile de se 
procurer une lame mince de Tos ethmoïde, quand on veut 
observer les molécules osseuses, que de faire la même pré- 
paration sur un plus grand os, et ainsi du reste. Nous ne 
pouvons pas aborder ici la description de l'effet produit par 
les agents chimiques en général ; nous renverrons nos 
lecteurs aux traités de chimie. 

Il suffit souvent, pour le plus grand nombre de parties 
des plantes et plusieurs de celles des animaux, de les cou- 
per en tranches minces ; mais la majeure partie des subs- 
tances animales exige d'autres procédés, surtout quand 
elles sont ou assez tendres ou trop dures pour qu'il soit 
possible d'eu formel des tranches minces. Dans ces diffé- 
rents cas> on place un fragment de la substance sur une 
lame de verre et on le divise en parties aussi petites 
que possible avec un scalpel à pointe déliée ou avec une 
aiguille. Cette opération a pour effet de séparer et d'isoler 
les parties élémentaires, tandis qu'en même temps de plus 
grands échantillons peuvent être mieux étudiés dans leurs 
dispositions relatives, lorsqu'ils sont divisés de celte ma- 
nière. On fait quelquefois cette préparation à l'aide d'une 
loupe. 

Il est nécessaire d'ajouter un liquide à la préparation 
avant d'examiner les tranches ou les fragments d'un corps ; 
L'un des buts principaux de cette addition, est d'empê- 
cher que la substance ne se dessèche par l'évaporation ; 
d'ailleurs, les parties élémentaires se séparent pendant 
qu'on dissèque, de manière qu'elles n'adhèrent pas entre 
elles Qu à h I«me de verre, mais restent mobiles et nagent 
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librement dans le liquide ; en même temps, la surface du 
ccwps devient lisse et reçoit une espèce de poli, tout en 
acquérant plus de transparence et pins de netteté dans les 
contours. Ce n'est que dans le cas où Ton vent faire voir 
les bords de l'objet d'une manière plus prononcée , ou 
lorsque le liquide rend les parties trop transparentes, que 
l'on se dispense d'en ajouter. Quand les parties élémen- 
taires se trouvent naturellement placées dans un liquide, 
il est ordinairement inutile d'en ajouter un autre, à moins 
que ces parties ne soient tellement nombreuses, qu'elles 
encombrent tout le champ de vue et que la liberté de 
leurs mouvements en soient gênés. 

Comme le plus grand nombre des tissus des règnes ani- 
mal et végétal contiennent naturellement de l'eau, c'est de 
ce liquide que l'on se sert d'habitude. Ueau distillée est 
préférable, mais ordinairement il suffit d'employer l'eau 
de source pure, parce qu'elle ne contrent pas souvent des 
substances solides étrangères, telles que des infusoires. 
Toutefois, ces derniers peuvent aisément troubler l'obser- 
vation lorsqu'ils nagent autour de la préparation (I). Il est 
rare que l'on ait besoin d'employer de l'eau chaude. 

Dans plusieurs cas, l'addition d'eau ne nuit pas aux 
parties élémentaires ; d'autres fois, au contraire, celles-ci 
sont matériellement altérées en absorbant le liquide, qui 
modifie leur structure et peut même les dissoudre. D'au- 
tres fluides dont l'efétion est supportée plus aisément par 

(1) On commet une erreur en supposant qu'une goutte d*eau contient 
pluMeurs milliers âUnfusoires ;:en s'exprimant aiasi, oïl veut seulement dire 
que ces animalcules sont si petits, qu'une pareille multitude pourrait se 
loger dans une goutte d'eau ; mais, heureusement, cela n*a pas lieu dans 
VeAu dé 8(mrce asi&ez puhj, qui renferme ÎqH pèn d'infusoires. 
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certaines substances, ont été conséquemment employés 
comme milieux atténuants ou délayants. Nous pouvons si- 
gnaler les dissolutions de sel ou de sucre commun , le 
blanc d*œuf, le sérum du sang, les fluides de rœil, les 
acides étendus, et principalement les acides acétique et 
chromique, Talcool dilué, surtout quand les substances 
ont déjà été conservées dans ce liquide ; enfin, la créosote, 
rhuile et la térébenthine. Cette dernière convient sur- 
tout aux substances sèches, par exemple, aux dents, 
aux cristaux, aux pétrifications ; mais souvent elle donne 
trop de transparence aux parties élémentaires. La salive ne 
vaut rien, parce qu'elle est mêlée de fragments d'épithé- 
lium et de bulles d'air qui troublent également l'obser- 
vation. Il est évident qu'on ne choisira pas les milieux qui 
pourraient dissoudre les objets, soit des acides pour les 
cristaux, soit de la térébenthine pour un corps gras, pas 
plus qu'il n'est possible d'ajouter de l'huile à une prépa- 
ration qui contient de l'eau, à moins que ce ne soit dans 
un but particulier. 

Il existe des substances, telle que la rétine, qui ne per- 
mettent pas l'addition les fluides et qu'il faut laisser dans 
le milieu où elles se trouvent plongées. Dans ce cas, on 
n'ajoute les fluides que pour vérifier leur action sur les 
parties élémentaires, après qu'elles ont été étudiées dans 
leur état normal . 

En général, on ajoute le fluide avant de commencer la 
préparation de l'objet avec un scalpel ou une aiguille. 
Mais si la substance est très molle et qu'il soit à craindre 
qu'elle ne résiste pas bien à l'action du fluide, il vaut 
mieux la couvrir d'abord d'un verre mince, puis dépo- 
ser une goutte de liquide sur un scalpel, l'approcher du 
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bord de la lame mince et la laisser s*introduire par suite 
de rattraction capillaire. On a encore recours au même 
moyen quand la substance se trouve déjà sur la platine 
et que Ton veut observer l'effet immédiatement produit 
par l'addition d'un fluide semblable ou d'une autre na- 
ture. 

On peut, dans le m.ême but, poser sous la lame mince 
un brin délié de coton, puis déposer sur la plaque de verre 
une goutte de liquide et y plonger l'extrémité libre du fil; de 
cette manière le fluide sera conduit jusqu'à l'objet. On 
aura soin de ne pas ajouter assez de liquide pour qu'il 
puisse refluer sur la lame supérieure, ce qui arriverait fa- 
cilement si celle-ci était très mince. Si l'on a ajouté trop 
de liquide, l'objet devient trop mobile. On peut absorber 
le fluide surabondant avec du papier buvard. Quand on 
étudie la formation des cristaux, on diminue la quantité du 
liquide en concentrant la solution. Lorsque le fluide 
commence à s'évaporer, il se retire parfois du champ de 
vue en décrivant une courbe, entraînant avec lui tous les 
corpuscules, et souvent il reste sur le verre plusieurs stries 
entrecroisées dont la disposition peut être assef régulière 
et simuler des ramifications fibreuses. 

Nous avons déjà parlé de l'emploi des verres minces. 
L'objet soumis à l'observation çst recouvert d'une de ces 
lames, en partie pour empêcher l'évaporation et conserver 
l'humidité du corps, en partie afin que l'objectif ne soit pas 
couvert de vapeur et terni ; enfin, dans le but de déterminer 
une légère pression par laquelle les parties élémentaires 
sont séparées les unes des autres, placées sur un même plan 
et rendues immobiles. Dans le plus grand nombre d'obser- 
vationsy l'objet est recouvert d'une glace mince ; toutefois 
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celle-ci n'est pas absdument indispensable , surtout 
lorsqu'on fait usage d'un faible pouvoir grossissant. Il 
existe des substances si molles qu'elles ne peuvent admet- 
tre la superposition d'un verre , tandis que dans d'autres 
cas, un verre plus épais pourra, parsonpoids, compiimer 
le corps plus fortement et remplacer ainsi un véritable 
compresseur. Nous avons déjà signalé l'usage de cet ins- 

m 

trument en donnant le conseil de ne pas se servir d'un 
verre supérieur assez épais pour empêcher que l'objet ne 
soit amené au foyer de l'objectif. 

En examinant des microscopes construits par différents 
opticiens, on reconnaîtra que les uns donneront une meil- 
leure image quand l'objet sera couvert d'une lame de 
verre, tandis que les autres, au contraire, fonctionneront 
mieux sans cette précaution ; bien plus, on verra que cer-, 
tains corps, examinés avec un même pouvoir amplifiant, 
seront vus plus distinctement et mieux définis lorsqu'on 
les recouvrira d'une lame mince, et qu'on en observera 
mieux d'autres à découvert. Un examen plus attentif fera 
rencontrer certaines combinaisons d'objectifs et d'ocu- 
laires avec lesquelles l'un ou l'autre de ces procédés don- 
nera la meilleure image , quand on modifiera la longueur 
du tube de l'instrument et lors même que l'épaisseur va- 
riable de la glace superposée aurait quelque influence. 
Cette diversité d'effet résulte de ce que le constructeur, en 
combinant les lentilles pour obtenir une bonne image, se 
sert, tout d'abord, d'un test-object couvert ou non d'une 
lame de verre, et dispose ensuite ses lentilles de manière à 
détruire l'aberration par l'un ou l'autre procédé. Mais, ici 
encore, les propriétés particulières de la substance doi- 
vent être prises en considération, bien que l'on ne puisse 
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poser aucune règle précise à ceft égard. Puisqu'il est avan^ 
tageuK, daos la plupart des cas, de couvrir l'objet d'um 
lame mince , on devra préférer les microscopes qui en 
permettent l'emploi. En général , la différence de pureté 
de limage^ lorsqu'on fait ou non usage de la laine de 
verre, ^t surtout appréciable quand on se sert de Icm^ 
grossissements. 

On peut commencer l'observation aussitôt qm l'objet 
est convenablemen4 préparé. Il sera placé avec précau- 
tion sur la platine, tandis que l'observateur évitera de le 
faire toucher à l'objectif. En conséquence, les commen - 
çants feront bien de conserver un assez grand espace entre 
l'objectif et la platine, quand ils y placeront l'dbjet. Si 
l'objectif devient humide, soit par le contact do l'objet^ 
soit sous l'influence des vapeurs qui s'en dégagent (acci- 
dent contre lequel il faut également se tenir en garde dans 
le cours de l'observation) et pourraient le ternir, on le 
séchera immédiatement , ou bien l'opérateur attendra 
quelques instants que les vapeiurs disparaissent. Alors 
l'objet sera amené au foyer par l'un des moyens que nous 
avons déjà indiqués pour ajuster la platine ou le tube ; on 
se servira d'abord du pignon et de la crémaillère, puis, 
lorsque le microscope en est pourvu, de la vis à pas fins, 
qui donne une plus grande exactitude. 

L'œil doit être placé le plus près possible de l'oculaire, 
afin d'obtenir un large champ visuel et d'exclure la lumière 
latérale ; pourtant il ne faut pas que les cils viennent en 
contact avec le verre, de peur que l'observation ne soit trou- 
blée et l'oculaire terni. Comme il n'est piossible d'observer 
qu'avec un seul œil, il vaut mieux fermer l'autre, pour ne 
pas le fatiguer, surtout quand il doit rester long* temps ou- 
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vert directement en face de la lumière. Il est rarement 
utile de couvrir l'œil d'un bandeau ou de se servir de l'é- 
cran noir fixé à l'oculaire et dont nous avons déjà parlé. 
On ferait bien de s'accoutumer à observer alternativement 
avec les deux yeux, parce que, autrement, la puissance 
visuelle perd son égalité dans les deux organes. L'obser- 
vation ne devra jamais être continuée assez long-temps 
ni par une lumière assez vive pour fatiguer l'œil. 

Le jeu du pignon ou de la vis doit être conduit avec dé- 
licatesse mais d'une main ferme quoique légèlre. Il est 
bon, en conséquence, de reposer le coude sur la table de- 
vant laquelle on est assis, ou d'appuyer le bras contre le 
corps, lorsqu'on est debout. Quand on est assis, il ne faut 
pas que la poitrine touche la table , de crainte que les bat- 
tements du cœur ne viennent troubler l'observation. Ainsi 
que dans beaucoup d'autres occasions, il est bon de s'ac- 
coutumer à se servir des deux mains ; mais, en général , les 
têtes des vis qui produisent les mouvements sont placées 
d'un seul côté, et la main da côté opposé peut servir à faire 
mouvoir l'objet sous l'objectif et à régler le réflecteur et le 
diaphragme. Durant l'observation, la tête du pignon doit 
toujours être tenue d'une main, afin qu'il n'y ait aucune 
interruption entre les petits mouvements nécessaires pour 
observer les bords et la surface de l'objet, ainsi que pour 
examiner quelque autre corps placé dans le même champ 
(Je vue, mais non pas au même foyer. L'observateur évi- 
tera de rapprocher jusqu'au contact l'objectif et l'objet, ou 
bien, de heurter les pièces assez fortement pour les endom- 
mager ou les rompre, quand le dernier est couvert d'une 
lame de verre. Cet accident est presque inévitable si l'on ne 
fait pas attention au sens dans lequel il faut tourner la vis 
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OU si on la tourne trop rapidement. Plus Tobjet et l!objeo- 
tif sont rapprochés par la mise au point, plus il faut con*- 
duire la vis avec lenteur et précaution. On aura également 
soin y pendant Tobservation^ de s*assurer de la plus courte 
distance à laquelle il est prudent de placer les objets. Les 
objectifs puissants, dont le foyer est très court, exigent les 
plus grandes précautions. 

Il ne faut pas oublier que Timage est renversée, et qu*en 
conséquence, Tobjet se meut en sens opposé, à moins qu*on 
n*ait placé sur Toculaire un prisme redresseur de Vimage ; 
mais on se sert rarement de cet appareil et il est facile de 
s'habituer à ce mouvement inverse. La platine aiobile est 
très commode pour faire mouvoir le corps sous Tobjectif, 
cependant on peut s*en passer. Tandis que Ton fait mar- 
cher Tobjet, il ne faut jamais le soulever sur la platine, 
mais seulement le faire glisser, afin d'éviter le contact 
avec Tobjectif. Par exemple, il est nécessaire de faire 
gUsser en avant et en arrière, la plaque de verre qui 
supporte Tobjet, dans le but de le rencontrer et de voir 
les parties constituantes sous autant de formes que pos- 
sible. Quand il peut être utile d'observer les parties élé- 
mentaires sur toutes leurs faces, on les laissera nager 
dans le liquide , ce qui permettra de reconnaître leur 
consistance lorsqu'elles se rencontreront entre elles ou 
avec d'autres corps. On obtient cet effet en mettant 
toute la masse en mouvement ou par des chocs légers 
sur la bande de verre, ou bien par l'addition ou la 
soustraction d'une petite quantité de fluide. Si la pré- 
paration n'est pas recouverte d'une lame de verre, le 
mouvement pourra encore être produit par l'évaporation 
qui sera en raison directe de sa rapidité. Cependant, l'ob- 

7 
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seryateurne doit pas se laisser tromper par le déplacement 
des parties qui peut être dû à la présence dans le liquidé 
d*infusoires ou de cellules vibratoires. On reconnaîtra 
bientôt si la platine est ou non horizontale, par la direc- 
tion constante des corps vers un même cdté. Si Ton Veut 
étudier en même temps les parties élémentaireis œmbinées 
entre elles ou isolées, il vaut mieux porter son attention 
sur le bord d'un fragment. De temps en temps, il sera 
encore utile d'employer la compression afin de rendre 
Tobjet plus transparent. 

Il n'est pas difficile de regarder simplement un objet dans 
le microscope, quoiqu'il n'en soit pas de même lorsqu'il 
faut examiner pour rendre compte de ce qu'on a observé. 
Les difficultés, dans ce cas, dépendent principalement de 
la manière dont les corps sont éclairés quand on se sert de 
la lumière transmise. Il est beaucoup plus facile d'obser- 
ver et d'expliquer la nature des corps opaques vus i la lu^^ 
mière réfléchie, paj^ce que celle-ci vient d'en haut et d'un 
seul côté» tandis que l'ombre tombe du côté opposé, ain^ 
qu il arrive lorsqu'on regarde à l'œil nu les objets éclai- 
rés par la lunjière réfléchie. Les couleurs des corps, qui 
les font reconnaître plus aisément, ne sont pas changées, 
non plus, par la lumière réflédiiie. Avec la liuqiâre trans- 
mise, dont on fait usage dans le plus grand, nombre d'ob-« 
servationç , les couleurs , même éclatantes , diiqpai^aissent 
faciletnent ; tous les rapports de lumière et d'ombre sont 
changés, et souvent il faut avoir une grande pratique pour 
décider si le corps que l'on observe est solide ou creut, si 
c'est un cylindre creux ou solide, une longue bande plate, 
une portion de fibre, un globule ou un disque, un orifice 
ou un point, une.àailUe ou une cavité, et ainsi de suite» 
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Si nous ne pcmyons reconnaître ces différences «a prelnie^ 
examen, e*est tout simplement parce que, en r^ardant à 
travers le microscope, noils ne voyons bien nettement 
que la partie plane de l'objet placée exactement au fojer 
de l'objectif, tandis qu'un autre plan, situé plus ou 
moins loin, parait trouble ou peu distinct. Le pouvoir 
que possède l'œil de s'accommoder aux différâtes distan* 
ces et qui nous vient en aide quand nous observons alter- 
nativement des corps plus ou moins rapprochés^ nous fait 
défaut dam les observations microscopiques, et nous ne 
pouvons y suppléer qu'en rapprochant ou en éloignant les 
lentilles de l'objet, afin d'amener au foyer les div^s plans. 
Dans plusieurs cas, lorsqu'il est difficile, à l'oeil nu et à une 
grande distance, de distinguer un bas-relief d'une pein- 
ture, nous avons recours au changement de position de 
l'oèil, nous nous rapprochons de l'objet, nous le touohoiis 
pour décider la question lorsque la ressemblance est très 
grande; mais c^ moyens nous manquent dans les obser- 
vations microscopiques et ne sont qu'imparfaitement com« 
pensés par l'édairage plus ou moins fort qu'on emploie 
alternativement. Enfin, la démonstration est rendue diffi- 
cile par une modification particulière (diffraction) que su- 
bit la lumière transmise (par suite de Tinierféreace des 
rayons), lorsqu'elle passe sur les bords des objets, et q^ii 
les fait paraître bordés d'une frange blanche déliée, qua 
l'on pourrait pr^dre, dans un corps rond, par eiemple, 
pour nne mince peliieule, ou pour un tube périphérique 
dans un objet allongé, ou biœ qui porterait l'observateui* 
à croire que le corps a ufl double contour. La diffraction 
est d'autant plus prononoéa que l'on fait usage d'objectifs 
plus puissants et surtout que l'on examine des corps 
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transparents à bords bien tranchés ; elle produit moins de 
confusion quand on se sert d'objectifs faibles et d'objets 
moins transparents; elle est encore plus forte quand 
Fobjet n'est pas exactement au foyer, mais elle disparaît 
lorsqu'on change la position du miroir réflecteur. J'ai re- 
marqué que la diffraction était plus prononcée dans quel- 
ques microscopes que dans d'autres, sans pouvoir en dé- 
couvrir la véritable cause ; peut-être réside-t-elle dans le 
plus ou moins d'ouverture de l'objectif. Cette ligne blan- 
che et déliée devient hérissée quand on se sert de la lu- 
mière solaire directe ou d'une lampe puissante au lieu de 
la lumière ordinaire. L'ignorance des lois de la diffraction 
a donné lieu à de nombreuses erreurs chez les observa- 
teurs primitifs, surtout dans des observations faites à la 
lumière directe du soleil, et l'on reconnaîtra son in- 
fluence même dans des descriptions tracées par des auto- 
rités modernes. 

• Les difl9cultés que présente la démonstration des faits 
observés, peuvent cependant être amQindries par l'appli- 
cation des règles ci-dessus énoncées pour la préparation 
et l'observation, et en tenant compte des dernières causes 
que nous avons signalées ; mais on ne s'en affranchira entiè- 
rement que par une étude attentive et prolongée, ainsi que 
par la dextérité pratique. La promptitude avec laquelle 
peut être acquise cette faculté d'interpréter les observa- 
tions, dépend en gfande partie des facultés de l'observa- 
teur.. L'état de santé de l'œil est la condition principale, 
mais il faut y joindre le sentiment de la forme et la prompte 
intelligence de ses modificatioift , car ce n'est que par la 
combinaison de ces facultés que l'on peut se faire une 
idée claire et précise d'un objet. Le sens de la vue est sou-;' 
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mis aax mêmes lois qae le sens de l'ouïe ; une choses est de 
pouvoir entendre les sons, une autre de les comprendre, 
de les combiner et de les émettre sous une forme raélo-* 
dieuse. Là se borne l'analogie de ces deux sens ; le sens 
visuel est le seul, jusqu'à ce jour, que Fhomme ait eu la 
puissance d'augmenter, et nous ne connaissons pas encore 
de moyens aussi remarquables pour remédier aux imper- 
fections de l'ouie. L'augmentation de la puissance visuelle 
a entraîné toutefois les inconvénients que nous avons si-»- 
gnalés plus haut, mais cela n'a lieu que lorsqu'on n'a pas 
présent à l'esprit que le microscope peut produire des illu- 
sions optiques. L'observateur doit éviter avec soio d'attri- 
buer au microscope des erreurs qui ne sont dues qu'à son 
manque de soin et de précision. Parmi les causes d'erreur, 
nous mentionnerons les stries grasses sur les lentilles, les 
raies sur les lames de verre, formées en préparant les 
corps avec des aiguilles, ou bien les traits produits sur l'ob** 
jet dans les points qui ont été usés, à la lime ou à la 
meule, surtout quand le corps a une structure fibreuse ou 
une surface striée. On pourrait prendre pour des parcelles 
de la substance qu'on observe, la poussière déposée sur 
les lentilles ou sur les lames de verre, ainsi que les molé^ 
cules détachées de l'étoffe dont on se sert pour les nettoyer; 
enfin, nous signalerons l'oxyde de fer employé au polissage 
et les bulles d'air dans les lames de verre, etc. Attribuer 
à l'instrument les effets produits par les causes précé- 
dentes, équivaudrait presqu'à l'erreur que Top commet- 
trait en confondant le frottement des habits avec la crépi-* 
tation, durant une exploration stéthoscopique. Si un obser- 
vateur est assez insouciant pour se hftter de publier de 
telles observations, il décèle un manque de soin et une 
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confiance excessite en ses facultés, qu'il aurait dû fortifier 
et éprouver, en commençant par Texamen d*objets faciles 
et connus, pour passer ensuite à d'autres plus nouveaux et 
plus compliqués. Le plus grand nombre d'erreurs ainsi 
que le discrédit dans lequel les observations mierosoopi- 
ques étaient tombées, non sans raison, pendant un certain 
temps, doivent être attribués à la mauvaise interprétation 
des faits observés. Toutefois, cet état de choses a été mo- 
difié non- seulement par l'amélioration des instruments, 
mais aussi par le plus grand savoir des observateurs et 
par les soins et Tintelligence que réclame une observation 
microscepique pour acquérir une valeur scientifique ou 
obtenir un peu plus d'attention qu'une simple relation. 

Parmi les circonstances ordinaires qui peuvent troubler 
l'observation, mais n'entratneni que rarement une fausse 
interprétation , nous parlerons brièvement de deux causes 
d'erreur qui viennent s'ajouter à la présence fréquente de 
petites ou de grosses bulles d'air développées dans la prépa- 
ration et qui attirent particulièrement l'attention des com^ 
mençants, mais avec lesquelles ils se familiarisent bi^tôt. 
La première est connue sous le nom de muscœ voHtantes^ 
dont plusieurs personnes sont affectées et qui trouble sou- 
vent l'observation. Ce sont, en général, des molécules ar- 
rondies, groupées ou réunies comme des rangs de perles 
courbés de différentes manières et qui se présentent sans 
cesse devant l'œil. Mais comme la forme qui se mcmtre 
dans le champ de vue est toujours la même, il est facile 
de distinguer la substance que l'on observe, de* ces illu* 
sions ainsi que des grains de poussière qui se trouvent par 
hasard sur les lentilles ; nous avons déjà dit que l'on re- 
connaissait aisément ceux-ci en tournant l'oculaire ou 



Fobjectif. Un autre phénomène microscopique assez corn- 
man, est le mouvement moléculaire décrit d'abord par 
Brovn. Il ooQÛste en ce que toutes les molécules qui se 
rencontrent dans une couche mijuce de fluide, sont douées 
d'un mouvement spontané constant qui s'accélère en rai- 
son de la ténuité de^ molécules. La grandeur des corpus- 
cules doués de ce mouvement, varie (pour établir la com- 
paraison sur des objets connus] depuis les molécules du 
pigment noir de l'œil, jusqu'aux globules du sang humain. 
Le mouvement est trembloUant ou circulaire, et parfois 
irrégulier, de manière qu'une molécule peut traverser une 
plus ou moins grande partie du champ de vue ; il est plu- 
tôt oscillatoire quand les corpuscules sont un peu allongés. 

Le mouvement* peut être assez fort pour se communi- 
quer à des corps plus volumineux. Il est spontané et ne 
résulte pas de l'évaporation, car le mouvement que pro- 
duit cette dernière est beaucoup plus fort, les particules « 
sont mu^ dans le même sens et l'aspect est souvent celui 
d'un fluide en ébullition. Le mouvement moléculaire, au 
contraire, est égal, même quand on prévient l'évapo- 
ration ; par exemple , dans le cas où le liquide qui 
contient le? molécules est environné d'huile ou renfermé 
dans un tube de verre scellé ; cependant on prétend qu'il 
augmente lorsque le liquide est chaud ; mais il n'est pas 
influencé par la lumière, l'électricité, le magnétisme et les 
agents chimiques. Il continue sans intermittence .pendant 
plusieurs années dans des préparations hermétiquement 
closes. 

Parmi les parties accessoires du microscope, nous n'a- 
vons fait que mentionner l'appareil destiné à mesurer et 
à dessiner les objets, nous réservant de donner actuelle- 
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ment de plus amples détails sur son usage. Nous allons 
donc nous en occuper ici ; nous ajouterons ensuite quel- 
ques observations sur la numière de conserver les pré^ 
paraiions micrascapiques. 

a. De la micrométrie. 

La grandeur d*un objet doit être prise en considération 
lorsqu'il s'agit de définir la nature d*un objet. En général, 
la grandeur des objets visibles à Toeil nu est déterminée 
par une comparaison avec une échelle invariable divisée 
en pieds, pouces et fractions ; pour les objets microsco- 
piques, Téchelle doit aussi être microscopique ; Ton a donc 
imaginé un appareil spécial pour cette détermination. On 
comprend que les divers moyens usités pour mesurer les 
grandeurs microscopiques sont désignés sous le nom de 
n micrométrie ; )> leur application réclame remploi de 
divers instruments. La micrométrie comprend la mesure 
de Tobjet observé et la détermination du nombre de fois 
qu'il est amplifié ; les deux estimations sont intimement 
liées entre elles. 

Autrefois , la mesure des objets microscopiques était 
obtenue par leur comparaison avec d'autres petits objets, 
par exemple, l'épaisseur d'un fil d'araignée, la poudre de 
lycopode et les sporules du lycoperdon bovista (vesse de 
loup), ou des grains de sable (Leeuwenhoek) dont un cent 
occupait l'espace d'un pouce. Jurin se servait de petits 
fragments de fil d'argent dont un certain nombre de tours 
enroulés sur une aiguille, avaient un pouce de long. Il est 
évident que ces procédés métriques étaient loin de donner 
des résultats exacts. 



— 105 — 

Wollastan et Goring ont «construit deux micromètres 
qui ne peuvent recevoir qu'une application partielle au 
microscope simple et consistent en fils métalliques ou 
en cheveux disposés parallèlement derrière Tobjet, de ma- 
nière que, pendant Topération, celui-ci parait reposer sur 
eux et que sa grandeur est déterminée par la longueur ou 
récartement, réglé d'avance, des fils ou des cheveux. Mais 
ces micromètres, de même que les mesure-laine de Dol- 
lond f applicables seulement au microscope simple , ne 
sont plus employés avec le microscope composé. 

Le micromètre de Dollond est formé des deux moi- 
tiés d'une même lentille, qui font voir l'objet simple lors- 
que ces deux moitiés sont juxtà-posées, mais le font paraître 
double quand on les sépare. Au moyen d'une échelle ou 
d'une vis micrométrique, on peut mesurer la distance qui 
sépare les deux demi-lentilles lorsque l'objet paraît dou- 
ble, et sa largeur est ainsi déterminée. 

Le micromètre dit à pointe , est également inusité au- 
jourd'hui. Il fut inventé par Martin, en 1740, et com- 
prend un oculaire dans lequel sont ajustées deux aiguilles 
placées diamétralement l'une vis-à-vis de l'autre. Pour 
mesurer l'objet, on visse les pointes jusqu'à ce qu'elles 
touchent les bords de l'image. On mesure alors la dbtance 
qui existe entre les pointes, soit à l'aide d'un micromètre 
de verre, soit avec une vis micrométrique adaptée à la tète 
des aiguilles. On ne peut mesurer ainsi de très petits 
corps, mais on prend, avec une grande exactitude, la me- 
sure d'objets plus grands ou opaques, et l'on se sert ac- 
tuellement de ce moyen pour mesurer la laine. 

Les instruments dont on fait usage aujourd'hui, sont 
les micromètres à vis et sur verre. 



L*idée du micromètre à vis (pi. 1, fig. 12), construit 
d'abord piar Frauenhofer, est empruntée au micromètre à 
pqintes. En réalité, oe n'est, ainsi que nous Tavons déjà 
YU| qu'une plaque oiobile. 11 est composé d'une lame soli- 
dement vissée sur la platine et supportant une seconde 
lame qui peut se mouvoir de côté et d'autre à l'aide d'une 
vis très fine dont un certain nombre de pas comprend la 
dixième partie d'un pouce ; supposons que ce nombre soit 
dix. Si l'on fait faire dix tours à la vis, la lame supérieure 
se meut d'un dixième de pouce d'un côté à l'autre, et con- 
séquemment d'un centième de pouce lorsqu'elle ne fait 
qu'un tour. La tète de la vis porte sur sa circonférence une 
division en cent parties égales, et à chaque partie, corres- 
pond un mouvement de la plaque de -^^-^ de pouce ; cette 
tète portant sur un vernier (petite plaque divisée dont dix 
parties sont égaler à neuf divisions de la tète), on peut 
déplacer latéralement la plaque de îô^Vtô ^^ pouce. 

Pour se servir du micromètre à vis , il faut employer un 
oculaire qui porte, fixé sur son diaphragme , un fil d'arai- 
gnée. On peut encore substituer à ce fil une bande de 
verre sur laquelle est tracée, au diamant, une ligne déliée; 
on la pose sur le diaphragme ; mais la ligne n'est pas tou- 
jours bien visible, surtout quand l'éclairage est très vif. Le 
fil sera dirigé de manière à former un angle droit avec la 
vis du micromètre ; Qn j parviendra soit en tournant tout 
l'oculaire, soit par un mouvementpçrticulier du diaphragme 
intérieur. On pose l'objet sur la plaque supérieure du nai- 
cromètre à vis , et le corps que l'on veut mesurer est dis - 
posé de manière que son image paraisse en cootact avec 
le fil. Actuellement , si l'on fait mouvoir la vis , la plaque 
supérieure se déplace en enjt^fitnf^t l'objet , et l'QP CQi^ti- 
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nue à tourner la vis jusqu'à ce que Timage so troure de 
Tautre côté du fil. Le nombre de réyolutions de la vis don- 
nera alors le diamètre de Tobjet. Les révolutions complètes 
sont indiquées sur une échelle séparée , fixée à la plaque 
supérieure , tandis que la tète de la vis ne donne que les 
plus petites fractions. Par exemple , si Ton a fait exécuter 
une révolution entière, plus cinq divisions de la tète de la 
vis, la largeur de Tobjet sera égale à 0,01+0,0005 de 
pouce. Le calcul serait donc très simple , si dix tours de la 
roue répondaient exactement à un dixième de pouce ; mais 
malheureusement il n'en est pas ainsi. D'abord, il serait 
presque impossible de faire des vis ausâi délicates ; puis , 
quand il s'agit d'un dix-millième de pouce , il n'e&t pas 
moins difficile de fileter une vis de manière qu'une révo- 
lution donne exactement un nombre rond. Il faut donc , à 
l'aide d'un micromètre sur verre , estimer la valeur d'un 
tour entier et ensuite déterminer les fractions. De cette 
manière, on obtient la valeur des dimensions, en très pe^ 
tites fractions qui rendent le calcul fort difficile* En con- 
séquence, quand on emploie souvent le micromètre à vis , 
il vaut mieux noter, sous forme de table , la valeur d'une 
ou deplusieurs parties de lavis, de manièreà trouverimmé^ 
diatement la quantité à laquelle répond un certain nombre 
de tours ou de fractions de tour. La difficulté du calcul 
augmente encore, par cette raison qu'il n'est pas toujours 
possible de commencer l'opération à partir du zéro de la 
division tracée sur la tête, parce que l'on ne peut pas cons- 
tamment disposer l'objet de telle manière que son image se 
place à côté du fil , et cela arrive surtout quand on me- 
sure successivement plusieurs objets. Toutefois, on a ob- 
vié à cet inconvénient en rendant mobile Véchelle tr^çé^ 
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sur la téta de la vis, de façon que le zéro peut être 
ajusté à volonté et Téchelle fixée à la tète par une vis 
particulière y au moment où Ton commence à mesurer. 
Ensuite, afin que Tobjet puisse être rendu parallèle au fil , 
on a adapté à la plaque supérieure de presque tous les 
micomètres à- vis, un disque mobile sur son centre et sur 
lequel on place Tobjet; en même temps, des vis si- 
tuées en avant et sur les côtés de la plaque, permettent 
de faire mouvoir le corps en tous sens comme sur la 
platine mobile. Tous ces moyens sont nécessaires pour 
amener Tobjet dans une position favorable au mesurage 
qui , cependant, est encore parfois assez difficile. Il y a cet 
inconvénient attaché à Tusage du micromètre à vis , qu*il 
faut le fixer à la platine toutes les fois qu*on veut mesurer, 
ou bien qu*il doit y demeurer attaché ; mais , dans ce der- 
nier cas , il arrive presque toujours qu'on s'en sert comme 
d'une platine mobile, et que la vis s'usant très vite , l'ins- 
trument perd sa précision ; puis il faut avoir un autre 
appareil quand on veut dessiner l'objet. 

Il y a encore plusieurs raisons importantes qui , outre le 
prix élevé de l'appareil, empêchent qu'il ne soit d'un usage 
général. D'abord , la vis est aussi imparfaite que toutes 
les autres vis, et, malgré le grand soin que les opticiens ap- 
portent à sa construction , ils ne peuvent faire disparaître 
tout-à-fait ses défauts qui augmentent naturellement par 
l'usure. 

n est donc nécessaire , avant de commencer l'opération, 
de faire faire un tour à la vis pour être bien sûr qu'elle 
s'engage bien dans l'écrou , et l'observateur se souviendra 
toujours de tourner dans un seul et même sens , par 
exemple, de droite à gauche. Si l'on tournait la vb de 
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gauche à droite , afin de faire revenir Timage de Tobjet de 
Vautre côté du fil ou pour répéter l'opération , on ne pour- 
rait être sûr que la yis se soit engagée convenablement. 
On remarquera souvent que , dans les micromètres à vis 
dont on fait un fréquent usage, la plaque supérieure ne se 
meut pas aussitôt que Tobservateur tourne la vis. Schiek 
et Plôssl se sont efforcés de remédier à ce défaut par Tap- 
plication d'un puissant ressort spiral qui repousse en 
arrière la plaque supérieure et serre la vis dans Técrou. 
Ajoutons que Ton ne peut compter sur réalité de tous 
les pas de la vis, et ceci est en partie confirmé par Tex- 
périence; il faut donc, avant d'en faire usage, vérifier 
en plusieurs points le micromètre à vis , au moyen d'un 
micromètre sur verre très exact. La mensuration peut en- 
core être faussée par suite de l'élasticité du support ou de 
la platine, lorsqu'on appuie trop fortement sur la vis, de ma- 
nière qu'il s'effectue un mouvement latéral qui ne dépend 
pas du jeu de la vis ; cet accident arrive surtout lorsque la 
platine n'est pas assez solide. Enfin , la diffraction rend 
souvent difficile de placer l'objet de manière que l'image 
se présente dans l'oculaire à côté du fil , avant et après le 
mesurage. Plus le corps est petit , plus sera forte l'erreur 
produite par une des causes mentionnées ci-dessus et 
dont le plus grand nombre, ainsi qu'on le verra , doit 
être attribué à l'imperfection mécanique de l'appareil , 
tandis que la dernière seule, c'est-à-dire la diffraction , 
dépend de la partie optique du microscope. Nous allons 
voir maintenant que le micromètre sur verre mérite la 
préférence, tant sous le rapport de la plus grande préci- 
sion qu'il permet d'obtenir, que sous celui d'une applica- 
tion plus commode. 
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Le micromètre sur verre (pi. 1, fig. 13 ) est une lume 
de verre sur laquelle est gravée une échelle microscopique. 
En général, un millîmètre ou la dixième partie d'un 
pouoe est divisé en cent parties égales ^ tracées sur le 
verre avec un diamant ajusté dans une machine disposée 
k cet effet Cependant , les divisions sont parfois plus pe- 
tites ou plus grandes. Les traits sont parallèles et plusallon- 
gés à chaque cinquième et dixième division > pour faciliter 
la lecture. Quelques micromètres sont divisés en carrés , 
mais cette division n'est pas aussi bonne, parce Kpe le 
verre s*écaille facilement dans les angles formés par Ten- 
trecroisement des traits, et que le grand nombre de li-- 
gnes déliées peut produire de k confusion ; en conséquence, 
ces micromètres ne sont presque jamais usités que pour 
mesurer de grands objets. Les lames de verre divisées sont 
de différentes grandeurs et peuvent ^tre eiicfaAssëes dans 
un anneau ou une plaque de laiton , afin qu'elles soient 
moins expo$^es aux^acoidents. Gomme le point où est tra- 
cée la division sur le verre est invisible à Tceil nu , on le 
rend plus distinct en l'entourant d'un cercle coloré qui 
permet à l'observateur de le trouver plus vite sous le mi- 
croscope. 

Il y a plusieurs manières de se servir du micromètre sur 
verre. La plus simple est de placer l'objet sur les divisions 
et de compter combien elle occupe de parties de l'éciidle ; 
cependant cette méthode n'est généralement pas employée, 
parce que , d'une part , l'objet et les divisions ne sont pas 
toujours sur le même plan et ne peuvent pas être vus dis- 
tinctement , n'étant pas au même foyer, et , de l'autre , 
l'objet ne peut: pas toujours être placé dans une position 
convenable au mesurage, en sorte que, fort souvent^ une 
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esUmatioii approximative est tout ce que l'on peut obtenir ; 
il en est de même pour les corps plus petits qu'une fraction 
de réchellc. En outre , coiaoïme on ne peut pas toujours sa- 
voir d'avance s'il sera nécessait^ de mesurer le corps , il 
faudra constamment employer le micromètre en guise de 
lame ordinaire et avoir soirf que l'objet repose toujours 
exactement sur la division ; mais la préparation de l'objet 
avec des aiguilles et le nettoyage fréquent du vert^e dété- 
riorent très vite le micromètre, e*, en conséquence, 
l'échelle devient confuse. Les objets opaques ne peu- 
vent jamais être mesurés de cette manière , parce qu'ils 
cachent les divisions. Donc, cette méthode est tout au 
plus applicable à la mesure des objets les pltis grands et 
les plus translucides, faiblement amplifiés. On emploie 
plus avantageusement le micromètre sur verre, eti Tadap- 
tant à l'oculaire. On le pose sur le diaphragme en tour- 
nant l'échelle divisée en dessous , du côté du verre de 
champ , de manière quMl se trouve exactement au foyer 
du verre oculaire. Un second micromètre sur verre, dont 
la division est connue * est placé sur la platine , et l'obser- 
vateur note la valeur d'une partie de ce dernier ( amplifié 
par l'objectifet l'oculaire) comparativement au micromètre 
placé daiis l'oculaire et grossi feulement par ce dernier. 
On trouve alors un certain rapport entre les deux ïnicro- 
mètres sur verre, et chaque observateur doit ensuite dres- 
ser pour son usage tme table de la valeur des divisions du 
mici'oaiitre situé dans l'oculaire ; mais ce procédé entraîne 
aisément des cûlcuis difficiles , et il en résulte encore cet 
inconvéni^t, qu'il faut introduire le micromètre dans To- 
culaire chaque fois que l'on veut mesurer, ou bien, avoir 
un oculaire spécial dans lequel Téchelle est fixée , et que 
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Ton adapte au microscope lorsqu'il en est besoin. Bien 
plus y il arrive souvent , comme par la méthode précé- 
dente , que les dimensions des parties d'un corps qui 
ne correspondent pas exactement à une seule division du 
micromètre y ne peuvent être obtenues qu*approximati- 
vement ; il est parfois difficile de distinguer la divbion lors- 
qu'elle est très délicate; Tépaisseur plus grande des traits 
du diamant peuvent, dans d'autres cas , être un empêche- 
ment à ce que Ton mesure l'objet avec toute Texactitude 
nécessaire, parce qu'on ne peut décider si le bord de l'i- 
mage est ou n'est pas précisément couvert par le trait. 
Toutefois, cette méthode a cet avantage sur la précé- 
dente, qu'il n'est pas nécessaire que le micromètre 
soit aussi finement divisé, et que les erreurs de division 
ont moins d'importance , parce que chaque petite partie 
a une valeur moindre que lorsqu'elle est amplifiée par l'o- 
culaire et par l'objectif ; ensuite , on peut mesurer des 
corps plus opaques , car l'échelle divisée est placée devant 
l'objet , et il est plus facile d'amener l'image sur les traits, 
parce que l'on peut faire tourner l'oculaire sur son axe. 
L'objet doit être placé au milieu du champ de vue. 

On se sert très aisément du micromètre sur verre, 
quand on compare sa division avec celle de quelque me- 
sure dont on fait habituellement usage. Hooke, qui se ser- 
vait de cette méthode, plaçait une mesure sur la table, à côté 
du microscope, et, r^ardant l'objet d'un œil, il cherchait 
de l'autre le nombre de divisions que le corps occii][>ait sur 
l'échelle. Toutefois, il est fatigant pour les yeux d'observer 
à la fois deux objets différents, afin d'ammer, à l'aide de 
la double vision, l'image de l'un sur l'autre. Mais depuis 
qu'on a inventé des instruments qui permettœt de dessi* 
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iler les objets et dont nous parlerons bientôt plus au long, 
cette méthode a été simplifiée. Ainsi, par exemple, il suf- 
fit de disposer une échelle amplifiée pour mesurer Tobjet 
également amplifié, et Ton j parvient en dessinant quel- 
ques parties d'un micromètre sur verre, ou quelques cen- 
tièmes d'un pouce ou d'un millimètre, sous une amplifi- 
cation déterminée et à une certaine distance de vision dis- 
tincte. On dessine alors4e contour de l'objet avec le même 

Fig. i7. 




grossissement et à la même distance visuelle, conditions 
essentielles et qu'il ne faut pas oublier ; Vci^ peut alors 
être mesuré dans tous les sens, avec un compas, sur l'é- 
chelle tracée sur le papier. Il est tout-à-fait indifférent de 
connaître le grossissement employé qui varie toujours 
quelque peu aux yeux des divers individus, parce que les 
objets paraissent moins amplifiés aux myopes qu'aux pres- 
bytes. Mais, d'un autre côté et par la même raison, il faut 
que^^un dessine pour soi-même l'échelle et l'objet. 
A^pp|ue nous l'avons déjà dit, la distance de lai vision 
pfMt être augmentée ou diminuée, pourvu que Ton emploie 
1» piême distance et la même combinaison d'oculaire et 
d'4^ectif pour dessiner l'objet et l'échelle. 

S'ilr arrive que l'objet soit plus petit qu'une des parties 
de l'échelle dessinée, il faut diviser celle-ci en autant de 
parties moindres qu'il sera nécessaire. On peut aussi faire 
usage d'un micromètre à divisions plus fines ou se 
placer à une plus grande distance visuelle pour dessiner 
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les divisions du micromètre sur une plus grande échelle ; 
car il est plus aisé de diviser une plus grande qu'une plus 
petite partie, de même qu'il est plus facile de mesurer 
Tobjet quand il est dessiné sous de plus grandes dimen- 
sions et à une plus grande distance visuelle. Cependant il 
faut se garder de porter ce moyen à Texcàs, parce que la 
finesse du contour de Tobjet se perd aisément quand la 
distance visuelle est démesurémeni grande. On peut encore 
déterminer d'abord l'échelle et chercher la distance à la- 
quelle celle-ci correspond aux divisions du micromètre 
sur verre ; par exemple , on procédera de la sorte , quand 
on voudra se servir d'une échelle déjà employée par un 
autre observateur. Bien que la distance visuelle soit ici 
indifférente, ainsi que nous Tavens dit, lorsque l'échelle et 
l'objet sont seulement dessinés h la même distance, il vaut 
mieux employer toujours une diistanee déterminée et nous 
avons conséquemment adopté celle de 0°^, 25. Il faut donc, 
pour chaque combinaison de l'oculaire et des objectifs du 
microscope, dessiner des échelles à cette distance et tra- 
cer l'objet du même point de vue. Si l'on choisit cette 
manière de procéder, il n*est plus nécessaire que de me- 
surer l'objet avec un compas, et l'on peut le faire dans 
toutes les directions possibles, sans qu'il naisse aoeiine 
confusion de la position de l'objet ; il devient également 
inutile de faire aucun calcul, comme par les méthodes 
précédentes auxquelles cette dernière est infiniment pré- 
férable. Elle est applicable absolument de la. même 
manière aux microscopes simple, solaire et à gaz. Il est 
évident, d'après les observations qui précèdent, que l'on 
peut mesurer la grandeur du champ visuel par l'une de 
oes méthodes, soit avec un micromètre sur verre ou à 
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vis placé sur la platine, soit err le dessinant en entier. 

En procédant de cette manière , il faut absolument ob- 
server une précaution. Il est important de se servir d'un 
micromètre divisé avec une grande exactitude, et nous ver- 
rons que cela est surtout nécessaire quand cette même 
méthode, qui y^onsiste à dessiner le micromètre ou quelque 
autre objet de dimensions connues, est employée pour dé- 
terminei* le grossissement. Le micromètre sur verre étant 
divisé au moyen d'une vis fine dont nous avons déjà si- 
gnalé les imperfections, on peut objecter que tous les dé- 
fauts de Celle-ci sont transmis au verre, et, en effet, nous 
trouvons que non-seulement des micromètres tracés par 
différents constructeurs d'instruments ne coïncident pas 
les uns avec les autres, mais encore que les différentes par- 
ties d'un même micromètre ne sont pas égales lorsqu'on 
le dessine sur le papier, procédé qui seul peut permettre 
d'en vérifier Texactitude. Ceci est occasionné en partie par 
l'imperfection de la main-d'œuvre, en partie parce que 
lorsqu'on dessine les différentes parties, elles ne sont pas 
exactement placées dans le même point du champ de vue , 
car l'aberration de sphéricité ne devient jamais plus sen- 
sible que dans le cas où l'on dessine une seule et même • 
partie du micromètre d'après son image vue tantôt sur le 
bord, tantôt dans le centre du champ. II faut aussi tenir 
compte de l'influence exercée par l'œil pendant l'opéra- 
tion ^ quand la distance visuelle n'est pas égale pour les 
deux yeux d'un même individu. 

On peut amoindrir l'influence de l'aberration de sphé- 
ricité, en limitant le champ de vue pendant que l'on me- 
sure, au moyen d'un diaphragme à très petite ouverture 
introduit dans l'oculaire. Ce moyen est surtout indiqué 
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quand on évalue les pouvoirs grossissants du microscope 
dont nous allons nous occuper. Cette précaution est 
moins nécessaire lorsqu'on dessine ou qu'on mesure de 
plus grands objets, mais on doit se servir le moins possi- 
ble de la marge du champ de vue, et ce conseil est appli- 
cable tant à l'observation simple qu'à la mesure microsco- 
pique. 

En conséquence, afin de se mettre en garde contre cette 
objection, l'observateur devra d'abord vérifier l'exactitude 
de son micromètre sur verre, en dessinant chaque par- 
tie (ou cinq parties à la fois] sur le papier, en choisissant 
l'image seule qui est exactement au milieu du champ de 
vue, pour examiner ensuite leur égalité relative ; puis, lors- 
qu'il dessinera un objet, il y joindra toujours l' échelle qui 
aura servi à la mesurer, afin que d'autres personnes puis- 
sent vérifier l'opération. Il devient alors inutile de faire 
mention du grossissement ou de la distance de la vision 
distincte (1). 

Outre le micromètre de Lebaillif , je mentionnerai le 
goniomèlrey dont, la première idée fut suggérée parRas- 
pail. Il sert à mesurer les angles des cristaux microsco- 
piques et consiste en un oculaire portant sur son dia- 
phragme , au foyer de la lentille supérieure, une lame de 
verre sur laquelle est tracée au diamant une ligne déliée. 



(1) Afin de démontrer ceci par un exemple, Je décrirai la manière dont Je 
procède. Je me sers, dans mes recherches, d'un microscope construit par 
Charles-Chevalier, de Paris, muni d'un micromètre sur verre formé d'un 
miUimètre divisé en cent parties. En recherchant le pouvoir amplificateur 
d'une certaine combinaison d'oculaire et d'objectif, et en vérifiant l'exacti- 
tude des divisions, J'ai trouvé, à la distance constante de 250 millimètres, 
les valeurs suivantes pour chaque groupe de cinq parties, ou pour 
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Parallèlement à celle-ci, on dispose une face du cristal et 
Ton détermine l'angle à Taide d'une autre lame de verre 

0,05 millimètres lorsque je les amenais exactement an milieu du champ 
de Tue. 

NOMBBI VE PA1TIE8 GeANDIDR 

chacune apparente. Total. Gbossissemint. 

de 0,05 millim. 

3 correspondant à 18 millim. = 54 millim. donnent 360 diamètres. 

1 » 17 3/4 = 17 3/4 » 355 n 

2 )• 17 1/4 = 34 1/2 » 345 » 
7 » 17 =110 » 340 » 

« » 16 3/4 = 33 1/2 n 335 » 

2 » 16 1/2 » 33 » 330 » 

1 » 16 1/4 « 16 1/4 » 325 » 

1 » 16 » 16 » 320 i> 

1 » 15 1/2 « 15 1/2 » 310 » 

20 parties ou 1 millim. as 339 1/2 millim. étant amplifiés. 

ou en nombres ronds : le microscope grossissait un millimètre 3l0 fois ; d*où 
il résultait que le micromètre sur verre n'était pas exactement divisé et 
qu'il fallait vérifier les divisions. Comme la somme de toutes les parties 
était = 340, et comme la division qui donnait ce nombre se rencontrait le 
plus fréquemment, j'adoptai un pouvoir grossissant de 340 fois. Ce pou- 
voir, ainsi qu'une échelle construite par son moyen (représentée page 113), 
m'ont servi dans presque toutes mes recherches. Quoiqu'il n'y ait pas 
une grande diff'érence entre les pouvoirs de 360 et de 310 diamètres, qui 
sont les extrêmes de ceux que j'ai trouvés avec mon micromètre sur verre, il 
est pourtant nécessaire de fixer avec soin, une fois pour toutes, le pouvoir 
grossissant pour une distance constante de vision distincte. Si j'avais fait 
la même expérience avec des lentilles plus puissantes, la diff'érence aurait 
naturellement semblé plus grande. 

Dans le but de calculer l'aberration sphérique de cette combinaison, je choi- 
sis la subdivision 15 1 (division extrême qui se trouve sur un côté de mon 
micromètre], ^et je mesurai la force de l'amplification en plaçant cette 
partie d'abord au milieu du champ de vue, puis sur le bord. Je trouvai 
que le grossissement au milieu du champ était sa 310 ( ou plus exacte- 
ment 307) et sur les bords, = 315. Le dernier résultat fut obtenu sur 
douze opérations ; je tournai trois fois l'oculaire d'un quart de tour sur 
son axe sans toucher l'objectif, et, chaque fois, je pris trois mesures sur le 
bord du champ visuel. Nous voyons par là combien il est important de 
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qui porte également une ligne, mais que Ton peut faire 
pivoter, car elle est fixée dans un disque mobile divisé en 

mesurer le grossissement sur l'image située au milieu du champ visuel ; 
cette précaution est moins nécessaire quand on dessine les objets ; néan- 
moins, il faudra observer dans le milieu du champ, autant que possible, 
surtout lorsqu'on se servira d'un instrument qui ne sera pas de première 
qualité. Personne ne trouvera bien considérable cette aberration consta- 
tée dans mon microscope qui est l'œuvre d'un artiste distingné. 

Le calcul au moyen duquel J'ai trouvé la force de la combinaison ci- 
dessus mentionnée: ^339 j, résulte de plusieurs mesures prises le 2 no- 
vembre 1842, avec l'œil droit, à la distance visuelle de 250 millimètres. Je 
n'ai pas noté le nombre d'opérations. J'étais désireux de savoir positiv%- 
ment si la vision de mon œil était demeurée inaltérée malgré un exercice 
presque Journalier durant quatre ou cinq an& Ainsi, par exomple, dans 
le cas où Tœil serait devenu myope, et qu'en conséquence j'aurais été 
obligé de modifier la distance entre Tobjectif et le micromètre, afin de 
conserver la même distance visuelle, cette combinaison m'aurait semblé 
grossir moins, parce que, pour un myope, une grandeur donnée aurait 
paru plus petite. En conséquence. Je pris (le 21 et le 22 avril 1847) quatre 
mesures avec le même micromètre, du même œil, et à la même distance 
visuelle, et Je trouvai par la moyenne (339, 338 {, 337 1, 337 j), que le pou- 
voir grossissant était = 338 1. La différence était donc feulement de 1 1^ 
ou bien, la vision de mon œil droit, durant cette période, ne s'était rac- 
courcie que de TiTôVo = jX^ * Non-seulement je fus satisfait de ce résultat, 
mais encore il pourra tranquilliser les personnes qui craignent que l'usage 
du microscope n'altère la vision. M. Ehrenberg, de Berlin, me fit également 
savoir, il y a huit ans, que sa vue n'avait pas changé, bien qu'il n'y ait 
presque personne qui ait fait un plus fréquent usage du microscope. On 
peut objecter à l'expérience dont je viens de rendre compte, que la tem- 
pérature n'était pas exactement la même dans les deux cas, et que, par 
suite, la dilatation du verre n'était pas la même. Mais la température de 
la chambre ne peut avoir été bien différente pendant les deux saisons. 
J'avais chauffé la platine et le micromètre sur verre Jusqu'à 40 ou 50° cen- 
tigrades, et mesuré le micromètre à cette température. Le grossissement 

calculé de la même manière fut trouvé = 338 |f donc, presque égal, à 
peu de chose près, au résultat obtenu à la température ordinaire de la 
pièce. En outre, le coefficient de la dilatation du verre est, depuis 0* jusqu'à 
100**, seulement de 0,00086133, suivant Dulong et Petit. J'ajouterai que la 
dernière opération ne fut faite qu'une fois. 
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360^. Les lignes se trouvent disposées de telle façon 
qu'elles s'entrecroisent dans le milieu du champ de vue, et 
que rimage de Tangle du cristal que Ton veut mesurer 
vient se placer au point d'intersection. 

La grandeur de Tangle est indiquée sur le disque. Le 
disque gradué et la plaque peuvent aussi être fixés à la pla- 
tine (Brunner]et l'opération se fait delà même manière (1). 
Cet instrument est presque inutile quand on peut dessiner 
le cristal avec la chambre claire ; dans ce cas, les angles 
sont projetés et mesurés sur le papier par le procédé ordi- 
naire. 

Bien que l'indication de la distance de la vision distincte 
soit indifférente lorsqu'on mesure un objet à la cham- 
bre claire, elle devient de la plus grande importance quand 
on veut déterminer le pouvoir grossissant du microscope. 
Ceci paraîtra bien simple, car, ainsi que nous l'avons dit, 
on trouve le degré de grossissement d'Une lentille, en di- 
visant la distance de la vision distincte par la distance fo- 
cale, et conséquemment, le quotient dépend aussi bien de 
la courbure de la lentille et de la matière dont elle est for- 
mée, que de la distance déterminée de la vision. Donc, si 
l'on prend une distance visuelle plus grande que 0°>,25, 
que nous avons adoptée jusqu'ici, soit, par exemple, 12 
pouces (2) , l'amplification sera plus grande, et moindre, au 
contraire, quand la distance visuelle sera plus petite. 

Pour trouver le grossissement d'un microscope com- 
posé, il faut comparer à une échelle ordinaire, la grandeur 

(1) En 1833 et même avant cette époque, J'adaptais à mes microscopes 
des goniomètres oculaires et des platines tournant sur leur axe. G.-G. 

(2) •«-32484. 



— 120 — 

(l*un objet bien connu, par exemple, d*un micromètre sur 
verre, et Von y parvient en regardant d*un œil dans le mi- 
croscope, tandis que de Fautre on compte combien de di- 
visions cet objet occupe sur Téchelle. Mais il est bien plus 
commode de dessiner sur le papier, à la chambre claire, 
quelques portions d*un micromètre sur verre, à la distance 
de 0™,25, et de mesurer ensuite le nombre de divisions 
qu* elles occupent sur une échelle ordinaire. Par exemple, si 
cinq parties d*un millimètre divisé sur verre en cent parties, 
sont dessinées sur le papier et qu'on trouve pour résultat 
que Féchelle dessinée est ^ale à 17 millimètres, le pou- 
voir grossissant sera =* 340 diamètres , c'est-à-dire que 

ni m ni ni niin 47 ni ni in ni 

0,05 : 17; : 1 : X -^^^„„= 340 . On se sert 

ordinairement d'un micromètre sur verre pour le com- 
parer à rétalon, tout en observant, bien entendu^ les règles 
déjà indiquées ; mais si nous connaissons la grandeur de 
quelque autre objet , nous pourrons également nous en 
servir et trouver le grossissement du microscope en divi- 
sant par la grandeur réelle de l'objet, les dimensions de l'i- 
mage amplifiée vue dans le microscope et dessinée sur le 
papier à la distance indiquée de la vision. Ainsi, avec de 
faibles pouvoirs grossissants, nous pouvons employer une 
mesure ordinaire et en dessiner une partie à la chambre 
claire. Gomme la distance visuelle peut varier considéra- 
blement chez les différents individus, et qu'elle est d'une 
si grande importance lorsqu'on mesure le grossissement 
du microscope, nous n'avons pas besoin d'insister sur l'o- 
bligation dans laquelle se trouve chaque observateur, de 
calculer la puissance du microscope pour son propre œil. 

On peut aussi trouver le grossissement d'un microscope 
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en plaçant un micromètre de verre sur le diaphragme de 
Toculaire et en se servant d'un autre micromètre en guise 
d'objet ; on cherchera ensuite combien de divisions le pre- 
mier occupe sur le second ; mais, dans ce cas, de même 
que lorsqu'on a recours à ce procédé pour mesurer un 
objet, il faut connaître les dimensions de l'un des mi- 
cromètres, ou, en d'autres termes, le pouvoir de l'oculaire 
ou- de l'objectif + le verre de champ. Le produit du gros- 
sissement de ces deux parties nous donne celui du micros- 
cope entier. Par exemple, si 0,01"" ou une partie du 
micromètre objectif répond à 0,3"" ou 30 parties du 
micromètre oculaire, le grossissement de l'objectif + le 
verre de tîhamp, sera de 30 fois ; on multiplie ce grossis- 
sement par celui du verre oculaire pour obtenir le pouvoir 
du microscope entier. 

Si nous voulons trouver le grossissement d'une seule len- 
tille, par exemple, de la lentille oculaire, nous placerons 
à son foyer un micromètre sur verre et nous mesurerons 
le pouvoir amplificateur à la distance visuelle de 0,25" 
avec une chambre claire, par le moyen déjà indiqué. Nous 
pouvons aussi mesurer la puissance en divisant la distance 
de la vision par la distance focale connue, ou plus correc- 
tement, par la formule x =-+1(1). Avec des lentilles à 

long foyer, on trouve le pouvoir en projetant sur la mu- 
raille une image distincte d'un corps et en mesurant ensuite 
la distance de la lentille à l'objet et à l'image. On mul- 
tiplie ces distances l'une par l'autre et l'on divise le pro- 



(i) / est la distance de la yision distincte, p la distance focale de la len- 
tille, et :ç le grossissement cherché. 
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doit par la somme des deux. Ou bien, réunisse? les 
rayons directs (parallèles) du soleil en un point situé der^ 
rière la lentille et mesurez la distance qui sépare celle-ci 
de rimage solaire. Toutefois les lentilles à court foyer ne 
peuvent pas être mesurées exactement de cette manière ; 
mais, dans ce cas. Ton fait usage d*un appareil par- 
ticulier, ou Ton compare les lentilles h d^autres dont 
on connaît le grossissement et la distance focale et que 
Ton emploie en gube d'objectifs sur un microscope dont 
la puissance de Toeulaire est également connue. Lors- 
qu'on connaît le grossissement d'une lentille on peut, 
de la même manière, trouver sa distance focale. Si, 

par exemple, une lentille grossit 11 fois=-+l, nous 

trouvons p = 0,025", la distance de la vision distincte f 
étant = 0,25". Nous trouvons encore ici une preuve de 
l'importance qu'il y a à déterminer la distance de la vision 
en indiquant le pouvoir amplificateur. Lorsque nous par- 
lons de grossissement microscopique, nous entendons tou- 
jours qu'il s'agit de mesure linéaire ; le grossissement en 
superficie s'obtient en prenant le carré des diamètres; 
ainsi, un corps amplifié 1000 fois, sera grossi en super- 
ficie 1000 X 1000 = 1 ,000,000 (1) . 

Les mesures usitées pour la micrométrie laissent beau- 
coup à désirer sous le rapport de l'uniformité et de la ma- 
nière dont on les énonce. Chaque nation se sert de l'étalon 
communément employé; ainsi, les Français calculent les 

(1) On a poussé Texagération Jusqu'à cuber le grossissement, de mar 
niëre qu'une amplification de 1,000 serait portée à 1,000,000,000. Cela 
nous fournit l'explication de la puissance phénoménale que le savoir-faire 
attril^ue h çert&Ua instrupients, C.*G- 
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grandeurs microscopiques en millimètres , les Anglais en 
pouces anglais, les Autrichiens en lignes de Vienne. La 
faute en est en partie au constructeur d'instruments qui 
trace les micromètres d'après son étalon de mesure et 
en impose ainsi Tusage aux observateurs. Une autre mau- 
vaise coutume résulte de ce que plusieurs observateurs 
adoptent le système décimal, d'autres le duo-décimal; 
ceux qui se servent de ce dernier, expriment parfois les 
grandeurs en fractions dont le numérateur est tantôt 1 , tantôt 
un nombre arbitraire. De là vient que nous voyons réunis 
différents nombres qui indiquent les mêmes dimensions, 
sans qu'il soit possible, au premier abord, de reconnaître 
leur identité. Il est plus facile à l'œil de comparer des va- 
leurs décimales qui offrent aussi plus de commodité pour 
le calcul ; mais tant que la division à l'aide du mètre ne 
sera pas plus généralement employée dans la vie com- 
mune , les fractions ayant pour numérateur 1, et trois ou 
au plus quatre chiffres pour dénominateur, seront plus 
faciles à fixer dans la mémoire, parce qu'elles seront plus 
conformes à la manière dont on exprime habituellement 
les grandeurs. La prédominance du système décimal, pour 
laquelle nous faisons des vœux, pourra, à une époque 
future, procurer plus de facilité à énoncer et à retenir les 
grandeurs décimales , mais j'oserais à peine me hasarder 
à proposer actuellement l'adoption universelle pour la 
micrométrie, de la division par oc le mètre. » 

Afin de faciliter la réduction des grandeurs microscopi- 
ques du systèime métrique d'une nation en celui d'un autre, 
j'ai construit une table (Tableau micrométrique pour servir 
à la comparaison et à la réduction des diverses mesures 
qui sont employées dans la micrométrie microscopique, 
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1842) (1) dans laquelle on trouve en cinq colonnes, Téva- 
luation du millimètre, de la ligne française, autrichienne, 
rhénane et du pouce anglais. Les principaux nombres sont 
disposés dans cette table ainsi que je l'indique ci-dessous ; 
les grandeurs sont ^les dans la rangée horizontale. 



miuBtru. 


UGRB 

de Paris. 


LIOHB 

de Vienne. 


UflllE 

du Rhin. 


VOOCI 

anglais. 


1 
2,255829 
2,195149 
2,179538 
«5,39954 


0,443296 

1 
0,073101 
0,066181 
11,25952 


0,455550 
1,027643 

1 
0,992888 
11,57076 


0,458813 
1,035003 
1,0071625 

1 
11,65364 


0,0303708 
0,0888138 
0,0864248 
0,0858101 
1 



Enfin, il nous reste seulement à ajouter que la mesure 
d*un objet devant être considérée comme faisant partie 
d'une observation, on y procédera en se conformant à 
toutes les règles déjà indiquées. Pour déterminer la gran- 
deur des parties élémentaires, qui est sujette à varier consi- 
dérablement, il faut faire une série de mesures et prendre 
la moyenne, ou indiquer le maximum et le minimum des 
nombres obtenus , ainsi que celui qui exprime la grandeur 
moyenne que Ton rencontre le plus souvent. Nous ne pou- 
vons sans doute poser aucun précepte sur le nombre de 
mesures que doit prendre l'observateur pour trouver les 
dimensions d'un objet donné, pas plus qu'il ne nous est 
possible d'indiquer le nombre d'observations qu'il faut 
faire quand on se livre à l'examen général d'un corps. 



(1) Voir à la fin du volume. 



— 125 — 

b, — Du dessin des objets. 

La possibilité de dessiner les objets que nous exami- 
nons, nous offre non-seulement Tavantage de rendre la 
description plus intelligible à d'autres personnes, mais en- 
core, elle nous force, en quelque sorte, d*observer avec plus 
de précision, parce que le dessin sert de contrôle et à Tob- 
servation et à sa description. Le micrographe fera donc 
bien de dessiner lui-même Tobjet ; une autre personne ne 
rendra pas toujour3, dans son dessin, ce que Ton désire- 
rait y trouver, et ceci n'est pas moins applicable au trait 
qu'au dessin terminé, lorsqu'un observateur veut faire 
usage d'un procédé particulier pour ombrer. Si, à l'aide 
du dessin, on mesure en même temps l'objet, il est indis- 
pensable que l'observateur trace au moins le contour de cet 
objet, à cause des variations que présentent les limites de la 
vision distincte. Il est d'autant moins permis de négliger ce 
précepte, que l'on a inventé plusieurs accessoires qui per- 
mettent même au commençant de dessiner la silhouette 
des objets facilement et avec promptitude. On peut ensuite 
terminer le dessin sans suivre aucune règle fixe, et ce soin 
peut, avec moins d'inconvénients, être laissé à une autre 
personne. On exécutera mieux le dessin en couleur, avec 
un pinceau de poils de chameau, parce que le crayon de 
mine de plomb s'efface et ne peut pas donner aux détails 
toute l'exactitude nécessaire. 

Un dessin microscopique doit traduire la description des 
objets et, en même temps, être exécuté de manière que les 
personnes qui veulent répéter l'observation, soient con- 
duites à les examiner de la même manière. En consé- 
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quence, les renseignements généraux que nous avons don- 
nés ci-dessus ne sont pas suffisants ; nous devons aussi 
faire un choix éclairé des objets à reproduire ; il ne faut 
pas choisir de préférence les formes les plus jolies et les 
plus disthigaées ; on ne surchargera pas le dessin de détails 
inutiles et on évitera d*en donner plus que Ton ne peut rai- 
sonnablement espérer d*en voir distinguer par un autre ob- 
servateur ; le dessin doit être une copie vraie de la nature. 

Pendant que vous regardez avec Toeil gauche dans le 
microscope disposé verticalement , placez sur la table, à 
côté de rinstrument, une feuille de papier que vous regar- 
derez de Tœil droit, et au moyen de la double vue, vous 
parviendrez à projeter Timage de Tobjet sur le papier 
et à la dessiner de cette manière en suivant simple- 
ment ses contours. Mais cette méthode, suivie par Hooke 
pour mesurer un objet, ainsi que nous Tavons déjà dit , 
fatigue les yeux. Bauer employait une méthode analogue; 
il plaçait dans l'oculaire un micromètre divisé en carrés et 
dessinait Tobjet sur une feuille de papier qui portait des 
carrés de même grandeur aue ceux du micromètre; 
toutes les parties de l'image contenues dans les carrés du 
micromètre étaient tracées dans les carrés correspondants 
du papier. 

Aujourd'hui, on fait usage de divers instruments pour 
dessiner les corps. Tous sont basés sur le même principe, 
savoir, la réflection simultanée de l'objet ou de son image et 
du papier, en sorte qu'à Vaide d'un miroir, l'objet ou son 
image semble appliqué sur le papier. Gomme il est plus 
facile de dessiner sur une feuille disposée horizontalement 
que sur une feuille verticale, on place en général le mi- 
croscope dans la position horizontale. Plus le papier sera 
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éloigné deToculaire, plus l'objet paraîtra grand, parce que 
son image semblera appliquée sur la feuille, et qu*en con- 
séquence, ses dimensions dépendront de la distance de ta 
surface sur laquelle elle est projetée. Il est donc encore né- 
cessaire de dessiner Tobjet à une certaine distance visuelle 
de 0,25"' et de placer à côté de lui Téchelle qui doit servir 
à le mesurer. Quant au choix des grossissements que Ton 
emploie pour dessiner les divers objets, nous renvoyons 
aux remarques de la page 83. 

Parmi les différents appareils que nous décrirons dans 
la suite de cet ouvrage, ceux dont on se sert le plus sou- 
vent sont : le miroir de Sœmmering et le miroir perforé 
d*Amici [caméra lucida). Ils peuvent également être ap- 
pliqués au microscope simple lorsque, dans ce but., on 
les modifie convenablement. 

Le miroir de Sœmmering est formé d'une plaque d'a- 
cier poli , ronde ou ovale, de ^^ à | de pouce de diamètre , 
tenant à une petite tige que Ton peut faire mouvoir en' 
avant et en arrière sur Toculaire. Il y a deux manières de 
placer le miroir pour s'en servir ; ou bien de façon que l'i- 
mage de l'objet soit réfléchie tandis que l'on voit directe- 
ment le papier 9 ou bien, que le papier soit réfléchi et que 
l'image soit vue directement. Dans le premier cas et avec le 
microscope horizontal , la face du miroir est dirigée obli- 
quement vers l'oculaire, sous un angle d'environ 45® ; en 
regardant de haut en bas, on voit dans le miroir l'image 
de l'objet, mais on voit aussi le papier placé en dessous, et 
si l'on regarde en même temps à travers le miroir, l'i- 
mage de l'objet semblera transportée sur le papier et l'on 
pourra suivre ses contours avec le crayon. Dans le second 
cas, au contraire, la surface du miroir se trouve en dessous^ 
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tournée vers le papier, et quand on regarde horizon^^ 
talement Timage de Tobjet dans le microscope, le papier 
est réfléchi. Gomme, dans tous les cas, on doit cher- 
cher à voir nettement Tirnage plutôt que le papier et la 
main qui dessine, la dernière position devra être préférée. 

Il faut avoir acquis une certaine habitude pour se servir 
convenablement du miroir de Soemmering, surtout parce 
queTimage est renversée (1), de manière que la main doit se 
mouvoir dans une direction opposée à celle de Timage. Il 
n'en est pas de même du miroir perforé d'Amici (pi. 1 , fig. 
14) , qui consiste en un petit disque d'acieï* poli percé d'une 
ouverture circulaire d'environ ~ de pouce de diamètre ; ce 
petit miroir est fixé sur une plaque mobile attachée à 
l'oculaire et que Ton tourne obliquement en bas, vers le 
papier. Pour détruire le renversement signalé plus haut, 
un prisme est placé un peu au-dessous du miroir. Ici en- 
core, l'image de l'objet est vue directement à travers l'ou- 
verture du miroir, qui correspond au centre de l'oculaire, 
et le papier est réfléchi ainsi que la main. Quand on 
emploie ce miroir avec le microscope vertical, il faut des- 
siner sur un plan vertical ou bien employer un prisme pour 
réfléchir le papier placé horizontalement. 

On peut remplacer le miroir de Soemmering par un 
très petit prisme, semblable à celui qu'Oberhauser adapte 
à son microscope. On se sert de cette chambre claire avec 
le microscope horizontal ; elle est composée d'un oculaire 
accompagné d'un prisme placé dans un coude ; au-dessus, 
est solidement fixée une plaque horizontale percée d'une 



(1) Ceci n*est exact que dans le cas où Ton adopte la seconde posi* 
tion. C.-C. 
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ouverture circulaire sous laquelle on dispose le petit 
prisme. Quand l'observateur regarde verticalement de 
haut en bas, il voit en même temps et le papier, à tra- 
vers le trou de la plaque, et l'image de l'objet réfléchie par 
le prisme. Le miroir perforé d'Amici est préférable , d'a- 
bord, parce que c'est le papier qui est réfléchi et non pas 
l'image de l'objet, ensuite parce qu'on peut l'adapter à un 
oculaire quelconque et le tourner de côté quand on ne 
s'en sert plus, sans qu'il soit besoin de changer l'oculaire 
pour continuer l'observation ; enfin, parce qu'on évite d'in- 
cliner la tête pour regarder en bas, et que toute la struc- 
ture du microscope auquel s'applique ce miroir, présente 
plus d'avantages. 

Brunner adapte au microscope vertical une chambre 
claire formée d'un prisme devant lequel est fixée une pla- 
que verticale percée d'un trou circulaire. Le papier qui 
doit recevoir le dessin est placé devant le microscope et on 
le voit immédiatement à travers l'ouverture, tandis que 
l'image de l'objet est réfléchie (1). Outre ce dernier défaut, 
l'usage de cet appareil présente encore l'inconvénient 
d'exiger que le papier soit placé devant le microscope, de 
manière à intercepter la lumière qui doit tomber sur le 
miroir réflecteur. 

La chambre claire de Wollaston, dont l'idée a été utili- 
sée dans les trois instruments ci-dessus mentionnés, con- 
siste en un prisme rectangulaire dont l'hypothénuse est di- 



(1) Cette disposition est à peu près semblable à celle de la chambre 
claire d'Amici. Voir le Manuel du Micrographe et le Traité sur les Chavp- 
bres claires (1839). 

C-C. 
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rigée obliquement vers Toculaire , mais qui est tronqué 
sous un angle de 135^, de manière à devenir quadrilatéral 
On voit directement et horizontalement Tobjet, en même 
temps que le papier est réfléchi d*une face sur Tautre. 
Pritchard se sert d'un prisme quadrilatéral à surfaces 
parallèles , fixé au microscope horizontal ; mais Tobser- 
vateur étant obligé de regarder de haut en bas, il arrive 
encore que c*est Timage de Tobjet qui est réfléchie et non 
le papier. 

Lorsqu'on se sert de la chambre claire, Toeil doit être 
maintenu dans une position invariable et il faut avoir soin 
que la lumière projetée sur le papier ait à peu près la même 
intensité que celle qui éclaire Timage de Tobjet dans le 
champ de vue, car, dans le cas contraire, un des deux ob- 
jets paraîtra moins distinct. L'interposition de la main 
nous permet de modérer la lumière quand elle est trop 
vive sur le papier. Si Tobjet n'est que faiblement éclairé, 
il est quelquefois avantageux de dessiner avec de la craie 
sur du papier noir, ou de tracer sur du papier blanc trans- 
parent posé sur un fond noir ; on peut encore employer 
des papiers de diiférentes couleurs. 

Quand on voudra obtenir de très grands dessins, on 
pourra utiliser les images produites par le microscope so- 
laire ou à gaz dont dous traiterons plus loin. 

Enfin, nous dirons que, dans ces derniers temps, on a eu 
recours au daguerréotype pour reproduire des objets mi- 
croscopiques ; mais le microscope simple (solaire] est seul 
applicable dans ce cas, puisqu'il n'y a que les rayons éma- 
nés de l'objet lui-même et non de son image, qui puissent 
être fixés sur la plaque d'argent. Les tentatives faites dans 
le but de graver l'image tracée sur la plaque et d*en tirer 
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des épreuves, n*ont pas encore été couronnées d'un entier 
succès. (BerreSy Donné et Foucault) (1). 

c. — Conservation des objets. 

Plusieurs objets ne se conservent que peu de temps , et 
doivent en conséquence être préparés de nouveau, chaque 
fois qu'on veut les observer. Quelques-uns, 5 la vérité, 
se conservent, non pas à l'état de préparations micros- 
copiques, mais par gros fragments dont on tire les 
préparations. Ceci a lieu pour les objets que Ton peut 
garder à Tétat sec, dans l'alcool, la térébenthine, en 
un mot, dans des préservatifs communs. Toutefois, ce 
moyen est applicable seulement lorsque la structure 
ne s'altère pas. Quand l'objet est rare ou d'un prix élevé, 
ou bien lorsqu'il faut perdre chaque fois beaucoup de 
temps et prendre de grands soins pour le préparer ou pour 
faire voir distinctement sa structure, il devient souvent 
important de pouvoir conserver intacte la préparation 
microscopique de manière que, sans inconvénient, il soit 
toujours possible de la placer sous le microscope. 

Lorsque la substance doit être conservée pendant quelques 
jours seulement et qu'elle est dans un fluide, on peut ajou- 
ter une plus grande quantité du même fluide aussitôt que 
l'évaporation devient sensible, ou placer dans un vase con- 

(1) Les derniers procédés de gravure photographique sur acieri dus à 
M. Niepce do Saint-Victor, et ]a découverte de la litho-photographie par 
MM. Lomercier et Barreswlll, ont réalisé toutes les espérances que Ton 
avuit pu concevoir sur la reproduction par la gravure des ima^ photo^ 
graphiées. (Voir mon Guide du Photographe et les Comptei-rendus Acadé" 
migues, G.-C. 
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tenant le même fluide, la lame de verre tout entière sur 
laquelle se trouve Tobjet. Si ce dernier est recouvert d^une 
lame de verre mince, on entoure celle-ci d*un petit cercle 
de cire ou d*huile pour empêcher Tévaporation. Ce der- 
nier moyen n*est pas toujours applicable; par exemple, 
dans de telles conditions , des infusoires périraient faute 
d*air. Il sera donc mieux de les conserver dans de petits 
tubes d*épreuve contenant quelque végétal appliqué contre 
leurs parois , parce que les animalcules se dirigent volon- 
tiers vers ce point afin d'y chercher la lumière. Lorsqu'on 
peut noircir tout le verre, à l'exception d'une petite por- 
tion, on est certain d'y rencontrer les animalcules, que 
l'on enlèvera au moyen d'une petite pipette ou d'une plu- 
me à pointe déliée. 

Quand, au contraire, l'objet doit être conservé pendant 
un plus long temps, on le renferme entre deux lames de 
verre scellées avec de la cire à cacheter. S'il est nécessaire 
d'ajouter du liquide au moment de l'observation, on devra 
conserver entre les lames une ouverture par laquelle la 
capillarité fera pénétrer le liquide. De cette manière, on 
pout conserver plusieurs substances végétales, telles que des 
as, des dents, et, en général, les corps durs qui ne sont pas 
altérés quand on les garde à l'état sec. Le plus grand 
nombre des substances dures et sèches, peuvent encore 
être conservées dans du vernis, du baume de Canada ou 
de la gomme arabique, dans lesquels on les laisse sécher 
sur une lame de verre ; cependant la gomme se fendille ai- 
séirient, ce qui trouble l'observation, ou bien elle se déta- 
che de la lame de verre, de manière que l'on peut perdre 
la préparation si elle n'est pas recouverte d'un verre mince. 
On trouve moins d'avantage à conserver les objets prépa-^ 
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rés dans du miel ou dans un sirop, parce que l'évapo* 
ration donne parfois lieu à la formation de cristaux. 

On conserve plusieurs objets qui existent dans un 
liquide et dont on ne se sert que pour la démonstration, 
en les étendant sur une lame de verre en une mince cou- 
che que Ton fait sécher rapidement. On peut ainsi prépa- 
rer les globules du sang et les spermatozoaires. 11 est 
mieux de conserver Tobjet dans le liquide où il a été ob* 
serve. L'objet préparé est alors placé entre deux lames de 
verre liées ensemble avec un fil et plongées dans un vase 
contenant le fluide conservateur. Mais comme les lames 
ne sont pas fermées sur les bords, la préparation peut 
aisément s'échapper. H est encore difficile de garder les 
préparations en bon état, quand on en réunit plusieurs 
dans un même vase. On a donc eu recours à un autre pro- 
cédé, en fermant hermétiquement les lames de verre. On 
choisit une lame de verre large que Ton peint en noir, à 
l'exception d'un petit point sur lequel on place l'objet dans 
un fluide, puis on le recouvre d'une lame mince. On opère 
le scellement au moyen d'un vernis siccatif de copal ou 
d'asphalte étendu sur les bords de la lame mince. Mais ce 
moyen entraîne une grande perte de temps ; les lames très 
minces sont d'un prix élevé et les préparations sont sou- 
vent altérées par les changements de température. 

Je suis donc une autre méthode pour conserver des pré- 
parations hermétiquement closes. Ainsi, par exemple, je 
prends des lames de verre de grandeur convenable, toutes 
d'égales dimensions (un pouce et un tiers sur deux.) L'ob- 
jet préparé est posé sur le milieu de la lame et recouvert 
d'un autre verre après qu'on y a ajouté une petite 
quantité de fluide. Les lames supérieures doivent être assez 
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minces pour que la distance focale de Tobjectif permette 
leur emploi. Quand Tobjet ne doit être vu que par sa face 
supérieure, Tépaisseur de la plaque inférieure est indiffé- 
rente. Il en est de même pour la plaque supérieure 
lorsqu^on ne veut observer le corps qu*avec un faible 
grossissement. On réunit alors les verres avec de la cire 
à cacheter noire ordinaire , mais il faut avoir soin de ne 
pas employer de la cire qtii puisse être dissoute par le 
fluide dans lequel on veut conserver Tobjet. Ainsi, il est 
arrivé qu'ayant employé de la cire parfumée pour des 
préparations conservées dans la térébenthine^ j*ai trouvé 
que celle-ci avait dissout le corps odoriférant et que la 
préparation était devenue bourbeuse. Il faut une certaine 
habitude pour sceller les lames. On ferme d'abord les 
quatre bords des lames, à Texception d'une petite ou- 
verture, en y faisant couler de la cire fondue que Ton 
comprime fortement contre le verre afin qu'il en pénètre 
une couche mince entre les deux lames ; on rend les bords 
lisses en les pressant sur un corps poli et l'on enlève la cire 
surabondante avec un couteau. Alors on introduit par la 
petite ouverture , le fluide dans lequel l'objet doit être 
conservé. Les lames sont ensuite placées l'ouverture en 
haut, pour que les bulles d'air s'élèvent et s'échappent ; 
enfin on ferme la petite ouverture. 

Le chiMx du fluide dans lequel il faut conserver l'objet, 
dépmd de la nature de celui dans lequel on l'observe. J'ai 
reconnu toute l'efiicacité de l'alcool dilué, de l'acide chro- 
mique très étendu et surtout de la térébenthine; mais 
celle-ci rend parfois l'objet trop transparent, et, comme 
nous l'avons déjà dit, ne saurait être employée quand il 
contient des parties grasses. L*acide chromique peut, au 



— 135 — 

bout de quelque temps, donner aux eorps une coloration 
trop foneée ; Talcool se dilate sous Tinfluence d'une éléya- 
tton de température; il en résulte que la dre se crève, que 
le fluide s*évapore et que la préparation est perdue si on 
ne la sunreille pas. Il est donc oonvonable, pour les prépa- 
rations conservées dans l'alcool étendu ou dans l'acide chro- 
mîque, de laisser pénétrer une petite bulle d'air avant de 
sceller complètement les verres. Je possède des prépara- 
tions hermétiquement closes, qui ont été conservées dans 
ces liquides dorant des années, et, dans ce nombre, celles 
qui sont ^ivironnées de térébenthine ont été exposées, 
sans altération, à des (Rangements de température consi- 
dérables. 

Si l'on craint que le verre supérieur n'exerce une trop 
forte pression, on peut placer préalablement sur le bord 
de la lame inférieure, une bandelette de papier ou un che- 
veu délié, que l'on cache ensuite au moyen de la cire in- 
troduite entre les lames. Il est quelquefois difficile de 
chasser l'air. En général, on se débarrasse des bulles avec 
assez de facilité ; on les expulse quelquefois par la cha- 
leur, si la préparation peut supporter une haute tempé- 
rature. Au surplus, une petite bulle d'air ne nuit pas 
quand elle ne se loge pas sur la préparation. Je place une 
étiquette entre les deux lames» de manière qu'elle ne peut 
s'égarer qu'avec la pièce préparée. Enfin, on peint au ver- 
nis noir les bords des verres ; il n'est pas nécessaire de 
les encadrer. Quelques personnes ont employé, en guise de 
préservatifs, de rhuile, des solutions de potasse caustique, du 
sel commun, de l'alun, du chlorure de chaux, du sublimé 
corrosif, l'arsenic et le sucre, mais cette dernière substance 
entre facilement en fermentation. L*eau distillée présente 
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des inconvénients, parce que, à la longue, il s*y développe 
une multitude de corpuscules qui troublent Tobservatiou. 
Quand le corps est très épais, on peut se servir d'un verre 
de montre recouvert d'un second verre semblable ou plan; 
toutefois l'observation pourrait être entravée par la con- 
vexité du verre, et cette remarque est également appli- 
cable aux verres dans lesquels on a creusé des cavités et 
dont le poli n'est pas toujours parfait. Afin de conserver 
des objets plus épais, on peut couper, au diamant, des 
bagues sur un tube de verre cylindrique, les fixer sur une 
lame avec quelque ciment et les couvrir d'un disque de 
même diamètre. Au lieu de cire à cacheter noire ordi- 
naire, on a fait usage d'une épaisse préparation d'asphalte 
qui, toutefois, devient visqueuse sous l'influence de la cha- 
leur. On peut encore se servir de la résine damar ou du 
copal, soit isolément, soit à l'état de mélange avec du blanc 
de plomb ou du cinabre. Une composition formée de cire 
et de résine a aussi été recommandée. Les objets que l'on 
veut conserver dans un acide ( par exemple, des cheveux 
dans l'acide sulfurique), doivent être renfermés dans une 
substance inattaquable par les acides. Les corps opaques 
secs (les préparations injectées), seront coupés en petites 
portions de grandeur convenable, puis fixés sur un petit 
morceau de bois plan ou mieux sur une lame de verre, de 
façon qu'on puisse les observw avec un miroir de Lieber- 
kuhn. On les enduit de vernis et on les abrite contre la 
poussière au moyen d'une lame de verre mince. 
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CHAPITRE IV. 



PES MICROSCOPES SOLAIRE, A LAMPE, AU GAZ ET PH0T0-£LKCTR1QUE 



Tous ces microscopes ont cela de commun , qu'au 
moyen d'une lentille ou d'un système de lentilles, on 
obtient une image de la même manière qu'avec l'objectif 
du microscope dioptrique composé; mais, cette image, au 
lieu d'être aippliûée et examinée à travers un oculaire, est 
reçue sur un écran. Toutefois ils ne se ressemblent pas tous 
sous le rapport de l'éclairage, car, tandis que le premier 
est éclairé par la lumière du soleil, les autres le sont par 
une lumière artificielle. Nous avons vu que l'on peut pro- 
duire une image amplifiée d'un objet en amenant celui-ci 
entre la distance focale simple ou double d'une lentille 
convexe, et que la distance de l'imagé à la lentille ainsi que 
sa grandeur, étaient en proportion directe de la proximité 
de l'objet à la lentille. Donc, plus l'écran sera éloigné, 
plus l'image qu'elle reçoit sera grande, mais en même 
temps confuse et sombre; en conséquence, dans ce cas 
comme pour la longueur du tube du microscope composé, 
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il faut poser une limite à l'éloignemenl de l'écran si l'on 
veul avoir une image distincte. 
Pour le microscope solaire (microseopium solare), ud 




miroir plan mobile S, est placé en dehors de la croisée et . 
reçoit les rayons directs da soleil. Gomme on ne peut se 
servir que de ces rayons avec ce microscope, il vaut mieux 
que la crobée soit exposée au Sud. De ce- miroir, les 
rayons sont réfléchis sur une grande lentille bi~convexeC, 
fliée à la fenêtre de la chambre qui doit être complète- 
ment obscure. La lentille concentre les rayons en son foyer, 
et afin d'augmenter cette action, on fait usage d'une se- 
conde lentille bi-convexe ou piano-convexe L. Ces verres 
sont ajustés dans un tube conique noirci à l'intérieur. On 
place l'objet a au foyer de la lentilleL où il se trouve forte- 
ment éclairé. L'image Aest alors formée par un objectif 
composé de trois lentilles achromatiques qui peuvent être 
de différentes forces, puis projetée sur un écran situé der- 
rière l'instrument. Si l'on veutformer l'image dans un au- 
tre lieu, par exemple, sur le parquet ou le plafond de la 
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chambre, on a recours à un prisme P qui change la direc- 
tion des rayons de Timage. 

Lieberkuhn fut y en 1738 , Tinventeur du microscope 
solaire ; mais à son appareil manquait une partie essen- 
tielle, le miroir réflecteur, et oonséquemment il ne lui était 
possible d'en faire usage que durant une faible partie de 
la journée ou seulemeift aussi long-'temps que la lentille 
condensatrice pouvait être dirigée immédiatement vers le 
soleil. Le miroir réflectenr fut ajouté par Guff, qui lui 
donna en même temps la mobilité nécessaire pour qu'on 
pût maintenir un éclairage invariable et fixer Timagc 
en un seul et même point, par exemple, quand on veut la 
dessiner ; car la terre changeant peu à peu de position par 
rapport au soleil, il en est de même de celle de l'image, 
nous devons donc la poursuivre continuellement avec le 
miroir. Quand on veut rendre le mouvement du réflecteur 
très régulier, on peut se servir d'un héliostat constrnit de 
manière que le miroir est entraîné par un mouvement 
de pendule et suit exactement la marche apparente du 
soleil. Au lieu du miroir de verre, Euler en employait un 
de métal. En 17G8, Gleichen appliqua la chambre obscure 
au microscope dans le but de dessiner les objets. 

Charles*Chevalier a rendu la plus petite lentille mobile 
dans le tube conique, afin de varier le foyer des rayons et 
d'atténuer leur puissance. Ainsi que dans le microscope 
composé, ceci est très important lorsqu'on agit sur des 
corps très transparents ; toutefois, les objets peuvent être 
brûlés par les rayons fortement concentrés ; les animaux 
vivants sont tués par la chaleur et les corps humides se 
dessèchent. 

. Martin fut le premier à appliquer une lentille objective 
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achromatique (1), on fit ensuite usage d*un objectif com- 
posé de plusieurs lentilles vissées les unes sur les autres. 
On peut employer le même objectif dont on se sert pour 
le microscope composé, mais il peut arriver que les len- 
tilles soient endommagées par la forte chaleur quand les 
deux verres qui produisent Tachromatisme sont collés 
avec du baume de Canada. Afin de faire diverger encore 
plus les rayons, et, par suite, de grossir Tirnage sans qu'il 
soit nécessaire d'éloigner Técran qui la reçoit, Charles- 
Chevalier a placé une lentille concave achromatique Y, 
derrière Tobjectif. Ainsi qu'on peut le voir sur la figure 
18, l'image A^dont les rayons sont rendus plus divergents 
par la lentille piano-concave Y, est plus grande que 
l'image A formée seulement par l'objectif 0. 

La surface qui reçoit l'image est le mur de la chambre 
quand il est blanc et uni, ou bien un châssis de bois tel 
que celui d'un miroir, sur lequel on a tendu une feuille de 
papier blanc. L'image peut alors être dessinée par l'obser- 
vateur placé derrière le châssis et suivant ses contours sur 
le revers du papier. Mais comme ce dernier cède à la pres- 
sion, il vaut mieux recevoir l'image sur une lame de 
verre à la face postérieure de laquelle on fixe le papier. Le 
mur ne doit pas être trop éloigné de l'objectif, surtout 
quand on veut dessiner l'image, parce que l'éclairage se- 
rait plus faible et les contours moins distincts. 

Lorsqu'on se sert du microscope solaire, on fait tomber 
les rayons solaires sur le miroir et on les concentre au 

(1) Si Martin a fait usage d'une lentille achromatique, elle n'était pas 
assez puissante ; Tart de construire des lentilles vraiment achromatiques 
et à court foyer^ ne date que de Tannée 1823. {Voir Manuel du Micrograpké), 



moyen des deux grandes lentilles dont nous avons parlé. 
L'objet, posé sur une lame de verre, est placé dans une 
pince fixée au corps qui porte les lentilles. La lame de 
verre est disposée verticalement et Tobjet doit y être fixé de 
manière à ne pas tomber vers la platine inférieure ; il vaut 
donc mieux le placer entre deux verres. On l'amène alors 
au foyer des rayons, ou bien à une petite distance de ce 
point, pour éviter la trop grande chaleur. Il doit en même 
temps se trouver un peu au-delà du foyer de l'objectif, et 
l'on obtient ce résultat, comme avec le microscope com- 
posé, soit en faisant mouvoir la platine, soit l'objectif. Les 
observations précédentes sont applicables au microscope 
solaire lorsqu'on lui soumet des corps transparents. Le 
miroir de Lieberkuhn doit être employé pour les objets 
opaques. Dans le but de produire un objectif achroma- 
tique, Brewster a encore fait usage de lentilles combinées 
avec des fluides. L'objet est plongé dans le fluide et 
amené au foyer de la lentille. Goring a substitué un miroir 
concave à l'objectif et s'est aussi servi d'un microscope 
composé en guise d'objectif. 

Gomme l'objectif ne peut pas toujours être éclairé par 
les rayons distincts du soleil , Adams l'ancien (1771) 
remplaça la lumière solaire par une lampe; la partie 
optique de cet instrument, qui portait le nom de 
microscope à lampe^ était la même que celle du micros- 
cope solaire. Ce même Adams fit l'application de la cham- 
bre obscure. Mais ce microscope a été abandonné parce 
que la lumière était trop faible pour les forts grossis- 
sements. Le microscope à gaz est toujours usité. La partie 
optique est disposée comme celle du microscope solaire, 
il n'y a que le miroir réflecteur qui puisse être supprimé. 
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L'éclairage est emprunté à la lumière de Drummond, 
produite par la combustion des gaz oxygène et hydrogène 
projetés sur une sphère de chaux que renferme une petite 
botte quadrangulaire dans laquelle arrivent les gaz en- 
gendrés par deux gazomètres. On doit {Nrradre des pré- 
cautions en mélangeant et en allumant les gaz. Lorsque la 
lumière a été concentrée par une lentille sur Tobjet, l'i- 
mage est formée par Tobjectif et reçue sur un écran. Une 
lumière plus éclatante peut être obtenue au moyen d'un 
courant électrique produit par une batterie voltaïque et 
qui passe entre deux pointes de charbon. La combinaison 
optique de ce microscope photo-éiectrigue est semblable 
à celles que nous avons déjà décrites (1). 

Tous ces microscopes ne sont pas applicables à des re- 
cherches spéciales, mais on peut les employer à d'intéres- 
santes exhibitions publiques devant de nombreux specta- 
teurs. Us se rencontrent d'habitude entre les mains d'ar- 
tistes ambulants, qui étonnent souvent le public par les 
formes colossales qu'ils projettent sur une muraille, bien 
que l'amplification soit obtenue aux dépens de la netteté. 
Et puis, ainsi qu'on l'a vu, le choix des objets est très 
limité, en raison de ce qu'un fort petit n(Mnbre d'entre eux 
est capable de supporter la chaleur. Les diverses pièces de 
l'appareil sont d'un prix assez élevé, exigent un grand 
emplacement, et il faut sacrifier beaucoup de temps à la 
préparation des gaz. 

(1) Les verres achromatiques concaves ot coiiTeies de cet appareil soqt 
les mêmes que ceux que J'emploie pour mon microscope solaire ; )'ai cons- 
truit le premier microscope photo-électrique, d'après les dessins de M. Fou- 
cault. C.-G. 
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CHAPITRE Y. 



<Jt MICBOSCOFK COMrOSÉ CÀTADiaPTMIQOE. 



Ce microscope diffère tellemeot du microscope composé 
dioptrique, que Tobjectif formé de lentilles dans ce der- 
nier, est remplacé dans Tautre par un miroir concave 
qui donne une image amplifiée de Tobjet. Cette image est 
observée avec un oculaire semblable à celui de l'instru- 
ment dioptrique. Afin de faire comprendre Tactîon du mi- 
roir concave, nous allons rappeler quelques préceptes de 
catoptrique ou les principes de la réflection des rayons lu- 
mineux.. 

Quand un rayon de lumière tombe sur la surface polie 
d'un corps opaqye,sa marche progressive est interrompue, 
il est renvoyé par le corps réfléchissant que Ton nomme 
un miroir. Si les rayons frappent perpendiculairement sa 
surface, ils sont réfléchis dans la même direction ; lors- 
qu'au contraire, ils tombent obliquement sur le miroir, les 
rayons réfléchis font avec la perpendiculaire à la surface, 
un angle égal à celui qu'ils font avec cette perpendiculaire 
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en tombant sur le miroir ; ou, en d'autres termes, l'angle 
de rédection est égal à l'angle d'incidence. Cette loi régit 
toutes les surfaces réfléchissantes planes et courbes, car, 
dans le dernier cas, la grandeur de l'angle est déterminée 
par la perpendiculaire qui coïncide avec le rayon de la 
courbe auquel la tangente est perpendiculaire. Si nous 

Fig. 19. 




supposons que les rayons PS,AS,PS, parallèles au rayon 
OS, tombent sur un miroir concave, le rayon AS sera ré- 
fléchi dans la même direction perpendiculaire que celle de 
son incidence. Les rayons PS,PS, sont réfléchis sous un 
angle égal à l'angle d'incidence formé par les tangentes per- 
pendiculaires aux rayons OS,OS ; ils se rencontrent en un 
point placé entre la surface concave et son centre 0. Ce 
point F, sur lequel sont réfléchis les rayons parallèles, 
porte le nom de foyer du miroir. Il est situé au milieu du 
rayon de courbure, et sa distance au réftecteur est la dis- 
tance focale du miroir. Si les rayons DS,DS, qui tombent 
sur un miroir concave, sont divergents, ils sont réfléchis 
vers un point D', entre le miroir et son centre, mais ce 
point est plus éloigné du miroir que le foyer des rayons 
parallèles. Plus le point lumineux s'approche du centre de 
courbure, plus aussi le point de convei^eoce s'en rap- 
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proche, et quand le poÏDt lumineux est précisément (tu 
centre de courbure, il coïncide avec le lieu de conver^ 
gence. Si le point lumineux se trouve entre le centre de 
courbure et le foyer, les rayons convergent au-delà du 
centre et sont réfléchis comme des Payons parallèles pai^ 
tant du foyer. Enfin, lorsque les rayons convei^ents CS, 
es, tombent sur un miroir concave, ils sont réfléchis et 
convergent vers un point G', entre le miroir et son foyer, 
et ils se trouvent dans la condition de rayons parallèles 
émanés d'une distance considérable. Nous trouvons ici une 
analogie complète avec la réfraction des rayons lumineux 
(v(Hr fig. 7, p. 19], et l'analc^e est aussi évidente dans la 
manière dont agit le miroir concave pour produire une 
image amplifiée d'un objet. Soit, par exemple, l'objet a b 

Fig. so. 




situé un peu au-delà du foyer; un rayon a S, parti de a, 
sera réfléchi sous un angle a S 6 vers un point A, et de la 
même manière , le rayon allant du point b au point B en 
passant par le miroir concave, il se formera une image A B 
de l'objet a h, beaucoup plus grande que ce dernier et en 
même temps renversée. (V. %. 14, p. 37). Actuellement 
cette imatre , observée à travers les deux lentilles de l'o- 
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culaire, paraîtra agrandie suivant OA et OB, en A'B'. 
(V.fig. 16, p.46). 

Un microscope ainsi construit prend le nom de micros-- 
cope réflecteur (microscopium catadwptricum) , Ce fut 
Newton qui, en 1679, suggéra la première idée de sa 
construction, mais Baker paraît être le premier qui l'exé- 
cuta. Après lui, vinrent Smith (1738) et W. Herschel 
(1774) ; plus t^rd Amici perfectionna Tappareil, et Doppler 
(1845) recommanda de nouveau l'emploi des miroirs 
ellipsoïdes exécutés par Amici. 

Le miroir concave est construit en métal, en argent ou 
en alliage d'argent, en cuivre,enétainou en platine (1). Un 
miroir concave de verre ne donnerait pas une image nette, 
parce que la réflection s'opère sur les deux surfaces. Sui- 
vant que la courbure du miroir est plus ou moins pro- 
noncée, l'image est plus ou moins grande, et de même 
qu'iavec les lentilles convexes, l'intensité de la lumière et 
l'étendue du champ de vue décroissent en proportion du 
pouvoir amplifiant ou de la plus forte courbure du réflec- 
teur. On trouve le pouvoir grossissant du miroir concave , 
en divisant la distance delà vision distincte par la distance 
focale . 

Les autres parties du microscope réflecteur sont abso- 
lument semblables a celles de l'instrument dioptrique 
composé. Au lieu de mettre l'objet verticalement devant 
le miroir et dans le même tube, Amici place obliquement 
un miroir métallique plan devant le miroir concave. L'ob- 
jet, situé horizontalement sur la platine, est réfléchi par ce 

(i) Ces miroirs sont formés avec l'alliage de cloches, composé d'étain, 
de cuivre rouge et d'arsenic; les autres métaux ne réfléchissent pas suffi- 
samment la lumière. 

C.-C. 
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miroir plan. L'objet se trouve donc en dehors du tube et 
peut être ajusté plus commodément. Mais cette double ré- 
flection entraîne la diminution de Téclairage, due encore 
en partie à ce que le miroir plan intercepte une portion 
des rayons lumineux qui se dirigen t sur le miroir con- 
cave. En raison de la faible courbure de ses miroirs 
concaves, Amici ne pouvait obtenir une forte amplification 
des objets, qu'en ayant recours à de puissants oculaires 
qui rétrécissaient encore le champ de vue et diminuaient 
la lumière et la netteté de l'image. En conséquence, Go- 
ring et Cuthbert augmentèrent la courbure du réflecteur 
concave ..Le plus puissant avait une distance focale de trois 
dixièmes de pouce ; mais il résultait de là l'inconvénient 
d'être forcé de placer l'objet si près du miroir, qu'il se 
trouvait dans le tube du microscope et que la lumière était 
très faible. 

Le microscope réflecteur ne conserva la vogue que pen- 
dant un temps fort court. On avait fondé de grandes espé- 
rances sur ce fait que l'on pouvait détruire l'aberration chro- 
matique, parce que les rayons lumineux n'étaient que réflé- 
chis et non réfractés comme par les lentilles de verre ; mais 
ceci se passait précisément à une époque où l'on ignorait 
l'art de produire l'achromatisme par l'association des len- 
tilles. Plus tard, il obtint de nouveaux succès sous le pa- 
tronage d' Amici. Lors même que l'on peut annihiler 
l'aberration chromatique, l'aberration sphérique subsiste 
toujours, car il est aussi difficile de travailler exactement 
des miroirs concaves, que de faire des lentilles. En outre, 
les miroirs perdent aisément leur poli, de manière que le 
microscope entier est hors d'usage. On ne peut grossir 
puissamment des objets avec cet instrument, qu'au moyen 
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de très forts oculaires, et quand on yeut en éviter Vemploi 
et se servir de miroirs ccmcaves très puissants, il devient 
difficile de faire mouvoir Vobjet, parce qu'il se trouve trop 
près, ou même, veut être placé à Tinlérieur du tube. Il est 
aussi moins applicable que le microscope dioptrique corn-* 
posé, à Tétude des corps opaques. Peut-être le prix du 
microscope réflecteur pourra-t-il être abaissé si Ton cons- 
truit les miroirs concaves par les procédés voltatypes ; 
mais il n*est guère probable qu'il soit jamais d'un usage 
aussi général que le microscope dioptrique composé. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 



PLANCHE 1. 

Fig. 1. A. Lentille cylindrique avec un diaphragme a et dont 
les surfaces ont des courbures égales (p. 30). 

Fig. %, Section d'un doublet de Charles-Chevalier, o et d, 
les deux lentilles dont les faces planes sont tournées inférieu- 
rement vers l'objet (p. 31). 

Fig. 3. Section de la lentille de Wilson. Les lentilles dont 
les convexités sont tournées Tune vers l'autre, sont renfer- 
mées dans un tube de laiton avec un diaphragme a (p. 3t). 

Fig. 4. Section d*un objectif formé de trois lentilles achro- 
matiques vissées les uns sur les autres. On le tixe au moyen 
de deux pièces a a qui sont reçues dans deux échancrures 
pratiquées dans le tube du microscope (p. 44). 

Fig. 5. Section d'un oculaire double, a lentille oculaire» h 
verre de champ, c diaphragme (p. 47). 

Fig. 6. Platine mobile. La platine supérieure a a est mue en 
avant et en arrière par la \is d d; cette plaque est ajustée 
dans le cadre b b qui est déplacé latéralement par la vis e. La 
plaque inférieure c c .est fixe. En tournant simultanément les 
vis d et e, les plaques se meuvent diagonalement. f ouverture 
qui donne passage à la lumière venant d'en bas (p. 56). 
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Fig. 7. Section du miroir de Liéberkuhn. a a miroir concave 
qui reçoit les rayons lumineux du miroir réflecteur, et les 
renvoie sur l'objet b placé sur une lame de verre c posée sur 
la platine. L'objectif est placé vers le centre du miroir (p. 59). 

Fig. 8. Diaphragme mobile à ouvertures de différentes 
grandeurs (p. 60). 

Fig. 9. Appareil d'éclairage de Dujardin. Les rayons de lu- 
mière, dont on peut régler la quantité au moyen de l'ouver- 
ture de l'écran a a, tombent d'abord sur le prisme h, puis sont 
concentrés par trois lentilles réunies dans un tube et placées 
sous la platine avant d'être dirigés sur l'objet c porté par une 
lame de verre d (p. 61). 

Fig. 10. Scalpel double de Yalentin, a verrou ou vis destinée 
à fixer les lames à des distances variées (p. 64). 

Fig, 11. Compressorium de Schiek. Au moyen de la vis a, on 
soulève une extrémité du levier 6 mobile sur l'axe c; l'autre 
extrémité bifurquée d, est abaissée avec l'anneau e mobile 
dans la bifurcation et qui porte un verre plan; le porte-objet 
est fixé dans la plaque de laiton inférieure f (p. 67). 

Fig. 12. Le micromètre à vis. Dans la plaque carrée à cou- 
lisses a a, fixée à vis sur la platine, une règle de laiton b b 
est mue latéralement par la vis micrométrique c, et son mou- 
vement dans un même sens est réglé par la broche d qui tra- 
verse le côté opposé de la plaque. Sur la règle métallique b b, 
est vissée une plaque plus large et plus mince e e, sur laquelle 
se trouve le cadre /* f dans lequel est ajusté la plaque flfqui 
marche en avant et en arrière à l'aide de la vis h. Ces diffé- 
rentes plaques, fixées les unes aux autres, sont entraînées 
latéralement par la vis micrométrique c dont la tête t est di- 
visée en cent parties égales ; les tours simples sont indiqués 
par la plaque fc, et les fractions, en les comparant au ver- 
nier l dont dix parties sont égales à neuf divisions de la tête 
de la vis. '^La lête i se meut librement; avant de mesurer, 
il faut en fixer le zéro vis-à-vis de celui- du vernier, et alors 
la tête est assujettie par la vis m. n est l'ouverture pratiquée 
dans les plaques pour donner passage à la lumière qui vient 
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d'en bas. Un disque rotatoire peut être adapté à la plaque g 
(p. 106). 

Fî^. 13. Deux micromètres sur verre. A plaque de verre divi- 
sée en carrés, B représente un millimètre divisé en cent par- 
ties sur une lame de verre fixée dans un glissoir de laiton 
(p. 110). 

Fig. 14. Miroir perforé d^Àmici, A, vue de face; B, vue de 
côté. Sur la plaque a placée devant l'oculaire h, un miroir c 
est fixé dans une position oblique. Ce miroir est percé dans 
son centre d'une ouverture circulaire qui laisse voir directe- 
ment l'objet, tandis que le papier et la main qui dessine, 
sont réfléchis. Le prisme d sert à détruire la confusion pro- 
duite par le renversement de l'image (p. 1218). 



PLANCHE 2. 

modèles des microscopes le plus généralement employés 

aujourd'hui. 

Fig. 1. Microscope simple de Charles-Chevalier, a colonne 
solidement vissée sur la boîte qui renferme le microscope; 
elle supporte la tige b qui porte un doublet c dans un anneau 
et qui s'élève ou s'abaisse au moyen d'une crémaillère et d'un 
pignon à tête d. Sur la platine fixe e se trouvent deux presses 
f f, et en-dessous, le diaphragme g et le miroir réflecteur h 
qui peut se mouvoir dans tous les sens. 

Fig. 2. Microscope composé de Charles-Chevalier, a colonne 
solidement fixée sur la boite du microscope et portant fixée à 
la traverse h la tige carrée perpendiculaire c maintenue con- 
tre la colonne par une broche d. A la partie inférieure de la 
colonne est adapté le miroir réflecteur e, au-dessus duquel se 
trouve le diaphragme f que l'on peut tourner sur le côté 
quand on ne veut pas s'en servir. Au-dessus de ce dernier est 
la platine g^ garnie de deux presses h h; elle est mue, d'une part, 
à l'aide d'une crémaillère et d'un pignon situé derrière la tige 
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et dont la tête se voit en i, de l'autre, au moyen d'une vis 
fine ft. A l'extrémité antérieure de la traverse h, est placée la 
partie optique du microscope, c'est-à-dire le tube et te prisme 
l dans le coude (que l'on enlève quand on place l'instrument 
dans la position verticale), Tobjectif m et l'oculaire n. Le tube 
s'allonge en o et tout l'appareil optique peut être enlevé &ù, 
retirant une broche fixée à la tête p. La tige carrée avec 1'^- 
pareil qu'elle supporte, peut pénétrer sur g et sur r de Hoa- 
nière que la platine et le miroir réflecteur viennent se placer 
au-dessous du tube ainsi que l'objectif et l'oculaire. 

Fig. 3. Microscope composé de Schiek et Plôssl. a colonne 
supportée par un trépied que Ton peut munir de vis calantes. 
A cette colonne est fixée la tige triangulaire h sur laquelle se 
meuvent le tube du microscope c, l'oculaire d et l'objectif e, 
au moyen d'une crémaillère et d'un pignon fin dont la tête 
est visible en f. Cette tige et le tube peuvent être tournés di- 
rectement vers la lumière si on les fait pivoter sur l'articu- 
lation g, La tige porte en outre, la platine h, le diaphragme i 
et le miroir réflecteur h. 

Fig. 4. Microscope composé de Oberhauser. a cylindre creux 
porté sur un pied lourd h et contenant le miroir réflecteur c 
que la vis d fait mouvoir. Sur le cylindre est adaptée la pla- 
tine e mobile sur son axe et munie de différents petits tubes f 
qui permettent d'appliquer les lentilles de Selligue, des pres- 
selles, etc. Sous la platine se trouve le diaphragme g. Sur un 
diamètre prolongé de la platine est fixée la colonne h, formée 
d'un cylindre plein placé entre deux cylindres creux et qui 
permet de donner un mouvement latéral en tournant la pièce 
i avec la partie optique du microscope en dehors de la pla- 
tine, tandis qu'avec la vis k on obtient une mise au point dé- 
licate. Dans le lube l se meut verticalement le tube m avec 
l'oculaire n et l'objectif o, soit à simple frottement, soit au 
moyen d'un engrenage fin. Le tube est composé de plusieurs 
parties qui glissent les unes dans les autres (1). 

(1) Frituenhofer a construit les premiers microscopes cylindriques de 
ce genre, mais les lentilles avûent un foyer beaucoup trop long. 

G.h!i. 
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Fig. 5. Mtodèk plut petit d'un microscope eompoié de Fraueri" 
ho fer, a, h, c, d, comme pour fig. 4, e platine immobile; ^ tête 
de pignon qm fait marcher le tube g^ Toculaire h ot l'objectif 
t dans le cylindre h» La lentille de Selligue { peut également 
être appliquée à cette formt de microscope. 

Flg. 6. Microscope solaire de Charles- Chevalier, a a châssis 
de bois adapté à la fenêtre et sur lequel on ûxe la plaque de 
laiton h h avec les vis « c. Au moyen des vis ee^ le miroir ré- 
flecteur d peut être mu en différents sens afin de Suivre le 
mouvement apparqjit du soleil. La plaque de laiton h b, porte 
un tube conique qui reçoit dans sa plus grosse extrémité /, la 
grande lentille condensatrice qui doit réunir les rayons so- 
laires réfléchis par le miroir. Uextrémité la plus petite est ter- 
minée par un tube cylindrique, dans lequel glisse en avant 
ou en arrière, au moyen d'un engrenage fc, mx autre tube g 
qui porte la plus petite lentille condensalrice, et qui permet 
de modérer la quantité de lumière projetée sur Toibjet placé 
sur la lame i et maintenu entre les plaques k fc, réunies par 
quatre ressorts en hélioe. La partie optique de riostrument 
est composée de Tobjectif i et du verre concave m fixés à la 
pièce verticale n et que Ton peut rapprocher ou éloigner de 
l'objet, par le moyen d'une crémaillère et d'un pignon à 
tête o. 

Fig. 7. Microscope catadioptrique d'Âmici, modifié par Charles- 
Ghevaher. a tube contenant le miroir concave h et le miroir 
plan ou le prisme c. d cylindre creux fixé sur la platine et 
qui permet de porter l'objet qu'il supporte plus près ou plus 
loin de l'ouverture e à travers laquelle passe la lumière et où 
l'on place un miroir de Lieberkuhn afin d'éclairer les objets 
opaques. Le reste du microscope est tout-à-fait semblable au 
modèle no 2, à l'exception de l'ol^ectif et du prisme logé dans 
le oottde. 
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RAPPORTS SUR DES INSTRUMENTS 

INVENTÉS OU CONSTRUITS PAR CHARLES- GITE VAUBR. 



EXPOSITION DE 1834. — hàpport dd jdry. 

« M. Charles-Chevalier obtint, en 1827, une médaille d'ar- 
gent avec son père, M. Vincent-Chevalier, auquel il était alors 
associé. 

» Maintenant M. Charles-Chevalier est à la tête d'un éta- 
blissement qu'il a formé depuis quelques année?. Il expose 
gersonnellement divers instruments de physique d'une très 
onne exécution; ses microscopes achromatiques, dont nous 
connaissons déjà les effets remarquables, ont particulièrement 
attiré notre attention. Nous les avons comparés avec un ex- 
cellent microscope d'Amici, le meilleur de ceux qu'on possède 
à Paris; nous avons dû reconnaître, non sans étonnement, 
mais avec une vive satisfaction, que le microscope de 
M- Charles -Chevalier est véritablement supérieur à celui d Amici. 
» On sait que les instruments de ce genre sont indispensa- 
bles au succès d'une foule de recherches intéressantes ; en 
ces derniers temps ils ont conduit à de véritables découvertes, 
soit dans la chimie organique, soit dans l'anatomie végétale 
ou animale. 

» M. Charles-Chevalier , en portant le microscope a on 
plus haut degré de perfection^ rend aux fciences un service 
important; le jury lui décerne une médaille d'or. 

» Rapporteurs : MM. le baron Sêguier, Savary et 

POUILLET. 

» Présidence de M. le baron Thenard. » 



SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. — (6 avril 1836.) 

4 

MÉGAGRAPHE. — « M. Charles-Chcvalier présente un nouvel 
instrument d'optique de l'invention de M. Peicheron, et à 
l'aide duquel on peut dessiner les objets trrtnsparents et demi- 
transparents à tous les degrés de grossissement désirables. 
Cet instrument, exécuté par M. Chevalier, porte le nom de 
mégagraphe. M. Lefebvre, qui s'était livré de son côté, de con- 
cert avec M Percheron, à la recherche d'un pareil instrument, 
était parvenu à un résultat semblable par un effet inverse de 
la lumière. » 
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M. LE PROFESSEUR Amki, d JMAf* Vincent- Chevalier , père et fils. 

Modëne, 3 octobre 1826. 

<« M. Moss vient de me remettre votre obligeante lettre datée 
du 24 septembre 1825, ainsi que les notices et le mémoire que 
vous m'avez fait l'honneur de m*adresser. En vous remerciant 
de ce don, qui m'a été bien agréable, je vous dirai que j*ai ap- 
pris avec un véritable plaisir gue vous soyez parvenus à une 
parfaite construction des objectifs achromatiques pour les 
microscopes. Cette partie intéressante de l'optique a été géné- 
ralement négligée, peut-être à cause des grandes difficultés 
qu'elle présente, et la science demandait encore que des habi- 
les opticiens s'occupassent de l'amélioration de l'achromatisme 
dans les lentilles à court foyer. Les naturalistes doivent donc 
vous savoir bon gré de leur avoir offert, suivant les principes 
du célèbre Euler, des microscopes qui l'emportent sur tous les 
autres dioptriques, 

» J'espère qu'il ne se passera pas long-temps que je pourrai 
admirer vos mstruments à Paris, et j'aurai alors le plaisir de 
vous montrer quelque petit ouvrage de cette espèce, que j'ai 
essayé en amateur de construire par moi-même. 

» J'ai l'honneur d'être, etc., 

» J.*B. Amici. » 



M. Ehrenberg, à M. Charles-Chevalier, 

Berlin, le 17 mars 1833. 

« Ayant reçu la lettre du 23 février que vous m'avez adres- 
sée, l'estime pour votre talent et le talent de M. votre père, 
m'engagent a vous donner sitôt la réponse souhaitée, votre 
microscope m'a été recommandé par M. de Humboldt en 1828, 
et d'après mes propres recommandations, plusieurs savants de 
Berlin en ont fait venir de Paris. J'en ai aussi fait acheter par 
M. Devillers, il y a deux ans. Ainsi nous avons à Berlin quan- 
tité de vos précieux travaux. En 1829 et 1830. j'ai terminé, 
avec votre microscope, la découverte de la parfaite organisa- 
tion des infusoires que les autres microscopes dont j'avais fait 
usage, n'avaient pas suftisamment éclairées. Mes observations 
m'avaient fait présumer qu'il y avait une structure encore plus 
fine et j'étais très curieux dé voir le microscope de Ploësll à 
Vienne, qu'on disait plus fort que le vôtre ; mais quoique l'aug- 
mentation de ce microscope fût vraiment beaucoup plus forte 
que celle de votre instrument que j'avais à côté, je n'ai pas 
réussi à en faire un ouvrage lucratif pour mon but, parce que 
les deux microscopes de Ploësll, du prix de 200 écus, que j'ai 
examinés à Berlin, avaient un foyer trop court pour l'observa- 
tion des objets dans l'eau. C'est pourquoi j'ai sollicité MM. Pis- 
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tor et Schiek de Berlin, d'essayer à construire un microscope 
à foyer gtand oomme le vôtre, et à grossissement au motas 
aussi fort que celui de Ploësli. Aussitôt que M. Schiek eut ter- 
miné ce nncroscope, je découvris la structure des plus petits 
corps organisés, les dents et plusieurs systèmes des Molpoâes, 
comme je les avais soupçonnés. Voilà le sujet de mon petit 
traité. Le système des microscopes de Pistor et Schiek est 
seulement nouveau par les combinaisons des qualités du 
vôtre et de celui de Ploësli, et je ne doute pas que vous puis- 
siez aller plus loin dans la perfection. L amplification bien 
nette du microscope de Schiek et Pistor, rœil se trouvant à 
huit pouces de l'obiet, est de mille à douze cents fois le 
diamètre, et en prolongeant le tube, on pourrait avoir un 
grossissement de trois mille fois le diamètre, mais sans clarté 
suffisante. 

» En cas que vous réussissiez à aiugmenter le grossissement 
des verres sans allongement du tube, vous me feriez un 
grand plaisir de m'envoyer de tels verres pour votre micros- 
cope que je possède et dont vous connaissez sans doute les 
dimensions* 

» Je suis toujours à portée d'auermenter mes observations, qui 
sont seulement bornées par le défaut d'instruments. . . . 

» Je suis, avec beaucoup d'estime, Voire très dévoué, 

» ËHRENBERG. » 

M. Becqderel, vice-président de V Académie des Sciences, 

à m. Charles-Chevalier. 

« J'ai l'honneur de vous prévenir que la commission ad- 
ministrative de l'Académie clés Sciences vient de décider que 
les instruments ci-après désignés seraient acquis pour nos 
collections : 

10 Un Microscope universel; 

20 Un Prisme redresseur; 

30 Un Appareil porte-obiet pour la chimie ; 

40 Deux Lampes à alcool ; 

50 Un Compresseur ; 

60 Une Lampe à réflecteur; 

70 Goniomètre oculaire; 

80 Une Machine électro-magnétique de Clarke^ 

» Vous êtes invité à fournir lesdits objets aussitôt qu'il vous 
sera possible. 

» J^ai l'honneur de vous saluer, 

» Signé : Becquerel, 
» Vice-président de l'Académie des Scienees, » 

Pétris, 20 décembre 1837. 
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